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Abschnitt A
Allgemeine Bestimmungen

8§81 Ziel und Inhalt

Diese Vereinbarung ist eine Mallnahme zur Qualitatssicherung, mit welcher die Qua-
litat bei der Erbringung von Leistungen der kurativen Mammographie gesichert wer-
den soll. Die Vereinbarung regelt die Anforderungen an die fachliche Befahigung und
die apparative Ausstattung und die arztliche Dokumentation als Voraussetzung fir
die Ausfuhrung und Abrechnung der Leistungen nach den Nummern 34270 und
34272 des Einheitlichen Bewertungsmafstabes (EBM).' Daneben sind die einschla-
gigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Anforderungen des Medizin-
produktegesetzes sowie der Rontgenverordnung (R6V) zu beachten. Voraussetzun-
gen fur die Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen der Mammographie im
Rahmen des Programms zur Fritherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-
Screening sind in den Krebsfriiherkennungs-Richtlinien und Anlage 9.2 BMV-A bzw.
EKV geregelt.

§ 2 Genehmigung

(1) Die Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen der kurativen Mammographie
in der vertragsarztlichen Versorgung ist erst nach Erteilung der Genehmigung
durch die Kassenarztliche Vereinigung zuléssig. Die Genehmigung ist zu ertei-
len, wenn der Arzt die nachstehenden fachlichen und apparativen Vorausset-
zungen nach den Abschnitten B und C im Einzelnen erfillt. Die Genehmigung
ist mit der Auflage zu erteilen, dass die in den Abschnitten D und E festgelegten
Anforderungen erfullt werden.

(2) Die Erfullung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ist gegenuber der
Kassenarztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Verfahren richtet sich nach
Abschnitt G i. V. m. der Rahmenvereinbarung fur Qualitatssicherungsvereinba-
rungen gemal 8 135 Abs. 2 SGB V sowie den Richtlinien der Kassenarztlichen
Bundesvereinigung fur Verfahren zur Qualitatssicherung nach 8 75 Abs. 7
SGB V.

! Die nachstehenden Personen- und Berufsbezeichnungen werden einheitlich sowohl fiur die weibli-

che als auch fiir die mannliche Form verwendet.
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Abschnitt B
Genehmigungsvoraussetzungen

§ 3 Fachliche Befahigung

(1) Die fachliche Befahigung fir die Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen
der kurativen Mammographie gilt als nachgewiesen, wenn folgende Vorausset-
zungen erfillt und durch die Vorlage von Bescheinigungen nach § 14 nachge-
wiesen werden:

a) Die fur den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 24 Abs. 1 R6V
I. V. m. § 18a Abs. 1 RV

b) Berechtigung zum Fihren der Gebietsbezeichnung ,Radiologie’ oder der
Gebietsbezeichnung ,Frauenheilkunde und Geburtshilfe’ mit der Zusatzbe-
zeichnung ,Rontgendiagnostik der Mamma’

c) - Palpation und Inspektion der Mammae unter Anleitung bei mindestens
500 Patientinnen,

- Selbstandige Befundung der Mammographien unter Anleitung in mindes-
tens 500 Fallen,

- Personliche Einstellung des Strahlengangs bei mindestens 100 Patien-
tinnen.

Untersuchungen, Befundungen und Einstellungen des Strahlengangs, die
wahrend der Facharztweiterbildung erbracht wurden, werden anerkannt.

d) Erfolgreiche Teilnahme an der Beurteilung von Mammographieaufnahmen
einer Fallsammlung nach Abschnitt C.

(2) Fir Arzte, denen eine Genehmigung erteilt worden ist, bestehen folgende Auf-
lagen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der fachlichen Befahigung:

a) Verpflichtung zur Teilnahme an der Beurteilung von Mammographieauf-
nahmen einer Fallsammlung nach Abschnitt D,

b) Verpflichtung zur Teilnahme an der Uberpriifung der arztlichen Dokumenta-
tion nach Abschnitt E,

c) Verpflichtung zur Aktualisierung der fur den Strahlenschutz erforderlichen
Fachkunde nach § 24 Abs. 1 RV i. V. m. § 18a Abs. 2 ROV.

8 4 Apparative Voraussetzungen

Den Anforderungen an die apparative Ausstattung in der Mammographie liegen die
Rontgenverordnung vom 8. Januar 1987 und die dazu erlassenen Richtlinien zu-
grunde. Die darin festgelegten generellen Anforderungen an das Mammographiege-
rat werden in dieser Vereinbarung erganzt um spezielle Anforderungen, die fur die
sachgerechte Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen der kurativen Mammo-
graphie zu erfullen sind. Hier gelten die in der Anlage | aufgefiihrten Mindestanforde-
rungen. Die Mindestanforderungen gelten fur jeden Arbeitsplatz.
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Abschnitt C
Beurteilung einer Fallsammlung zum Nachweis der fachlichen Beféhigung

§ 5 Antragstellung

(1) Arzte, die eine Genehmigung beantragen, erhalten diese nach § 3 Abs. 1 Buch-
stabe d nur dann, wenn sie die geforderte Anzahl von Mammographieaufnah-
men der Fallsammlung zutreffend beurteilt haben. Die Ubrigen Anforderungen
bleiben unberihrt.

(2) Die Teilnahme ist bei der zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung formlos zu
beantragen. Die Zulassung zur Teilnahme erfolgt erst, wenn die Erfillung der
Voraussetzungen nach 8§ 3 Abs. 1 Buchstabe b und c der Vereinbarung nach-
gewiesen wurde.

8§ 6 Fallsammlung

(1) Die zu beurteilenden Mammographieaufnahmen werden in Form einer Fall-
sammlung vorgelegt. Es dirfen nur Fallsammlungen verwendet werden, welche
die in Absatz 2 bis 5 festgelegten Anforderungen erfiillen. Das Weitere regelt
Anlage VI.

(2) Eine Fallsammlung besteht aus 200 Mammographieaufnahmen von 50 Patien-
tinnen (beide Mammae in jeweils 2 Ebenen). Bei den pathologischen Befunden
in den Mammographieaufnahmen soll es sich um radiologisch kleine bdsartige
oder gutartige Veranderungen handeln, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung
keine klinischen Symptome im Bereich der Mamma (z. B. Tastbefund, Be-
schwerden) bestanden haben. Mammographieaufnahmen von Patientinnen, bei
denen klinische Symptome vorlagen, dirfen nur ausnahmsweise enthalten sein.

(3) Die Fallsammlung muss 21 bis 29 Karzinome oder deren Vorstufen enthalten.
Bei mindestens 1 Fall mussen die bdsartigen Verdnderungen beidseitig sein. In
den Ubrigen Fallen (ohne Karzinomverdacht) missen mindestens 3 Falle mit
gutartigen Veranderungen entsprechend der Kategorie 2 nach 8 12 Abs. 4
Buchstabe g enthalten sein.

(4) Die radiologisch auffalligen Befunde entsprechend der Kategorie 4 oder 5 nach
8§ 12 Abs. 4 Buchstabe g miissen histologisch als Malignome gesichert sein. Bei
Befunden entsprechend der Kategorie 1 oder 2 muss vor Aufnahme in die Fall-
sammlung eine weitere Mammographie ca. 2 Jahre nach der Erstuntersuchung
durchgefihrt worden sein, welche keine malignen Veranderungen im Vergleich
zum Ausgangsbefund aufgewiesen hat. Sowohl bei den bdsartigen als auch bei
den gutartigen Verdnderungen muassen in der Mammographieaufnahme typi-
sche radiologische Merkmale auf die jeweilige Erkrankung hindeuten. Die bos-
artigen und gutartigen Veranderungen missen in beiden Ebenen erkennbar
sein, die typischen radiologischen Merkmale mindestens in einer Ebene.

(5) Die Rontgenbilder der Fallsammlung sind digital erstellt und missen technisch
einwandfrei sein. Sie durfen im Hinblick auf die Zuordnung nach 8 7 Abs. 3 kei-
ne unklaren Befunde, insbesondere keine Befunde der Kategorie 3 nach § 12
Abs. 4 Buchstabe g beinhalten. Die Rontgenbilder der Fallsammlung werden
am Bildwiedergabegerat einer Prifstation beurteilt.

(6) Die Beurteilung erfolgt bei der Kassenérztlichen Vereinigung anhand einer Fall-
sammlung, welche von der Kassenarztlichen Bundesvereinigung, die hierzu von
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der Kassenarztlichen Vereinigung beauftragt ist, zur Verfigung gestellt wird.
Das Nahere regelt Anlage VI.

(7) Die Kassenarztliche Bundesvereinigung muss mindestens einen Gesamtbe-
stand von 600 Mammographieaufnahmen von 150 Patientinnen (beide
Mammae in jeweils 2 Ebenen) vorhalten. Das Nahere regelt Anlage VI.

(8) Die Kassenarztliche Bundesvereinigung hat die Aufgabe, die technischen und
organisatorischen Voraussetzungen fiur die Beurteilung zu schaffen, sowie die
Durchfiihrung konsiliarisch zu begleiten. Die mit der Mammadiagnostik befass-
ten Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Berufsverbande sind auf ihren
Antrag, der an die Kassenarztliche Bundesvereinigung zu richten ist, an der
fachlichen Vorbereitung des Verfahrens nach Anlage VI zu beteiligen — unbe-
schadet der Ubrigen Regelungen dieser Vereinbarung.

8§ 7 Durchfuhrung und Bestehenskriterien

(1) Die Beurteilung soll innerhalb von 8 Wochen nach der Anmeldung erfolgen. Die
Kassenarztliche Vereinigung stellt dem Arzt eine Prifstation nach den Vorga-
ben in der Anlage Il zur Verfigung.

(2) Die Beurteilung der Mammographieaufnahmen hat durch den Teilnehmer selb-
standig und ohne weitere Hilfen zu erfolgen. Fur die Beurteilung stehen dem
Teilnehmer maximal 6 Stunden zur Verfiugung. Wahrend der Beurteilung soll
ein Vertreter der Kassenarztlichen Vereinigung anwesend sein.

(3) Die Beurteilung der Mammographieaufnahmen ist wie folgt zu treffen:

a) Mammographisch unaufféllig oder Verdacht auf gutartige Veranderungen
entsprechend der Kategorie 1 oder 2 nach 8 12 Abs. 4 Buchstabe g

b) Verdacht auf bdsartige Veranderungen entsprechend der Kategorie 4 oder
5 nach § 12 Abs. 4 Buchstabe g

Die Beurteilung hat fur die linke und rechte Mamma getrennt zu erfolgen.

(4) Die Teilnahme an der Beurteilung war erfolgreich, wenn die Sensitivitdt und die
Spezifitat jeweils mindestens 90 % betragen hat.

(5) War die Teilnahme an der Beurteilung nicht erfolgreich, kann der Antrag auf
eine erneute Teilnahme frihestens nach 3 Monaten an die zustandige Kassen-
arztliche Vereinigung gerichtet werden. Hat ein Arzt dreimal nicht erfolgreich an
der Beurteilung teilgenommen, entscheidet die Kassenéarztliche Vereinigung
Uber die Voraussetzungen zur erneuten Teilnahme.

(6) Die Kassenarztliche Vereinigung informiert den Arzt Uber das Ergebnis der Be-
urteilung.

8§ 8 Fortbildungskurse

Die Kassenarztlichen Vereinigungen bieten den Arzten, die an der Beurteilung der
Fallsammlung teilnehmen wollen, zur Vorbereitung darauf Fortbildungskurse an. Fur
die Inhalte und Durchfiihrung der Kurse wird empfohlen:

a) Die Kurse sollen unter der Leitung eines in der Mammographie fachkundigen
Arztes durchgefiihrt werden, der mindestens die Anforderungen dieser Verein-
barung erfullt.

b) Die Kurse sollen einen theoretischen und einen praktischen Teil beinhalten und
aus insgesamt mindestens 2 x 8 Stunden bestehen.
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c) Im theoretischen Teil sollen die priufungsrelevanten Grundlagen in der Mammo-
graphie wiederholt werden.

d) Der praktische Teil soll anhand von Mammographieaufnahmen erfolgen. Fur
hdchstens 3 Teilnehmer soll jeweils eine Prifstation nach den Vorgaben in der
Anlage Il bzw. ein Filmbetrachtungsgerat zur Verfiigung stehen.

e) Die Teilnehmerzahl der Kurse soll 60 nicht Uberschreiten. Fur jeweils 30 Teil-
nehmer soll mindestens ein in der Mammographie fachkundiger Arzt zur Verfu-
gung stehen.

f)  Fur die Arzte soll grundsatzlich die Mdglichkeit bestehen, auch mehrere Kurse
hintereinander zu besuchen.

Abschnitt D
Beurteilung einer Fallsammlung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung
der fachlichen Befahigung

8§ 9 Antragstellung

(1) Arzte, denen eine Genehmigung erteilt worden ist, sind nach § 3 Abs. 2 Buch-
stabe a verpflichtet, sich an der Beurteilung einer Fallsammlung zu beteiligen.
Dieses Verfahren kann nicht durch andere Malinahmen, z. B. Teilnahme an
Qualitatszirkeln, ersetzt werden.

(2) Die Teilnahme ist bei der zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung formlos zu
beantragen.

§ 10 Fallsammlung

(1) Die zu beurteilenden Mammographieaufnahmen werden in Form einer Fall-
sammlung vorgelegt. Es dirfen nur Fallsammlungen verwendet werden, welche
die in Absatz 2 bis 5 festgelegten Anforderungen erfilllen. Das Weitere regelt
Anlage VI.

(2) Eine Fallsammlung besteht aus 200 Mammographieaufnahmen von 50 Patien-
tinnen (beide Mammae in jeweils 2 Ebenen). Bei der Zusammenstellung der
Fallsammlung soll das Spektrum der mammographisch relevanten Erkrankun-
gen und das zu treffende radiologische Entscheidungsspektrum berticksichtigt
werden. Bei den pathologischen Befunden in den Mammographieaufnahmen
soll es sich um radiologisch kleine bdsartige oder gutartige Verdnderungen
handeln, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung keine klinischen Symptome im
Bereich der Mamma (z. B. Tastbefund, Beschwerden) bestanden haben.
Mammographieaufnahmen von Patientinnen, bei denen klinische Symptome
vorlagen, durfen nur ausnahmsweise enthalten sein.

(3) Die Fallsammlung muss 21 bis 29 Karzinome oder deren Vorstufen enthalten.
Bei mindestens 1 Fall mussen die bdsartigen Verédnderungen beidseitig sein. In
den Ubrigen Fallen (ohne Karzinomverdacht) missen mindestens 3 Falle mit
gutartigen Veranderungen entsprechend der Kategorie 2 nach 8§12 Abs. 4
Buchstabe g enthalten sein.

(4) Die radiologisch auffalligen Befunde entsprechend der Kategorie 4 oder 5 nach
§ 12 Abs. 4 Buchstabe g miissen histologisch als Malignome gesichert sein. Bei
Befunden entsprechend der Kategorie 1 oder 2 muss vor Aufnahme in die Fall-
sammlung eine weitere Mammographie ca. 2 Jahre nach der Erstuntersuchung
durchgefuhrt worden sein, welche keine malignen Veranderungen im Vergleich
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zum Ausgangsbefund aufgewiesen hat. Sowohl bei den bdsartigen als auch bei
den gutartigen Verdnderungen muissen in der Mammographieaufnahme typi-
sche radiologische Merkmale auf die jeweilige Erkrankung hindeuten. Die bos-
artigen und gutartigen Veranderungen muassen in beiden Ebenen erkennbar
sein, die typischen radiologischen Merkmale mindestens in einer Ebene.

(5) Die Rontgenbilder der Fallsammlung sind digital erstellt und missen technisch
einwandfrei sein. Die Rontgenbilder der Fallsammlung werden am Bildwieder-
gabegerat einer Prifstation beurteilt.

(6) Die Beurteilung erfolgt bei der Kassenérztlichen Vereinigung anhand einer Fall-
sammlung, welche von der Kassenarztlichen Bundesvereinigung, die hierzu von
der Kassenarztlichen Vereinigung beauftragt ist, zur Verfigung gestellt wird.
Das Nahere regelt Anlage VI.

(7) Die Kassenarztliche Bundesvereinigung muss mindestens einen Gesamtbe-
stand von 600 Mammographieaufnahmen von 150 Patientinnen (beide
Mammae in jeweils 2 Ebenen) vorhalten. Das Nahere regelt Anlage VI.

(8) Die Kassenérztliche Bundesvereinigung hat die Aufgabe, die technischen und
organisatorischen Voraussetzungen fir die Beurteilung zu schaffen, sowie die
Durchfiihrung konsiliarisch zu begleiten. Die mit der Mammadiagnostik befass-
ten Wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Berufsverbande sind auf ihren
Antrag, der an die Kassenarztliche Bundesvereinigung zu richten ist, an der
fachlichen Vorbereitung des Verfahrens nach Anlage VI zu beteiligen — unbe-
schadet der Ubrigen Regelungen dieser Vereinbarung.

8 11 Durchfuhrung und Bestehenskriterien

(1) Die Beurteilung ist in 24-monatigem Abstand durchzufiihren. Beurteilungen,
welche zwischen dem 18. und 27. Monat nach der letzten Teilnahme an der
Beurteilung nach Satz 1 oder nach der Beurteilung von Mammographieaufnah-
men nach Abschnitt C erfolgt sind, werden anerkannt. Unbeschadet von dieser
Moglichkeit ist der 24-monatige Rhythmus nach Satz 1 einzuhalten. Die erstma-
lige Zulassung zur Teilnahme an der Beurteilung nach Satz 1 erfolgt erst, wenn
der Nachweis Uber die erfolgreiche Teilnahme nach Abschnitt C erbracht wur-
de. Nimmt der Arzt aus Grinden, die er zu vertreten hat, an der Beurteilung
nach Satz 1 nicht teil, wird die Genehmigung mit Ablauf der Frist nach Satz 2
widerrufen.

(2) Fur die Durchfuhrung der Beurteilung gilt Folgendes:

a) Die Beurteilung soll innerhalb von 8 Wochen nach der Anmeldung erfolgen.
Die Kassenarztliche Vereinigung stellt dem Arzt eine Prifstation nach den
Vorgaben in der Anlage Il zur Verfigung.

b) Die Beurteilung der Mammographieaufnahmen hat durch den Teilnehmer
selbstandig und ohne weitere Hilfen zu erfolgen. Fir die Beurteilung stehen
dem Teilnehmer maximal 6 Stunden zur Verfigung. Wahrend der Beurtei-
lung soll ein Vertreter der Kassenarztlichen Vereinigung anwesend sein

c) Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der Kategorien zur Befundung von
Mammographien nach 8§ 12 Abs. 4 Buchstabe g. Die Beurteilung hat fur die
linke und rechte Mamma getrennt zu erfolgen. Jeder Mammographie wird
eine entsprechende Beurteilungskategorie durch ein Sachverstandigengre-
mium zugeordnet.
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d) Die Kassenarztliche Vereinigung wertet die Beurteilungen hinsichtlich der
Ubereinstimmung mit der Zuordnung zu den Beurteilungskategorien der
Sachverstandigen durch Berechnung der Sensitivitdt und Spezifitat sowie
von Abweichungspunktzahlen nach Anlage Il aus. Sie informiert den Arzt
zeitnah Uber die Ergebnisse, teilt dem Arzt mit, worin ggf. die Mangel be-
standen haben und macht ihm als kollegiale Beratung Vorschlage, wie die-
se behoben werden kdnnen. Dem Arzt ist ausreichend Gelegenheit zu ge-
ben, die abweichenden Beurteilungen anhand der entsprechenden Mam-
mographieaufnahmen nachzuvollziehen. Hinsichtlich der Mitteilung und
Auswertung der Beurteilungen gelten die Regelungen nach Anlage Il Abs.
7und 8.

e) Die Kassenarztliche Vereinigung tbermittelt die Abweichungspunktzahlen
sowie die Sensitivitdt und die Spezifitdt an die Kassenéarztliche Bundesver-
einigung. Die Kassenarztliche Bundesvereinigung vergleicht die Sensitivitat
und die Spezifitat der innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten an der
Beurteilung teilnehmenden Arzte und (bermittelt die Ergebnisse der Kas-
senarztlichen Vereinigung. Soweit fur einen Teilnehmer die Sensitivitat oder
die Spezifitat kleiner oder gleich dem 2,5. Perzentil® aller Teilnehmer ist und
die Sensitivitdt oder Spezifitdt weniger als 90 % betragen, hat der Arzt ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 innerhalb von hdchstens 6 Monaten nach
Mitteilung des Ergebnisses an einer erneuten Beurteilung teilzunehmen.
Wenn jeweils mehrere Teilnehmer am 2,5. Perzentil die gleiche Sensitivitat
bzw. Spezifitat erreicht haben, wird das jeweils andere Kriterium (Spezifitat
bzw. Sensitivitat) herangezogen. Sollten auch dann noch mehrere Teilneh-
mer das gleiche Ergebnis erreichen, werden die Abweichungspunktzahlen
herangezogen.

f) Soweit die Anforderungen nach Buchstabe e erneut nicht erfillt werden,
fordert die Kassenarztliche Vereinigung den Arzt innerhalb von 4 Wochen
nach Mitteilung des Ergebnisses auf, innerhalb von 3 Monaten an einem
Kolloquium nach Absatz 3 teilzunehmen.

(3) Im Rahmen des nach Absatz 2 Buchstabe f erforderlichen Kolloquiums werden
dem Arzt 80 Mammographieaufnahmen von 20 Patientinnen (beide Mammae in
jeweils 2 Ebenen) zur Beurteilung vorgelegt. Mindestens die Halfte dieser
Mammographieaufnahmen ist von der zustandigen Kommission der Kassen-
arztlichen Vereinigung aus dem Gesamtbestand von Mammographieaufnah-
men nach 8§ 10 Abs. 1 auszuwahlen. Kann der Arzt im Kolloquium seine fachli-
che Qualifikation in der Mammographie nicht ausreichend belegen, ist wie folgt
zu verfahren:

a) Der Arzt ist verpflichtet, an Fortbildungsmafl3nahmen teilzunehmen, die von
der Kassenarztlichen Vereinigung anerkannt sind.

b) Nach Abschluss der Fortbildungsmaflinahmen ist die erneute Teilnahme an
einem Kolloguium zu beantragen. Dieser Antrag ist innerhalb von 4 Mona-
ten nach der Mitteilung Uber die erfolglose Teilnahme an dem vorangegan-
genen Kolloquium zu stellen. Die Bescheinigung uber die erfolgreiche Teil-
nahme an den Fortbildungsmalinahmen nach Buchstabe a ist mit dem An-

’Das 2,5. Perzentil ist diejenige Sensitivitat (Spezifitat), die 2,5. Prozent der Flache der Verteilung der
Sensitivitdten (Spezifitdten) abschneidet. Es ist definiert als arithmetisches Mittel zwischen der zur
Rangzahl 0,025 x Zahl der Teilnehmer gehérenden Sensitivitat (Spezifitat) und der zur vorangehen-
den Rangzahl gehérenden Sensitivitat (Spezifitat).
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trag vorzulegen. Das Kolloquium soll innerhalb von 8 Wochen nach dem
Antrag durchgefihrt werden.

c) Hat der Arzt die Bescheinigung uber die Teilnahme an den Fortbildungs-
maf3nahmen nach Buchstabe a nicht vorgelegt oder war die Teilnahme an
dem Kolloquium wiederum erfolglos, ist die Genehmigung mit der Mitteilung
Uber die erfolglose Teilnahme zu widerrufen.

d) Nach Widerruf der Genehmigung kann der Arzt friihestens nach Ablauf von
6 Monaten einen Antrag auf eine erneute Teilnahme an dem Kolloquium
stellen. Ist dann die Teilnahme an diesem Kolloquium erfolgreich, erteilt die
Kassenarztliche Vereinigung die Genehmigung. Wird der Antrag nach Satz
1 innerhalb von 12 Monaten nach dem Widerruf der Genehmigung gestellt,
missen die Voraussetzungen nach 8§ 3 Abs. 1 nicht nachgewiesen werden.

Abschnitt E
Arztliche Dokumentation

§ 12 Uberprifung der arztlichen Dokumentation

(1) Die Uberpriifung der arztlichen Dokumentation umfasst die Qualitat der mam-
mographischen Untersuchung mit ihren diagnostischen Informationen sowie die
Nachvollziehbarkeit und Schlussigkeit der medizinischen Fragestellung, Indika-
tionsstellung und Befundung.

(2) Die Kassenarztliche Vereinigung fordert vom Arzt die schriftlichen und bildlichen
Dokumentationen der abgerechneten kurativen Mammographien von 10 Patien-
tinnen (jeweils beide Mammae in den Ebenen medio-lateral-oblique und cranio-
caudal) an. Bei Arzten, denen nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung eine
Genehmigung erteilt wurde, erfolgt die erstmalige Anforderung der Dokumenta-
tionen innerhalb von 6 Monaten. Die Uberpriifung der arztlichen Dokumentation
des Arztes muss spatestens 24 Monate nach der erfolgreichen Teilnahme an
der letzten Uberprufung wiederholt werden.

(3) Die Auswahl der Dokumentationen erfolgt durch die Kassenarztliche Vereini-
gung auf der Grundlage der Abrechnungsunterlagen unter Angabe des Namens
der Patientin und des Tages der durchgefihrten Mammographie. Der Zeitraum
zwischen der Anforderung der Dokumentation und dem Tage, an dem die
Mammographie durchgefiihrt worden ist, soll in der Regel 4 Monate nicht Gber-
schreiten.

(4) Aus den vorgelegten Mammographiedokumentationen missen hervorgehen:
a) Anamnese
b) Indikation zur Mammographie
c) Klinischer Untersuchungsbefund

d) Aufnahmetechnische Bedingungen (z. B. Aufnahmespannung, Empfindlich-
keit des Film-Folien-Systems)

e) Beschreibung der auffalligen Bildinhalte

f) Lokalisation des Befundes (Distanz zur Mammille in Millimeter, Winkel nach
dem Uhrzeigerprinzip) und seine Ausdehnung

g) Die Befundung ist nach folgendem Schema vorzunehmen:
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Kategorie 1 Unauffallig

(Es liegen keine Merkmale vor, die auf eine benigne oder maligne Ver-
anderung hinweisen.)

Kategorie 2 Benigner Befund
(Die Veranderung weist typische benigne Merkmale auf.)
Kategorie 3 Wahrscheinlich benigner Befund

(Die Veranderung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit benigne. Die Kon-
stanz des Befundes ist sicherzustellen.)

Kategorie 4 Suspekte Veranderung

(Die Veranderung weist zwar keine typischen Merkmale fur Malignitat
auf, aber ein Karzinom ist nicht ausreichend auszuschlie3en. Histologi-
sche Sicherung empfohlen.)

Kategorie 5 Hochgradig malignitatsverdachtiger Befund

(Die Veranderung weist typische Merkmale fir Malignitat auf. Ange-
messene MalRnahmen sind zu ergreifen.)

h) Ergebnisse der durchgefuhrten Zusatzuntersuchungen (Mammasonogra-
phie, Spezialaufnahmen, Kernspintomographie, zytologische/histologische
Untersuchung)

i) Zusammenfassende Beurteilung und Empfehlungen zum weiteren Vorge-
hen.

(5) Die Beurteilung der schriftlichen und bildlichen Dokumentation erfolgt nach An-
lage IV einerseits je Aufnahme, soweit es die Parameter der Bildqualitat betrifft,
sowie andererseits je Mamma, soweit es die Schlussigkeit der Indikationsstel-
lung, der Mammographieaufnahmen und der Befundung betrifft.

(6) Die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation werden ausschlie3lich
dann erfullt, wenn

a) keine Beurteilung der Stufe 11l und weniger als 13 Beurteilungen der Stufe Il
erfolgt sind oder

b) eine Beurteilung der Stufe Il und weniger als 12 Beurteilungen der Stufe Il
erfolgt sind.

(7) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation nicht erfullt,
mussen

a) Arzte, bei denen mindestens 13 Beurteilungen der Stufe Il und keine Beur-
teilung der Stufe Il oder mindestens 12 Beurteilungen der Stufe Il und eine
Beurteilung der Stufe Il erfolgt sind, innerhalb von 6 Monaten und

b) Arzte, bei denen mindestens 2 Beurteilungen der Stufe Il erfolgt sind, in-
nerhalb von 3 Monaten

an einer erneuten Uberprufung der arztlichen Dokumentation teilnehmen. Zeigt
die Uberprifung der Dokumentation erneut Mangel nach Absatz 6, ist die Ge-
nehmigung mit der Mitteilung Uber die festgestellten M&ngel zu widerrufen.
Nach Widerruf der Genehmigung kann der Arzt frihestens nach Ablauf von 6
Monaten einen Antrag auf erneute Genehmigung stellen.
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(8) Ergeben sich z. B. aus mangelnder Kooperation der Patientin, auf Grund ana-
tomischer Besonderheiten oder Spezialaufnahmen (z. B. rein seitliche, medio-
laterale, praoperative Aufnahmen) eingeschrankte Interpretationen der Bilddo-
kumentation, gelten diese nicht als Mangel nach Anlage IV, soweit die Grinde
fur diese Méangel aus der vorgelegten schriftlichen Dokumentation hervorgehen.

(9) Das Ergebnis der Uberpriifung der Dokumentation wird durch die Kassenarztli-
che Vereinigung dem Arzt innerhalb von 4 Wochen mitgeteilt. Der Arzt muss
Uber die bestehenden Mangel informiert und eingehend beraten werden, in wel-
cher Form die Méangel behoben werden kdnnen. Die Beratung zur Behebung
von technischen Mangeln kann mit Zustimmung des Arztes auch in seiner Arzt-
praxis durchgefuhrt werden.

Abschnitt F Auswertung der QualitatssicherungsmalRnahmen

8 13 Auswertung der Qualitatssicherungsmalinahmen

(1) Damit die Vertragspartner entscheiden koénnen, ob und in welcher Form die
Qualitatssicherungsmal3inahmen weitergefihrt werden, sind die Ergebnisse
jahrlich auszuwerten.

(2) Die jahrliche Auswertung erfolgt in Absprache der Partner der Bundesmantel-
vertrage. Insbesondere werden einbezogen:

a) Erteilte Genehmigungen, Widerrufe, erneut erteilte Genehmigungen
b) Anzahl und Ergebnisse der Prifungen nach Abschnitt C
c) Anzahl und Ergebnisse der Prifungen nach Abschnitt D.

d) Anzahl und Ergebnisse der Priafungen nach Abschnitt E. Fur die Stufen II
und Il differenziert nach

- Art der Bildmangel

- Vollstandigkeit und Schlissigkeit der Indikationsstellungen und Befun-
dungen

Abschnitt G
Verfahren
8 14 Genehmigungsverfahren und Widerruf
(1) Antrage auf Genehmigung sind an die Kassenarztliche Vereinigung zu richten.
(2) Dem Antrag auf die Genehmigung sind insbesondere beizufligen:

1. die erforderliche Bescheinigung Uber die Fachkunde im Strahlenschutz
nach § 3 Abs. 1 Buchstabe a

2. Berechtigung zum Fuhren der Gebietsbezeichnung ,Radiologie’ oder der
Gebietsbezeichnung ,Frauenheilkunde und Geburtshilfe’ und der Zusatzbe-
zeichnung ,Rontgendiagnostik der Mamma’

3. Nachweis der in § 3 Abs. 1 Buchstabe c geforderten Untersuchungen, Be-
fundungen und Einstellungen des Strahlengangs
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4. Nachweis der Erfullung der Anforderungen an die apparative Ausstattung
nach 8§ 4. Dieser Nachweis kann durch die Gewahrleistung des Herstellers
gefuhrt werden.

5. Die Genehmigung nach § 3 Abs. 1 der Rontgenverordnung oder die Be-
triebserlaubnis (Bauartzulassung des Rontgenstrahlers und Strahlenschutz-
mafinahmen) nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Rontgenverordnung vom 8. Januar
1987. Soweit zum Zeitpunkt der Antragstellung die Betriebserlaubnis nach §
4 Abs. 1 Nr. 1 der Réntgenverordnung noch nicht vorliegt, ist der Arzt ver-
pflichtet, diese unverziglich nach Erhalt der zustandigen Stelle der Kassen-
arztlichen Vereinigung vorzulegen.

(3) Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Arzt erfolgreich an der Beurteilung
der Fallsammlung nach 8§ 3 Abs. 1 Buchstabe d teilgenommen hat.

(4) Uber die Antrage und uber den Widerruf oder die Riicknahme einer erteilten
Genehmigung entscheidet die Kassenarztliche Vereinigung. Die Genehmigung
ist zu erteilen, wenn aus den vorgelegten Zeugnissen und Bescheinigungen
hervorgeht, dass die im Abschnitt B genannten fachlichen und apparativen Vo-
raussetzungen erfillt sind.

(5) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn der Arzt die Auflagen zur Aufrechter-
haltung und Weiterentwicklung der fachlichen Befahigung nach § 3 Abs. 2 nicht
erfullt.

(6) Der Arzt hat jede Veranderung an der zugelassenen Mammographieeinrichtung
sowie Anderungen der in Absatz 2 Nr. 5 genannten behérdlichen Genehmigun-
gen und die Aktualisierung der in Absatz 2 Nr. 1 genannten Fachkunde im
Strahlenschutz unverziglich der Kassenarztlichen Vereinigung mitzuteilen.

(7) Die Kassenarztlichen Vereinigungen kénnen die zustdndigen Qualitatssiche-
rungskommissionen beauftragen, die apparativen Gegebenheiten in der Praxis
daraufhin zu Uberprifen, ob sie den Bestimmungen dieser Vereinbarung ent-
sprechen. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem Antrag
sein Einverstandnis zur Durchfiihrung einer solchen Uberprifung erklart.

(8) Bestehen trotz der vorgelegten Zeugnisse und Bescheinigungen begriindete
Zweifel an der fachlichen Befahigung von Arzten nach § 3, so kann die Kassen-
arztliche Vereinigung die Genehmigung von der erfolgreichen Teilnahme an ei-
nem Kolloquium abhéangig machen. Das gleiche gilt, wenn der antragstellende
Arzt im Vergleich zu dieser Vereinbarung eine abweichende, aber gleichwertige
Befahigung nachweist.

(9) Das Nahere zur Durchfuhrung des Genehmigungsverfahrens (z. B. Organisati-
on und Durchfihrung der Kolloquien, Zusammensetzung der Qualitatssiche-
rungskommissionen) regelt die Kassenarztliche Bundesvereinigung in Richtli-
nien fur Verfahren zur Qualitatssicherung nach 8 75 Abs. 7 SGB V.
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Abschnitt H
Schlussbestimmungen

§ 15 Ubergangsregelungen

(1) Arzte, die auf der Grundlage der Vereinbarung zur Strahlendiagnostik und —
therapie vom 10. Februar 1993 oder der Vereinbarung von Qualitatssiche-
rungsmalRnahmen nach 8§ 135 Abs. 2 SGB V zur kurativen Mammographie vom
8.12.2006 uber eine Genehmigung zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leis-
tungen der kurativen Mammographie verfligen, behalten diese.

(2) Bis spatestens zum 31. Marz 2014 stellt die Kassenarztliche Vereinigung dem
Arzt eine Prifstation nach den Vorgaben der Anlage Il zur Verfigung. In der
Zwischenzeit erfolgen die Beurteilungen der Fallsammlungen nach den Ab-
schnitten C und D anhand technisch einwandfreier Ausdrucke der Rontgenbil-
der auf transparentem Film an einem Filmbetrachtungsgerat. Dabei ist die Ver-
gleichbarkeit der Bilddarstellung am Bildwiedergabegerat und am Filmbetrach-
tungsgerat in Bezug auf die bdsartigen und gutartigen Veranderungen zu ge-
wahrleisten. Die Kassenarztliche Vereinigung stellt dem Arzt ein Filmbetrach-
tungsgerat (mindestens 3.000 Candela pro Quadratmeter und Iris-
Anbauleuchte) und einen Beurteilungsbogen zur Verfigung. Der Arzt kann eine
Lupe bereit halten.

(3) Auf Wunsch des Arztes kdnnen bei der Beurteilung der Fallsammlungen nach
den Abschnitten C und D technisch einwandfreie Ausdrucke der Réntgenbilder
auf transparentem Film an einem Filmbetrachtungsgerat beurteilt werden. Es
gelten die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 3 bis 5.

(4) Bei Uberprufungen der arztlichen Dokumentation nach § 12 sind die Beurtei-
lungskriterien nach Anlage IV in der zum Zeitpunkt der Erstellung der zu tber-
prifenden Mammographieaufnahmen jeweils geltenden Vereinbarung anzu-
wenden.

8 16 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 1. April 2011 in Kraft. Sie ersetzt die Vereinbarung vom
8. Dezember 2006.
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Protokollnotiz:

Fur Arzte, die ihre Weiterbildung nach einer Weiterbildungsordnung auf der Grundla-
ge einer friheren (Muster-) Weiterbildungsordnung (vor 2003) absolviert haben, gilt
die fachliche Befahigung fur die Ausfiihrung und Abrechung von Leistungen der kura-
tiven Mammographie als nachgewiesen, wenn der Arzt nach diesem fur ihn mafl3geb-
lichen Weiterbildungsrecht zur Durchfihrung von Mammographien berechtigt ist und
dies durch Zeugnisse und Bescheinigungen nachgewiesen hat. Zuséatzlich gelten die
Anforderungen nach 8 3 Abs. 1 Buchstabe a, ¢c und d sowie Abs. 2.
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Anlage | — Apparative Anforderungen

1. Mammographie (EBM Nr. 34270)

Aufnahmen der Mamma in mindestens 2 Ebenen

1.1 Aufnahmegerat Mammographieeinrichtung mit analogem Bildemp-
fanger (Film-Folien-System) oder digitalem Bild-
empfanger (Speicherfolien-System, integriertes
System).

1.2 Generator Konvertergenerator, Gleichspannungsgenerator.
Rohrenspannung mindestens von
25 — 35 kV regelbar.

1.3 Brennfleck Brennfleck-Nennwert < 0,3 bei analogen Systemen
und < 0,4 bei digitalen Systemen.

1.4 Orts- und Kontrastauf- Fir Mammographieeinrichtungen mit analogem

l[6sungsvermogen Bildempfanger Anforderungen nach der Richtlinie
fur Sachverstandigenprufungen nach der
Rontgenverordnung (SV-RL) und Qualitatssiche-
rungs-Richtlinie (QS-RL).

Fur Mammographieeinrichtungen mit digitalem
Bildempfanger Anforderungen nach Nr. 8.1 PAS

1054.
1.5 Ausfall von Detektorel- Herstelleriibergreifende Anforderungen bei inte-
ementen, Artefakte grierten Systemen nach Nr. 8.5.1.2 PAS 1054. Ma-

ximaler Wert fUr den Unbestimmtheitsindex 0,15 %,
empfohlen 0,075 %.

Prifung auf Artefaktfreiheit bei Film-Folien-
Systemen nach Nr. 8.10 DIN V 6868-152, bei Spei-
cherfolien-Systemen und integrierten Systemen
nach Nr. 7.10.1 PAS 1054.

1.6  Strahlenqualitat Maoglichkeit der Anpassung der Strahlenqualitat an
Kompressionsschichtdicke oder gewebliche Zu-
sammensetzung der Mamma durch geeignete
Kombinationen von Roéhrenspannung, Anoden- o-
der Filtermaterialien.

1.7 Geometrie Abstand Brennfleck-Bildempfanger > 600 mm.

Beleuchtung des Strahlungsfeldes auf dem Bucky-
tisch.

Reproduzierbare Einstellung (z. B. durch Einras-
tung, Markierung, Skala) der Ublichen Projektionen
(z. B. cranio-caudal, medio-lateral-oblique).

1.8 Strahlendosis Anforderungen an mittlere Parenchymdosis nach
Nr. 8.4.3 PAS 1054.

Anzeige und Dokumentation der Einfalldosis oder
Anzeige und Dokumentation von Kompressions-
schichtdicke, R6hrenspannung, R6hrenstrom-Zeit-

16



Anlage |

1.9

1.10

111

1.12

1.13

1.14

Kompression

Belichtungsautomatik

Streustrahlenraster

Bildformat

Bildempféanger

Bildbetrachtung

Produkt, Anoden-Filter-Materialien zur Ermittlung
der Einfalldosis.

Kompression mit wahlbarer Kompressionskraft und
Kraftanzeige.

Kompressionsvorrichtung passend fur gewahltes
Bildformat bzw. Brustgré3e. Ful3schaltung der
Kompression.

Belichtungsautomatik nach dem Prinzip der Dosis-
messung in oder hinter der Bildempfangerebene.

Verschiebbarer Detektor hinter dem Film-Folien-
System oder hinter dem Speicherfolien-System. Die
Lage des Detektors muss erkennbar sein. Bei inte-
grierten Systemen kann der Bildempfanger zur Do-
sismessung verwendet werden.

Funktion der Belichtungsautomatik nach Nr. 8.7.2
DIN V 6868-152 bzw. 7.7.2 PAS 1054.

Schwarzungskorrekturschalter bei Film-Folien-
Systemen.

Sicherheitsabschaltung und Grenzzeitschalter.

Maglichkeit der freien Wahl der Einstellwerte bei
der Aufnahme.

Bewegter Streustrahlenraster (Laufraster), der spe-
ziell fur die Mammographie konzipiert ist, passend
fur gewahltes Bildformat.

Bei integrierten Systemen mit Zeilendetektor kann
auf Raster verzichtet werden. Bei integrierten Sys-
temen mit Flachendetektor kbnnen spezielle Stand-
raster verwendet werden.

Die Brust muss in der gewahlten Projektion mit ei-
ner einzigen Aufnahme adaquat dargestellt werden.

Bildformat 18 + 1 x 24 + 1 cm? oder groRer.
Maglichkeit zur Einblendung bei Formatwechsel.

Speziell fur die Mammographie konzipierte Syste-
me.
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1.14.1Filmbetrachtungsgerét

1.14.2 Bildwiedergabegerat

Anforderungen nach DIN 6856-1.

Zusatzlich zu den Anforderungen in DIN 6856-1
muss bei Verwendung von Film-Folien-Systemen
eine Leuchtdichte zwischen 3000 und 6000 cd/m?
erreichbar sein.

Maoglichkeit der Einblendung auf das gewahlte Bild-
format.

Die Betrachtungsflache muss so bemessen sein,
dass der Vergleich bei der Befundung von 4 Mam-
mographieaufnahmen im verwendeten Bildformat
maoglich ist.

2 nebeneinander stehende Monitore, welche die

Anforderungen nach DIN V 6868-57 erfullen, die-
selbe GrofRe und Pixelmatrix haben und im Maxi-
malkontrast und der maximalen Leuchtdichte um
nicht mehr als 10 % differieren.

Bildschirmdiagonale mindestens 21 Zoll bei Katho-
denstrahlréhren oder entsprechende Groéle bei
Flachbildschirmen.

Anzahl der ansteuerbaren Pixel mindestens im Be-
reich von 2000 x 2500 (5 Megapixel-Monitore).

Die Bilddarstellungs-Software zur Darstellung von
Mammographieaufnahmen an 2 Monitoren hat ins-
besondere folgende Standarddarstellungen zu er-
maoglichen:

e gleichzeitige Darstellung von 4 Mammographie-
aufnahmen,

e Darstellung der gesamten Mammographieauf-
nahme als Ubersichtsbild,

e Darstellung von Ausschnitten der Mammogra-
phieaufnahme in voller Auflésung, d. h. ein Pixel
des Bildempfangersystems entspricht einem Pi-
xel des Bildwiedergabegeréates.

In den Standarddarstellungen soll der Bereich des
Brustparenchyms in allen gleichzeitig dargestellten
Mammographieaufnahmen bzw. Ausschnitten au-
tomatisch in geeigneter Leuchtdichte (ca. 50 bis
100 cd/m?) und bestmdglicher Ausnutzung des
Kontrasts dargestellt werden.

Lupen- und Verschiebefunktionen, Funktionen zur
Kontrast- und Helligkeitseinstellung (z. B. Fenster-
einstellung).
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1.14.3Betrachtungs-
bedingungen

1.15 Datenverarbeitung bei
digitalen Mammographieauf-

nahmen

1.15.1Bildverarbeitung

1.15.2 Datentransfer

1.15.3 Datenspeicherung

2.

2.1

2.2

Anforderungen an Betrachtungsbedingungen zur
Befundung von Durchsichtsbildern nach DIN 6856-
1.

Anforderungen an Betrachtungsbedingungen zur
Befundung am Bildwiedergabegerat nach
DIN V 6868-57.

Bei ortlicher Nahe von Filmbetrachtungsgerat und
Bildwiedergabegerat sind die Betrachtungsbedin-
gungen nach Nr. 6.3.2.5 PAS 1054 einzuhalten.

Die verwendeten Bildverarbeitungsalgorithmen,
insbesondere Filterungen, diurfen die Sichtbarkeit
von medizinisch relevanten Befunden, z. B. Ver-
dichtungsherde oder Mikroverkalkungen, nicht be-
eintrachtigen.

Eine Doppelprozessierung, d. h. die erneute Pro-
zessierung eines Bilddatensatzes, der fur die Bild-
darstellung bereits einer Bildverarbeitung unterwor-
fen wurde, darf nicht durchgefihrt werden.

Nichtlineare Operationen, z. B. Umwandlungstabel-
le, missen in angemessener Bit-Tiefe (> 10 bit)
durchgeftuhrt werden.

Anforderungen nach Nr. 6.5.2 PAS 1054.

Es sind Rohdaten (z. B. DICOM Images for Pro-
cessing) einschliellich der verwendeten Bildverar-
beitung oder die zur Befundung verwendeten Bild-
daten (z. B. DICOM Images for Presentation) zu
speichern.

Anforderungen nach Nr. 6.5.4 PAS 1054.

Verwendete Komprimierungsverfahren missen im
diagnostisch relevanten Bildbereich mathematisch
verlustfrei sein.

Mammateilaufnahme(n) (EBM-Nr. 34272)

Aufnahme(n) in mindestens einer Ebene, VergroRerungstechnik

Aufnahmegerat

Generator

Mammographieeinrichtung mit analogem Bildemp-
fanger (Film-Folien-System) oder digitalem Bild-
empfanger (Speicherfolien-System, integriertes
System) mit Zusatzeinrichtung fir Mamma-
teilaufnahmen (Zielaufnahmen, Vergrél3erungs-
aufnahmen).

s.1.2.

19



Anlage |

2.3 Brennfleck

2.4 Geometrie

2.5 Belichtung

2.6 Datenverarbeitung bei
digitalen Mammographieauf-
nahmen

Brennfleck-Nennwert < 0,15 bei Vergro3erungs-
aufnahmen.

Bei Zielaufnahmen ohne Vergréf3erung gilt 1.3.

Reproduzierbare Einstellung (z. B. durch Einras-
tung, Markierung, Skala) der Ublichen Projektionen
(z. B. cranio-caudal, medio-lateral-oblique).

Bei VergroRerungsaufnahmen: mindestens ein
reproduzierbar einstellbarer Vergrol3erungsfaktor
zwischen 1,5 und 2,0.

Bei Zielaufnahmen: Einblendung.

Maglichkeit der freien Wahl der Einstellwerte bei
der Aufnahme.

s. 1.15.
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Apparative Anforderungen — In Bezug genommene Regelungen

DIN 6856-1: "Betrachtungsgerate und —bedingungen, Teil 1: Anforderungen fir die
Herstellung und den Betrieb von Betrachtungsgeraten zur Befundung von Durch-
sichtsbildern in der medizinischen Diagnostik”, Oktober 1995.

DIN V 6868-57: "Sicherung der Bildqualitat in rontgendiagnostischen Betrieben, Tell
57: Abnahmeprufung an Bildwiedergabegeréaten”, Februar 2001.

DIN V 6868-152: "Sicherung der Bildqualitat in rontgendiagnostischen Betrieben, Tell
152: Abnahmeprifung an Rontgen-Einrichtungen fir Mammographie"”, Februar 2005.

PAS 1054: "Anforderungen und Prifverfahren fur digitale Mammographie-Einrichtun-
gen", Februar 2005.

Richtlinie zur Durchfihrung der Qualitatssicherung bei Rontgeneinrichtungen zur Un-
tersuchung oder Behandlung von Menschen nach den 88 16 und 17 der
Rontgenverordnung (Qualitatssicherungs-Richtlinie) (QS-RL), April 2004.

Richtlinie fur die technische Prifung von Réntgeneinrichtungen und genehmigungs-
bedurftigen Stoérstrahlern (Richtlinie fur Sachverstandigenprifungen nach der
Rontgenverordnung) (SV-RL), August 2003.
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Anlage Il — Anforderungen an eine Prifstation

(1)

(@)
3)

(4)

()

Prufstationen mit der zugehdrigen Auswerte-Software fur Beurteilungen von
Fallsammlungen nach den Abschnitten C und D werden von der Kassenarztli-
chen Bundesvereinigung oder einer von ihr beauftragten Stelle eingerichtet und
betreut. Nur die von der Kassenarztlichen Bundesvereinigung Beauftragten dir-
fen Zugang zum System mit Administratorrechten haben.

Fur die Mammographieaufnahmen ist das DICOM-Mammographieformat mit
Angabe der Projektion zu verwenden.

Die Prifstation muss mit folgenden Komponenten ausgestattet sein bzw. fol-
gende Kiriterien erfillen:

a) zentrale Recheneinheit mit Festplatte oder &hnlichem Speichermedium fir
300 oder mehr Falle, Arbeitsspeicher zum gleichzeitigen Laden aller Bilder
eines Falles in unterschiedlichen Auflosungen sowie Unterstlitzung der digi-
talen Lupenfunktion,

b) fir die Bildbetrachtung: geeignete Grafikkarte(n) mit mindestens 3 Megapi-
xel pro Monitorausgang,

c) fiur die Mentusteuerung und zur Ausgabe von Systemnachrichten: Standard-
graphikkarte (optional),

d) 2 gleiche Graustufenmonitore zur Beurteilung der Mammographieaufnah-
men, die folgende Kriterien erfillen:

1. Matrix des Bildschirmes > 3 Megapixel
2. Maximalkontrast (Verhéltnis von >250:1
maximaler und minimaler
Leuchtdichte)
Maximale Leuchtdichte > 250 cd/m?
Diagonale nach Herstelleranga- > 21 Zoll fir Kathodenstrahlréhren
be oder entsprechende Grol3e bei
Flachbildschirmen
5. Bildwiederholfrequenz > 70 Hz fur Kathodenstrahlrohren
6. Kalibrierte Graustufen > 256 (8 bit)

e) Die Umgebungsbedingungen (Ergonomie, Umgebungsbeleuchtung, keine
Spiegelungen auf dem Bildschirm, u. a.) sind so zu wahlen, dass eine ord-
nungsgemale Bildbeurteilung mdglich ist.

f) Die Wiedergabekennlinie zur Umsetzung der Eingangssignale in geeignete
Leuchtwerte muss dem menschlichen Sehsystem angepasst sein.

g) Die fur die Bilddarstellung genutzte Flache des Monitors darf keine Artefakte
aufweisen. Die Frontscheibe des Monitors ist regelmafig zu reinigen.

Die regelmaRige Uberprifung der Bildqualitat mit Hilfe eines technischen Test-
bildes zu Beginn eines jeden Priufungstages nach DIN V 6868-57:2001-02. Es
sind Grauwertwiedergabe, Maximalkontrast, Ortsauflésung, Kontrastauflosung,
geometrische Bildeigenschaften, Bildstabilitat und Artefakte zu Uberprifen. Die
Uberprifungen sind zu dokumentieren.

Die Darstellung am Monitor umfasst:
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(6)

(7)

(8)

9)

a) eine Initial-Ansicht aller 4 Bilder auf 2 Monitoren,
b) je eine Detailansicht an einem Monitor, vom Benutzer auswahlbar,
c) die optimale Flachennutzung fur die Bildinformation,

d) die Moglichkeit der Darstellung von Bildausschnitten in voller Auflésung (je-
des Pixel) und mindestens Echtgréf3e, das heildst metrisch korrekter Darstel-
lung (Mehrfachzoom bei verkleinerter Darstellung) tUber die gesamte Moni-
torflache,

e) die Anzeige der Seite, Projektion und Pruffallnummer am Bildrand.

Die Beurteilungen der Aufnahmen der Fallsammlung durch den Prifling nach
den Vorgaben des 8§ 7 Abs. 3 oder des § 11 Abs. 2 Buchstabe c sind durch ei-
nen verpflichtenden Ausdruck nach Abschluss der Prifung gesichert zu doku-
mentieren.

Die Auswertung der Prifung erfolgt nach Prufungsabschluss automatisch durch
das System, wobei die Weiterverwendung derselben Fallsammlung fiir andere
Arzte durch das System automatisch verhindert wird. Ein Mechanismus zur un-
widerruflichen Beendigung der Prifung ist dabei vorzusehen. Eine Warnung mit
Quittung ist vor Beenden einer nicht vollstandig beantworteten Prifung auszu-
geben. Das Prifergebnis ist mindestens dreimal in ausgedruckter Form zu do-
kumentieren. Ein Exemplar ist dem Prifling zu Ubergeben, eines verbleibt bei
der Kassenarztlichen Vereinigung, eines ubermittelt die Kassenarztliche Verei-
nigung der Kassenarztlichen Bundesvereinigung.

Nach Abschluss der Prifung ist dem Prifling eine sofortige Anzeige der Fehl-
beurteilungen in der gleichen Umgebung zur Selbstkontrolle anzubieten.

Um einen effizienten Prifablauf mit einem Minimum an Betreuung des Prflings
zu ermdglichen, sind folgende Anforderungen an die Bedienung der Prifstation
durch den Prufling zu stellen:

a) Minimierung der notwendigen Benutzerinteraktionen auf folgende Basis-
funktionen:

1. Auswahl des Hanging-Protokolls.
2. Anderung der Graustufen-Fensterung.

3. VergroRerung eines Bildausschnitts bzw. des gesamten aktiven Fens-
ters.

Eingabe der Beurteilung (getrennt fur rechte und linke Brust).

5. Wechsel des aktuellen Falls (auch ohne diesen vollstdndig bearbeitet
zu haben).

b) Konzentration auf den eigentlichen Beurteilungsvorgang, das heif3t Moglich-
keit der maximalen Nutzung der gesamten Monitorflache fur die Bilddarstel-
lung.

c) Sicherstellung, dass eine Beurteilung erst nach Betrachtung der vollen Auf-
l6sung abgegeben wird.
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Anlage Ill — Berechnung der Sensitivitat und Spezifitat sowie der Abwei-
chungspunktzahlen nach § 11

Zur Berechnung der Sensitivitat nach § 11 Abs. 2 Buchstabe d wird die Anzahl der
vom Arzt richtig als bosartig beurteilten Falle (Kategorie 4 oder 5 nach 8§ 12 Abs. 4
Buchstabe g) als Prozentwert der Gesamtanzahl der durch das Sachverstandigen-
gremium nach Anlage VI als bosartig beurteilten Falle errechnet.

Zur Berechnung der Spezifitdét nach § 11 Abs. 2 Buchstabe d wird die Anzahl der
vom Arzt richtig als unauffallig oder mit benignen oder wahrscheinlich benignen Ver-
anderungen beurteilten Félle (Kategorien 1 bis 3 nach § 12 Abs. 4 Buchstabe g) als
Prozentwert der Gesamtanzahl der durch das Sachverstandigengremium nach Anla-
ge VI als unauffallig oder mit benignen oder wahrscheinlich benignen Veranderungen
beurteilten Félle errechnet.

Zur Berechnung der Abweichungspunktzahlen nach 8§ 11 Abs. 2 Buchstabe d wird
die Summe der Abweichungspunkte von Einzelbeurteilungen errechnet. Die Abwei-
chungspunkte einer Einzelbeurteilung ergeben sich aus folgender Matrix.

Arzt

Sachverstandigengremium | 1 2 3 4 5
nach Anlage VI

1 0 1 3 5 6
2 1 0 2 4 5
3 3 2 0 2 3
4 6 5 3 0 1
5 7 6 4 1 0

Im Sinne einer getrennten Auswertung von falsch-positiven und falsch-negativen Be-
urteilungen werden je Arzt 2 Abweichungspunktzahlen aus der Summe der Abwei-
chungspunkte von Einzelbeurteilungen rechts der Matrixdiagonale einerseits und der
Summe der Abweichungspunkte von Einzelbeurteilungen links der Matrixdiagonale
andererseits errechnet. Bei einer fehlenden Einzelbeurteilung werden die maximal
maoglichen Abweichungspunkte flir die entsprechende Beurteilungskategorie der
Sachverstandigen bestimmt und der betreffenden Abweichungspunktzahl zugerech-
net (im Falle der Beurteilungskategorie 3 werden 3 Abweichungspunkte zur Abwei-
chungspunktzahl falsch-negativer Beurteilungen addiert).
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Anlage IV — Beurteilung der schriftlichen und bildlichen Dokumentation bei der

Uberpriifung der arztlichen Dokumentation nach § 12

Stufe I: (regelgerecht)

Die arztliche Dokumentation ist regelgerecht, wenn alle folgenden Kriterien zutreffen:

1.

Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO)

- Brust einschlief3lich Cutis, Subcutis, Drisenkdrper und Fettgewebe vollstan-
dig abgebildet

- Pektoralismuskel relaxiert und bis in Hohe der Mamille abgebildet (Pectora-
lis-Nipple-Line ,a")

- Pektoralismuskel im richtigen Winkel abgebildet (> 10°)

- Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille
sich nicht eindeutig darstellt)

- Inframammare Falte dargestellt (Kriterium nicht anwendbar, wenn eine Dar-
stellung aus anatomischen Grinden nicht méglich ist und dies dokumentiert
ist)

Cranio-caudale Aufnahme (CC)

- Brust einschlie3lich Cutis, Subcutis, Drisenkdrper und Fettgewebe adaquat
abgebildet (Pectoralis-Nipple-Line ,b’; b > a -15 mm)

- Mamille im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Mamille
sich nicht eindeutig darstellt)

- Mamille mittig oder leicht nach medial oder lateral zeigend (< 20°) (Kriterium
nicht anwendbar, wenn die Mamille dezentral angelegt ist und dies dokumen-
tiert ist.)

Ausreichende Beschriftung

- Patienten-ldentifikations-Daten
- Projektions- und Seitenangabe
- Aufnahmedatum

Korrekte Belichtung und Kontrast

Fur analoge Bilderstellung mit Filmfoliensystemen gilt: Geringe Uberbelichtung ist
akzeptabel, wenn keine Information verloren geht. (Die Messung der optischen
Dichte erfolgt in unklaren Fallen mit einem Densitometer im diagnostisch relevan-
ten Bereich: Dopt. < 0,6 Unterbelichtung, Dopt. > 2,5 Uberbelichtung)

Gute Kompression (scharfe Abbildung der Driisenkdrperstrukturen und ada-
guates Aufspreizen des Drisengewebes)

Keine Bewegungsunscharfen

Fur die analoge Bilderstellung mit Filmfoliensystemen gilt: Keine oder geringe
Entwicklungs- oder Handhabungsartefakte.

Fur die digitale Bilderstellung (CR und DR-Systeme) gilt: Keine Detektor- oder
Ausleseartefakte im diagnostisch relevanten Bereich.

Keine Hautfalten oder Hautfalten im geringen Umfang
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9. Symmetrische oder gering asymmetrische Aufnahmen einer Ebene, das heifl3t
rechte und linke Brust sollen Spiegelbilder bei der Betrachtung darstellen.

10. Indikationsstellung, Mammographieaufnahmen und Befundung sind schlussig.

Stufe Il: Eingeschrankt (geringe Mangel):

Die arztliche Dokumentation ist eingeschrankt, wenn alle Kriterien 3 bis 7 der Stufe |
(Regelgerecht), keines der Kriterien der Stufe Il (Unzureichend) und mindestens ei-
nes der folgenden Kriterien zutreffen:

1. Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO)

Brust einschlief3lich Cutis, Subcutis und Fettgewebe unvollstandig abgebildet
Pektoralismuskel nicht bis in H6he der Mamille abgebildet
Pektoralismuskel nicht im richtigen Winkel abgebildet

Mamille nicht im Profil abgebildet (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Ma-
mille sich nicht eindeutig darstellt)

Inframammare Falte nicht dargestellt (Kriterium nicht anwendbar, wenn eine
Darstellung aus anatomischen Griunden nicht moglich ist und dies dokumen-
tiert ist)

2. Cranio-caudale Aufnahme (CC)

10.

Brust, einschliel3lich Cutis, Subcutis, Drisenkdrper und Fettgewebe nicht
adaquat abgebildet (b <a — 15 mm)

Mamille nicht im Profil dargestellt (Kriterium nicht anwendbar, wenn die Ma-
mille sich nicht eindeutig darstellt)

Mamille zeigt mehr als 20° nach medial oder lateral (Kriterium nicht anwend-
bar, wenn die Mamille dezentral angelegt ist und dies dokumentiert ist.)

Ausgepragte Hautfalten

Deutlich asymmetrische Aufnahmen (dieses Kriterium ist nur auf eine der bei-

den Aufnahmen einer Ebene anwendbar)

Indikationsstellung,  Mammographieaufnahmen und Befundung sind

eingeschrankt schlissig (dieses Kriterium ist nur auf eine der beiden
Aufnahmen einer Mamma anwendbar).

Stufe lll: Unzureichend (schwerwiegende Mangel):

Die arztliche Dokumentation ist unzureichend, wenn mindestens eines der folgenden
Kriterien zutrifft:

1. Medio-lateral-oblique Aufnahme (MLO)

Diagnostisch relevante Drisenkdrperanteile nicht abgebildet
Pektoralismuskel nur am Rand erfasst

2. Cranio-caudale Aufnahme (CC)

Diagnostisch relevante Driisenkdrperanteile nicht abgebildet

GroRRere Anteile des axillaren Auslaufers nicht abgebildet und Mamille zeigt
mehr als 20° nach lateral

3. Unzureichende Beschriftung

Unterbelichtung oder erhebliche Uberbelichtung oder unzureichender Kontrast:
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10.

- Bildinformationsverluste im diagnostisch relevanten Bereich

- Far analoge Bilderstellung gilt zusatzlich: Dop. < 0,6 Unterbelichtung, Dopt. >
2,5 Uberbelichtung

Unzureichende Kompression
Unscharfen durch Bewegung

Artefakte, welche die diagnostische Aussage einschranken (zum Beispiel durch
Uberlagerung anderer Korperstrukturen)

Ausgepragte Hautfalten, welche die diagnostische Aussage einschranken

Indikationsstellung, Mammographieaufnahmen und Befundung sind nicht
schlissig (dieses Kriterium ist nur auf eine der beiden Aufnahmen einer
Mamma anwendbar).
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Anlage V — Begriffserklarungen

Abstand Brennfleck-Bildempfanger: Kirzester Abstand zwischen dem Brennfleck
und derjenigen Symmetrieachse des Bildempféangers, die zu seiner thoraxwandseiti-
gen Kante senkrecht verlauft.

Belichtungsautomatik: Regelungssystem, das die einem Roéntgenstrahler zugefihrte
elektrische Energie in Abhangigkeit von im Strahlungsfeld gemessenen physikali-
schen Grol3en begrenzt, um an einem vorgegebenen oder vorgewahlten Ort eine
vorgewdahlte Dosis zu erhalten.

Bildempfanger: Vorrichtung zur Umwandlung eines Roéntgenstrahlenmusters in ein
Bild bzw. in Bilddaten.

Bildwiedergabegerat: Monitor, Bildschirmgeréat, Display.

Brennfleck-Nennwert: Dimensionsloser numerischer Wert, der in Beziehung steht zu
den Abmessungen des optischen Brennflecks einer Rontgenréhre.

Bucky-Tisch: Eine Vorrichtung zur Lagerung der Brust bei der Rontgenaufnahme, die
Streustrahlenraster, Detektor der Belichtungsautomatik, Kassettenhalterung enthal-
ten kann.

Einfalldosis: Luftkerma an einem definierten Ort des Strahleneintritts in die Brust oh-
ne Ruckstreubeitrage.

Flachbildschirm: Monitor in flacher Bauweise auf der Basis aktiver oder passiver An-
zeigeelemente (z. B. Flussigkristall-, Plasma-Displays).

Flachendetektor: Detektor, welcher die Information fir die gesamte Bildmatrix simul-
tan erfasst.

Gleichspannungsgenerator: Ein Réntgengenerator zur Erzeugung einer gleichgerich-
teten Hochspannung mit hoher Konstanz.

Grenzzeitschalter: Der Grenzzeitschalter muss die Belichtung abbrechen, wenn die
spezifizierte Rontgenréhrenbelastung oder Belichtungszeit erreicht worden sind.

Integriertes System (Flachbilddetektor-System, Halbleiterdetektor-System, DR-
System [Direct Radiography]): Digitales System mit unmittelbarer Konversion der
Rontgenstrahlung in elektrische Information.

Kathodenstrahlrohre: Monitor, bei dem Bilder mittels eines Elektronenstrahls sichtbar
gemacht werden.

Konvertergenerator (Mittelfrequenzgenerator, Hochfrequenzgenerator, Multipulsge-
nerator): Ein Rontgengenerator, bei dem die Frequenz der Wechselspannung fur die
Hochspannungserzeugung deutlich tGber der Frequenz der Netzwechselspannung
liegt.

Leuchtdichte: Lichtmenge, gemessen in Candela pro Quadratmeter (cd/m?), die von
einer Oberflache ausgestrahlt wird.

Luftkerma: Kinetic energy released in material - Kinetische Energie, die von Ront-
genstrahlung an Luftmolekile Ubertragen wird, dividiert durch die Luftmasse, gemes-
sen in Gray (Gy).

Mittlere Parenchymdosis: Mittlere Organ-Energiedosis des Brustdrisengewebes, die
sich als Produkt aus der Einfalldosis und dem Parenchymdosiskonversionsfaktor
ergibt.
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Rohrenstrom-Zeit-Produkt (mAs-Produkt, Elektrizitatsmenge): Das Produkt aus dem
Rohrenstrom (mA) und der Aufnahmezeit (s) beim Betrieb der Rontgenrdhre.

Speicherfolien-System (Lumineszenz-Radiographie, CR-System [Computed Radio-
graphy]): Digitales System, bei dem die Information der Réntgenstrahlung in Leucht-
stoffkristallen aufgezeichnet und kurzzeitig gespeichert wird. Mittels eines Licht-
strahls wird das latente Bild abgetastet, in elektrische Information umgewandelt und
gespeichert.

Strahlenqualitat: Ein Mal3 fur das Durchdringungsvermogen eines Rontgenstrahlen-
bindels. In der Regel wird die Strahlenqualitat durch die Angabe von Réhrenspan-
nung und Halbwertschichtdicke charakterisiert.

Streustrahlenraster, Raster: Eine Vorrichtung vor dem Bildempfanger, um den Einfall
von Streustrahlung auf diesen zu vermindern und dadurch den Kontrast im Roéntgen-
bild zu erhghen.

Umwandlungstabelle (Look-Up-Table): Lokale Transformation digitaler Bildinformati-
on in Pixel-Werte mittels einer Gewichtungsfunktion.

Zeilendetektor: Detektor, welcher die Information fir eine Zeile der Bildmatrix simul-
tan erfasst.
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Anlage VI — Verfahrenshinweise zur Umsetzung der Qualitatssicherungsmali-
nahmen nach den Abschnitten C und D

Aufbau und Pflege der Fallpools und die Zusammenstellung der Fallsammlungen
nach den Abschnitten C und D erfolgen durch die Kassenéarztliche Bundesvereini-
gung oder durch eine von ihr beauftragte Stelle. Grundsatzliche Anderungen in der
Funktion dieser Umsetzung erfolgen einvernehmlich zwischen den Partnern der
Bundesmantelvertrage.

(1)

Der Gesamtbestand an Mammographien betragt 150 Félle je 4 Aufnahmen fur
Prufungen nach Abschnitt C und 150 Falle je 4 Aufnahmen fir Prifungen nach
Abschnitt D (Fallpools). Zum Aufbau der Fallpools gewahrleistet die Kassen-
arztliche Bundesvereinigung oder eine von ihr beauftragte Stelle die Bereitstel-
lung von Fallen entsprechend den Anforderungen nach 88 6 und 10 fir eine
Mammographieaufnahme in die Fallpools. Die Fallpools unterscheiden sich hin-
sichtlich der Art der enthaltenen Falle: Abschnitt D dient vorrangig dem Training
an Fallen, die in der Praxis selten auftreten und deren Einschéatzung schwierig
ist. Die Fallpools enthalten ausschlief3lich bereits von einem Sachverstandigen-
gremium beurteilte und spezifisch fur den jeweiligen Fallpool konsentierte ein-
satzfahige Falle. Das Sachverstandigengremium wird von der Kassenarztlichen
Bundesvereinigung oder der von ihr beauftragten Stelle im Einvernehmen mit
den Partnern der Bundesmantelvertrage eingerichtet. Zu den Sitzungen des
Sachverstandigengremiums kénnen die Kassenarztliche Bundesvereinigung
und der GKV-Spitzenverband jeweils einen Vertreter entsenden. Aufforderun-
gen zur Einsendung von Féllen stehen den Partnern der Bundesmantelvertrage
auf schriftiche Nachfrage zur Verfigung. Als weitere Festlegungen zum Aufbau
der Fallpools gelten:

a) Die Mammographieaufnahmen sind digital erstellt und technisch einwand-
frei. Aufgrund der Verschiedenheit der Mammographie-Systeme bei den
einreichenden Arzten ist ggf. eine technische Nachbearbeitung der Mam-
mographien hinsichtlich besserer Vergleichbarkeit der Bilddarstellung er-
forderlich.

b) Vor Erreichen der nach dieser Anlage vereinbarten Fallzahl werden jahr-
lich in beide Fallpools jeweils 50 bis 60 neue Félle aufgenommen. Nach
Erreichen der vereinbarten Fallzahl werden jahrlich in beide Fallpools je-
weils 25 bis 30 neue Falle aufgenommen.

c) Falle, die in Fortbildungskursen nach § 8 verwendet wurden, werden nicht
in einen Fallpool aufgenommen.

d) Die eingesandten Falle werden von der Kassenarztlichen Bundesvereini-
gung oder einer von ihr beauftragten Stelle einer ersten Sichtung unterzo-
gen und auf Vollstandigkeit entsprechend den Anforderungen nach 88 6
und 10 gepruft.

e) Das Sachverstandigengremium prift die Falle unter Beachtung der beste-
henden Anforderungen auf ihre Eignung zur Aufnahme in einen Fallpool
nach Abschnitt C und / oder Abschnitt D. Es wird fur jeden Fall eine do-
kumentierte Fallinformation erstellt. Diese enthalt insbesondere: Angaben
zur technischen Qualitat der Aufnahme, ggf. zu Folgeaufnahmen nach 8§ 6
Abs. 4 Satz 2, ggf. zur histopathologischen Beurteilung, zur Eignung des
Falls fur die Wiederaufnahme in den Fallpool nach Verwendung in einer
Fallsammlung, die Befunddokumentation und den zwischen den Sachver-
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(@)

3)

(4)

standigen konsentierten mammographischen Befund. Markante, bildlich
heraus stechende Félle sind nicht zur Wiederaufnahme geeignet.

f)  Das Sachverstandigengremium nimmt nur weitgehend eindeutige Falle mit
geringer Beurteilungsvarianz in die Fallpools auf und priift die Uberein-
stimmung der diagnostischen Erkennbarkeit zwischen digitalem Bildein-
druck und dem analogen Ausdruck des Bildes.

g) Falle, deren Eignung zur Wiederaufnahme durch die Sachverstandigen
festgestellt wurde, kbnnen nach ihrem Einsatz in einer Fallsammlung nach
den Abschnitten C oder D in den betreffenden Fallpool zuriickflieRen. Die
nicht zurtickgeflossenen Falle sind fur einen Zeitraum von 6 Jahren ab der
Verwendung in einer Fallsammlungsprifung zu archivieren.

Die Mammographie-Vereinbarung enthalt detaillierte Vorgaben fur die Zusam-
menstellung einer Fallsammlung nach Abschnitt C und D. Kalenderjahrlich wird
jeweils eine neue Fallsammlung nach den Abschnitten C und D aus den Fall-
pools zusammengestellt. Die Zusammenstellung einer Fallsammlung erfolgt
anhand der dokumentierten Fallinformationen aus der Begutachtung durch das
Sachverstandigengremium. Bei der Vorauswahl der Falle sind zunachst jeweils
ca. 80 Falle vorzusehen. Aus dieser Vorauswahl erfolgt durch das Sachver-
standigengremium die verbindliche Zusammenstellung der 50 Félle (Fallsamm-
lung) nach 8§ 6 Absatz 2 bis 5 bzw. § 10 Abs. 2 bis 5. Vorbereitend fur die Varia-
tion der Fallsammlung nach Abschnitt C gemaf Absatz 3 werden Austauschfal-
le mit entsprechenden Austauschanweisungen seitens der Sachverstandigen
festgelegt. Die Fallsammlungen werden seitens der Kassenérztlichen Bundes-
vereinigung mit dem GKV-Spitzenverband gemal 8 6 Abs. 1 bzw. § 10 Abs. 1
auf der Grundlage der Empfehlung des Sachverstandigengremiums abge-
stimmt. Uber die Beratungen des Sachverstandigengremiums werden zwischen
den Beteiligten abgestimmte Protokolle erstellt und den Partnern der Bundes-
mantelvertrdge und den Beteiligten zur Verfigung gestellt.

Die Fallsammlungen sind wie folgt zu variieren und bereitzustellen:

a) Die Fallsammlung nach Abschnitt C wird spéatestens nach einer maxima-
len Einsatzzeit von drei Monaten durch die Kassenarztliche Bundesverei-
nigung oder die von ihr beauftragte Stelle permutiert und variiert. Bei der
Variation der Fallsammlung wird auf Austauschfélle gemalf Absatz 2 bzw.
den Fallpool zuriickgegriffen. Es sollen mindestens 10 Falle ausgetauscht
werden. Dabei sind die Vorgaben nach 8§ 6 zu beachten. Die jeweilige Va-
riation ist zu dokumentieren. Bei Einsatz von Fallsammlungsordnern sind
die Ausdrucke der verbleibenden Falle ggf. einer Qualitatskontrolle zu un-
terziehen.

b) Die Fallsammlung nach Abschnitt D wird in dem Zeitraum von 12 Monaten
aus Grunden der Vergleichbarkeit aller Prifungsergebnisse nicht variiert.
Fallsammlungsordner (Ausdrucke) nach Abschnitt D sind jeweils in der
Regel 4 Wochen im Einsatz. Die jeweilige Kassenéarztliche Vereinigung
sendet den Ordner zur Qualitatskontrolle zurtick. Es wird bei Bedarf ein
Ordner mit einer anderen Permutation zum weiteren Einsatz an die Kas-
senarztliche Vereinigung gesendet. Bei Einsatz einer Prifstation erfolgt
die Permutation gemaf3 Anlage Il.

Fur die Ergebnisfeststellung und die Ubermittlung der Priifungen gelten folgen-
de Vorgaben:
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b)

Die bei den Prifungen zu verwendenden Beurteilungsbégen und Hinweis-
blatter werden von den Partnern der Bundesmantelvertrage angenommen
und den Kassenarztlichen Vereinigungen zur Verfiigung gestellt.

Die Ergebnisfeststellung erfolgt durch die Kassenarztliche Bundesvereini-
gung far Abschnitt C bei Einsatz von Fallsammlungsordnern zeitnah nach
Ubersendung der Beurteilungsbogen gegeniiber der Kassenarztlichen
Vereinigung. Die Kassenarztliche Vereinigung teilt daraufhin dem Arzt das
Prufungsergebnis mit. Bei Einsatz einer digitalen Prufstation erfolgen die
Ubermittlung und die Auswertung geman Anlage |I.

Die vergleichende Auswertung und Ergebnisfeststellung fur Abschnitt D
nach 8§ 11 Abs. 2 Buchstabe d und e erfolgt zeitnah nach Ablauf des Ka-
lenderjahres fur die Kassenérztlichen Vereinigungen durch die Kassen-
arztliche Bundesvereinigung. Hierzu werden die Prufungsdaten fur Ab-
schnitt D der Kassenérztlichen Bundesvereinigung zeitnah nach Durchfih-
rung der Prufungen Gbermittelt.
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