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A Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Inhalt

Diese Vereinbarung regelt die Voraussetzungen fur die Ausfihrung und Abrechnung
von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der Strahlentherapie und Nuklear-
medizin in der vertragsarztlichen Versorgung. Daneben sind die einschlagigen ge-
setzlichen Bestimmungen, insbesondere die Strahlenschutz-, Rontgen- und Medizin-
gerateverordnung zu beachten. Die Voraussetzungen fir die Ausfiihrung und Ab-
rechnung von Leistungen der kurativen Mammographie sind in der Mammographie-
Vereinbarung geman 8§ 135 Abs. 2 SGB V, die Voraussetzungen fiur die Ausfiihrung
und Abrechnung von Leistungen der Mammographie im Rahmen des Programms zur
Friherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening sind in den Krebs-
friherkennungs-Richtlinien und Anlage 9.2 BMV-A geregelt.

§ 2 Genehmigungspflicht

Die Ausfuihrung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der
Strahlentherapie und Nuklearmedizin im Rahmen der vertragsarztlichen Versorgung
durch die an der vertragsarztlichen Versorgung teilnehmenden Arzte ist erst nach
Erteilung der Genehmigung durch die Kassenérztliche Vereinigung zulassig. Die Ge-
nehmigung ist zu erteilen, wenn der Arzt die nachstehenden Voraussetzungen der
fachlichen Befahigung (Abschnitt B) und der apparativen Ausstattung (Abschnitt C
und Anlagen | bis Ill) erfillt.

8§ 3 Genehmigungsvoraussetzung

Die Erfullung der Voraussetzung zur fachlichen Befahigung und zur apparativen
Ausstattung ist gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das
Verfahren richtet sich nach Abschnitt D dieser Vereinbarung. Das Nahere zur Durch-
fuhrung des Genehmigungsverfahrens (z. B. Inhalte der Kolloquien, Zusammen-
setzung der Kommissionen) regelt die Kassenarztliche Bundesvereinigung in Richt-
linien nach § 75 Abs. 7 und § 135 Abs. 3 SGB V.
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B — Anforderungen an die fachliche Befahigung

§ 4 Diagnostische Radiologie

Den Anforderungen an die fachliche Beféahigung fir die Ausfihrung und Abrechnung
von Leistungen der diagnostischen Radiologie wird entsprochen, wenn der Arzt

1. die fur den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 R6V
nachweist, sofern er nicht auf Grund der Ubergangsvorschriften der
Rontgenverordnung (8 45 Abs. 2 Satz 1 und § 45 a) von der Nachweispflicht
befreit ist und

2. eine fachliche Qualifikation gemaR den in den 88 5 bis 8 genannten Anforde-
rungen erworben hat.

§ 5 Allgemeine Rontgendiagnostik

(1) Die fachliche Qualifikation fiir die allgemeine Rontgendiagnostik ist nach-
gewiesen, wenn der Arzt berechtigt ist, die Facharztbezeichnung "Facharzt fir
Radiologie" oder "Facharzt fur Diagnostische Radiologie" zu fiihren.

(2) Soweit eine unter Abs. 1 genannte Facharztbezeichnung nicht erworben wurde,
aber eine Weiterbildung in der fachgebietsspezifischen Rontgendiagnostik nach
der Weiterbildungsordnung den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen
und Fertigkeiten fordert, gilt die fachliche Qualifikation durch die Vorlage ausrei-
chender Zeugnisse als nachgewiesen.

(3) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 oder 2 nicht stattgefunden hat, hat der
Antragsteller durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen, dass
er in der diagnostischen Radiologie folgender Organbereiche wéahrend der ge-
nannten Zeiten unter der Leitung zur Weiterbildung entsprechend erméchtigter
Arzte tatig gewesen ist und in den jeweiligen Organbereichen ausreichende
Kenntnisse erworben hat:

a) Fur die gesamte Rontgendiagnostik eine mindestens 36monatige standige
Tatigkeit in der Rontgendiagnostik aller Organbereiche. Dabei sind 6 Mo-
nate nuklearmedizinische Diagnostik anrechnungsfahig, soweit diese un-
ter der Leitung entsprechend erméachtigter Arzte absolviert worden sind

b) Fir die Rontgendiagnostik der Thorax-Organe eine mindestens
12monatige sténdige Tatigkeit in der entsprechenden Rontgendiagnostik

c) Fur die Rontgendiagnostik der Extremitaten eine mindestens 12monatige
standige Tatigkeit in der entsprechenden Réntgendiagnostik

d) Fir die Rontgendiagnostik des Schédels eine mindestens 12monatige
standige Tatigkeit in der entsprechenden Réntgendiagnostik

e) Fur die Rontgendiagnostik des Harntraktes und/oder der Geschlechtsor-
gane eine mindestens 12monatige standige Tatigkeit in der entsprechen-
den Rontgendiagnostik

f)  Fur die Rontgendiagnostik des gesamten Skeletts eine mindestens
18monatige sténdige Tatigkeit in der entsprechenden Rontgendiagnostik

g) Fur die Rontgendiagnostik des Verdauungstraktes und/oder der Gallen-
wege eine mindestens 12monatige standige Tatigkeit in der entsprechen-
den Rontgendiagnostik
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h)  Fir die Rontgendiagnostik eines speziellen Organsystems, das unter a)
bis g) nicht genannt ist, eine mindestens 12monatige standige Tatigkeit in
der entsprechenden Rontgendiagnostik

Bei Erwerb der fachlichen Qualifikation nach Abs. 3 b) bis h) fir mehr als einen
der genannten Organbereiche, konnen auf die geforderten Zeiten der weiteren
Organbereiche jeweils 6 Monate angerechnet werden.

Die fachliche Qualifikation zur allgemeinen Réntgendiagnostik nach § 5 schlief3t
die fachliche Qualifikation zur Mammographie (Mammographie-Vereinbarung
gemaR § 135 Abs. 2 SGB V), Computertomographie (8 7) und Knochendichte-
messung (8 8) nicht ein.

Arzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 3 erworben haben, miissen die-
se gemald § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Naheres Uber Zeug-
nisse und Kolloquien regeln die 88 16 und 17.

8§ 6 Mammographie
- nicht besetzt -

§ 7 Computertomographie

Soweit die Weiterbildungsordnung fur eine Weiterbildung in der Computerto-
mographie den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
in der jeweiligen computertomographischen Diagnostik (Ganzkérper, Kopf) vor-
schreibt, gilt die fachliche Qualifikation durch die Vorlage ausreichender Zeug-
nisse als nachgewiesen.

Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 nicht stattgefunden hat, hat der An-
tragsteller durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen, dass er
wahrend der genannten Zeiten unter der Leitung eines zur Weiterbildung er-
machtigten Arztes tatig gewesen ist:

a) Fur Untersuchungen des Ganzkdrpers auch einschl. Kopf und des Spinal-
kanals

1. eine mindestens 30monatige ganztagige Tatigkeit in der radiologi-
schen einschl. neuroradiologischen Diagnostik und

2. eine mindestens 10monatige ganztagige Tatigkeit in der Computer-
tomographie
b) Fdr Untersuchungen des Kopfes und des Spinalkanals

1. eine mindestens 18monatige ganztagige Tatigkeit in der radiologi-
schen einschl. neuroradiologischen Diagnostik und

2. eine mindestens 4monatige ganztagige Tatigkeit in der Computerto-
mographie insbesondere des Kopfes und des Spinalkanals

Arzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 2 erworben haben, miissen die-
se gemal § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Néheres Uber Zeug-
nisse und Kolloquien regeln die 88 16 und 17.
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8§ 8 Knochendichtemessung

Die fachliche Beféahigung fir die Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen
der Knochendichtemessung mittels einer zentralen DXA (Dual-Energy X-ray
Absorptiometrie) gilt als nachgewiesen, wenn der Arzt nach dem fir ihn maf3-
geblichen Weiterbildungsrecht zur Durchfiihrung von Osteodensitometrien be-
rechtigt ist und die Erfullung der folgenden Voraussetzungen nachweist:

a) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtlinie ,Fachkun-
de und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Rdntgeneinrich-
tungen in der Medizin oder Zahnmedizin“, und

b) selbstdndige Durchfiihrung von 50 Untersuchungen unter Anleitung eines
nach dieser Vereinbarung in der Knochendichtemessung qualifizierten
Arztes mit selbstandiger Einstellung des Geréates und selbstandiger Be-
fundung.

Arzte, die bis zum 1.01.2015 Uber eine Genehmigung zur Ausfiihrung und Ab-
rechnung von Leistungen der Knochendichtemessung mittels einer zentralen
DXA verflgen, behalten diese.

Fur Arzte, die ihre Weiterbildung gemaR einer Weiterbildungsordnung auf der
Grundlage einer friiheren (Muster-) Weiterbildungsordnung (vor 2003) absol-
viert haben, gilt die fachliche Befahigung fur die Ausfihrung und Abrechnung
von Leistungen der Knochendichtemessung mittels einer zentralen DXA als
nachgewiesen, wenn die folgenden Voraussetzungen erflllt und durch Zeug-
nisse und Bescheinigungen nachgewiesen werden:

a) mindestens 12-monatige sténdige Tatigkeit in der radiologischen Skelett-
diagnostik, auf die eine bis zu 6-monatige standige Tatigkeit in der nukle-
armedizinischen Skelettdiagnostik angerechnet werden kann, und

b) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach der Richtlinie ,Fachkun-
de und Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Rdntgeneinrich-
tungen in der Medizin oder Zahnmedizin®, und

c) Erwerb praktischer Erfahrungen in der Knochendichtemessung aufgrund
der Durchfihrung von mindestens 50 Untersuchungen unter Anleitung ei-
nes nach dieser Vereinbarung in der Knochendichtemessung qualifizierten
Arztes mit selbstandiger Einstellung des Gerates und selbstandiger Be-
fundung, und

d) erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach 8§ 17Abs. 2.

8§ 9 Strahlentherapie

Die Anforderungen an die fachliche Befahigung fir die Ausfihrung und Ab-
rechnung von Leistungen der Nahbestrahlungs-, Weichstrahl- und Orthovoltthe-
rapie gilt durch die Vorlage der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
nach 8 3 Abs. 3 Nr. 2 R6V und durch den Nachweis einer der folgenden fachli-
chen Qualifikationen als erfullt:

a) Berechtigung zum Fihren folgender Facharztbezeichnungen: "Facharzt
fur Strahlentherapie” oder "Facharzt fur Radiologie, Teilgebiet: Strahlen-
therapie” (nach Ubergangsrecht der Weiterbildungsordnung) oder "Fach-
arzt fur Radiologie" (sofern er die fachliche Qualifikation fur die Strahlen-
therapie erworben hat)
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(@)

3)

b) Soweit eine unter Abs. 1 a genannte Facharztbezeichnung nicht erworben
wurde, der Nachweis einer entsprechenden Weiterbildung in fachgebiets-
spezifischer Nahbestrahlungs-, Weichstrahl- und Orthovolttherapie durch
die Vorlage ausreichender Zeugnisse, wenn die Weiterbildungsordnung
fur diese Weiterbildung den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen
und Fertigkeiten vorschreibt

c) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 a oder 1 b nicht stattgefunden hat,
der Nachweis folgender fachlicher Voraussetzungen durch die Vorlage
ausreichender Zeugnisse:

1. fur die Nahbestrahlungstherapie eine mindestens 6monatige standi-
ge Tatigkeit in dieser Strahlentherapie unter der Leitung eines dazu
ermachtigten Arztes

2.  fur die Weichstrahltherapie eine mindestens 6monatige standige Ta-
tigkeit in der Strahlentherapie von Hautkrankheiten unter der Leitung
eines dazu ermachtigten Arztes

3.  fir die Orthovolttherapie eine mindestens 12monatige standige Téatig-
keit in dieser Strahlentherapie unter der Leitung eines dazu erméch-
tigten Arztes

d) Die in der Nahbestrahlungs- und/oder Weichstrahltherapie nachgewiese-
nen Zeiten kbnnen bis zu 6 Monaten auf die erforderlichen Zeiten in der
Orthovolttherapie angerechnet werden. Die fir die Nahbestrahlungsthera-
pie und/oder Weichstrahltherapie nachzuweisenden Zeiten kdnnen inner-
halb der nachzuweisenden Zeiten fur die Orthovolttherapie abgeleistet
werden.

Die Anforderungen an die fachliche Befahigung fir die Ausfihrung und Ab-
rechnung von Leistungen der Hochvolttherapie sind durch die Berechtigung
zum FUhren der Facharztbezeichnung "Facharzt fur Strahlentherapie” oder
"Facharzt fur Radiologie, Teilgebiet: Strahlentherapie" (nach Ubergangsrecht
der Weiterbildungsordnung) oder "Facharzt fir Radiologie" (sofern er die fachli-
che Qualifikation fur die Strahlentherapie erworben hat) sowie durch die Vorla-
ge der entsprechenden Fachkundebescheinigung der Strahlenschutzverord-
nung und der dazu ergangenen Ausfuihrungsvorschriften in den jeweils gelten-
den Fassungen nachgewiesen.

Die Anforderungen an die fachliche Befahigung fur die Ausflihrung und Abrech-
nung von Leistungen der Brachytherapie gelten durch die Vorlage entsprechen-
der Fachkundebescheinigungen der Strahlenschutzverordnung und der dazu
ergangenen Ausfuhrungsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen sowie
durch den Nachweis einer der folgenden fachlichen Qualifikationen als erfullt:

a) Berechtigung zum Fihren folgender Facharztbezeichnungen: "Facharzt
fur Strahlentherapie" oder "Facharzt fur Radiologie, Teilgebiet: Strahlen-
therapie” (nach Ubergangsrecht der Weiterbildungsordnung) oder "Fach-
arzt fur Radiologie" (sofern er die fachliche Qualifikation fur die Strahlen-
therapie erworben hat)

b) Soweit eine unter Abs. 3 a genannte Facharztbezeichnung nicht erworben
wurde, der Nachweis einer entsprechenden Weiterbildung in fachge-
bietsspezifischer Brachytherapie durch die Vorlage ausreichender Zeug-
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(2)
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nisse, wenn die Weiterbildungsordnung fir diese Weiterbildung den Er-
werb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vorschreibt

c) Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 3 a oder Abs. 3 b nicht stattgefunden
hat, der Nachweis einer mindestens 6monatigen standigen Tatigkeit in der
Brachytherapie des jeweiligen Organbereichs unter der Leitung eines da-
zu erméachtigten Arztes durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse

Arzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 1 ¢ oder 3 ¢ erworben haben,
missen diese gemald § 17 Abs. 2 in einem Kolloguium nachweisen. Naheres
Uber Zeugnisse und Kolloguien regeln die 88 16 und 17.

8 10 Nuklearmedizin

Die fachliche Befahigung fir die Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen
der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie ist nachgewiesen, wenn der
Arzt berechtigt ist, die Facharztbezeichnung "Facharzt fir Nuklearmedizin™ zu
fuhren.

Soweit eine Weiterbildung nach Abs. 1 nicht stattgefunden hat, hat der Antra-
gsteller fur die nuklearmedizinische in-vivo-Diagnostik die Fachkundebe-
scheinigung nach 8§ 6 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung vorzulegen und ei-
ne der folgenden fachlichen Qualifikationen durch die Vorlage ausreichender
Zeugnisse nachzuweisen:

a) Fir die gesamte nuklearmedizinische Diagnostik eine mindestens
36monatige standige Tatigkeit in der nuklearmedizinischen Diagnostik al-
ler Organbereiche unter der Leitung entsprechend zur Weiterbildung er-
méchtigter Arzte. Dabei sind 6 Monate nuklearmedizinische Therapie oder
diagnostische Radiologie anrechnungsfahig, soweit diese unter der Lei-
tung entsprechend zur Weiterbildung ermachtigter Arzte erworben worden
sind

b) FUr die nuklearmedizinische Diagnostik eines Organs oder eines Organ-
systems eine mindestens 12monatige standige Tatigkeit in der entspre-
chenden nuklearmedizinischen Diagnostik unter der Leitung entsprechend
zur Weiterbildung ermachtigter Arzte

c) Fdr die Single-Photon-Emissions-Computer-Tomographie (SPECT) zu-
satzlich fur die Fachkunde nach a) oder b) eine mindestens 6monatige
standige Tatigkeit in diesem diagnostischen Verfahren unter der Leitung
entsprechend zur Weiterbildung ermachtigter Arzte

Soweit der Arzt die Voraussetzungen zum Fuhren der Facharztbezeichnung
"Facharzt fur Nuklearmedizin" nicht erfullt, sind fur die Ausfihrung und Abrech-
nung von Leistungen der alleinigen nuklearmedizinischen in-vitro-Diagnostik die
Fachkundebescheinigung nach 8§ 6 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung vorzu-
legen und eine mindestens 3monatige standige Tatigkeit in der nuklearme-
dizinischen in-vitro-Diagnostik bei einem dazu ermachtigten Arzt durch die Vor-
lage ausreichender Zeugnisse nachzuweisen.

Bei dem Erwerb der fachlichen Qualifikation in der nuklearmedizinischen Diag-
nostik nach Abs. 2 b fir mehr als einen der genannten Organbereiche, kdnnen
auf die geforderten Zeiten der weiteren Organbereiche jeweils 6 Monate ange-
rechnet werden.
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(5) Arzte, die ihre fachliche Qualifikation nach Abs. 2 erworben haben, miissen die-
se gemald § 17 Abs. 2 in einem Kolloquium nachweisen. Naheres Uber Zeug-
nisse und Kolloquien regeln die 88 16 und 17.
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C — Anforderungen an die apparative Ausstattung

§ 11 Diagnostische Radiologie

(1) Den Anforderungen an die apparative Ausstattung in der diagnostischen Radio-
logie liegen die Réntgenverordnung vom 8. Januar 1987 und die dazu erlasse-
nen Richtlinien zugrunde. Die darin festgelegten generellen Anforderungen an
Rontgeneinrichtungen werden in dieser Vereinbarung erganzt um spezielle An-
forderungen, die fur die sachgerechte Ausflihrung und Abrechnung von Leis-
tungen der diagnostischen Radiologie in den einzelnen Anwendungsklassen zu
erfillen sind. Fur die einzelnen Anwendungsklassen gelten die in der Anlage |
aufgefihrten Mindestanforderungen. Die Mindestanforderungen gelten fir jeden
Arbeitsplatz.

(2) Die sachgerechte Durchfiihrung von Rontgenuntersuchungen erfordert die Ver-
wendung von Abbildungssystemen, die die Qualitdtsanforderungen der Leitli-
nien der Bundesarztekammer zur Qualitatssicherung in der Rontgendiagnostik
in der jeweils gultigen Fassung erfullen. Es durfen nur solche Film-Folien-
Systeme in der vertragsarztlichen Versorgung verwendet werden, die die Min-
destanforderungen der Anlage V erflllen.

§ 12 Strahlentherapie

Die Anforderungen an die Bestrahlungsgeréate sowie an die Hilfsgeréate in der Strah-
lentherapie richten sich nach der Rontgenverordnung, nach der Strahlenschutzver-
ordnung, den Richtlinien "Strahlenschutz in der Medizin" und nach den auf der
Grundlage bei der Verordnungen erlassenen Richtlinien der zustadndigen Ministerien.
Die darin festgelegten generellen Anforderungen an Bestrahlungseinrichtungen wer-
den in dieser Vereinbarung erganzt um spezielle Anforderungen, die fur die sachge-
rechte Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen in der Strahlentherapie in den
einzelnen Anwendungsklassen zu erfillen sind. Fur die einzelnen Anwendungsklas-
sen gelten die in der Anlage Il aufgefuihrten Mindestanforderungen. Die Mindestan-
forderungen gelten fir jeden Arbeitsplatz.

8§ 13 Nuklearmedizin

Die Ausstattung und Anforderungen an die Untersuchungsgerate zur nuklearmedizi-
nischen Diagnostik richten sich nach der Strahlenschutzverordnung, den Richtlinien
"Strahlenschutz in der Medizin" und nach den auf der Grundlage beider Ver-
ordnungen erlassenen Richtlinien der zustandigen Ministerien. Die darin festgelegten
generellen Anforderungen an nuklearmedizinische Einrichtungen werden in dieser
Vereinbarung ergédnzt um spezielle Anforderungen, die fur die sachgerechte Ausfih-
rung und Abrechnung von Leistungen in der Nuklearmedizin in den einzelnen An-
wendungsklassen zu erfillen sind. Fur die einzelnen Anwendungsklassen gelten die
in der Anlage IIl aufgefiihrten Mindestanforderungen. Die Mindestanforderungen gel-
ten fur jeden Arbeitsplatz.

10
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D — Verfahren

§ 14 Genehmigung und Widerruf

Antrage auf Genehmigung zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen der
diagnostischen Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin in der ver-
tragsarztlichen Versorgung sind an die zustandige Kassenarztliche Vereinigung
zu richten. Uber die Antrage und uber den Widerruf oder die Riicknahme einer
erteilten Genehmigung entscheidet die Kassenarztliche Vereinigung. Vor Ertei-
lung der Genehmigung zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen der di-
agnostischen Radiologie, der Strahlentherapie und Nuklearmedizin sind die
vorgelegten Zeugnisse von der Kassenarztlichen Vereinigung zu Uberprifen.

Dem Antrag auf Genehmigung zur Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen
der diagnostischen Radiologie, der Strahlentherapie oder Nuklearmedizin sind
insbesondere beizufligen:

1. Zeugnisse gemall § 16 Abs. 1 oder 2 fur den Nachweis der fachlichen
Quialifikation

2.  Erforderliche Bescheinigung Uber Fachkunde im Strahlenschutz (s. Ab-
schnitt B, Anforderungen an die fachliche Befahigung) nach der Rontgen-
bzw. Strahlenschutzverordnung

3. Nachweis der Erfullung der Anforderungen an die apparative Ausstattung
gemal den Anlagen | bis Ill. Der Nachweis kann durch die Ge-
wahrleistung des Herstellers, dass das verwendete Gerat diesen Anforde-
rungen entspricht, gefuihrt werden.

4. Die Genehmigung nach 8 3 Abs. 1 der Rontgenverordnung oder die Be-
triebserlaubnis (Bauartzulassung des Rontgenstrahlers und Strahlen-
schutzmal3nahmen) nach § 4 Abs. 1 der Rontgenverordnung vom 8. Ja-
nuar 1987 bzw. Umgangsgenehmigung nach 8 3 Abs. 1 der Strahlen-
schutzverordnung vom 13. Oktober 1976 in der jeweils geltenden Fas-
sung.

Soweit zum Zeitpunkt der Antragstellung die Betriebserlaubnis nach § 4
Abs. 1 der Rontgenverordnung bzw. 8 3 Abs. 1 der Strahlenschutzver-
ordnung noch nicht vorliegt, ist der Arzt verpflichtet, diese unverztglich
nach Erhalt der zustandigen Stelle der Kassenarztlichen Vereinigung vor-
zulegen.

Der Arzt hat jede Verdnderung an der zugelassenen Rontgeneinrichtung, am
Bestrahlungsgerat oder an der nuklearmedizinischen Einrichtung sowie Ande-
rungen der in Abs. 2 Nr. 4 genannten behérdlichen Genehmigungen unverzig-
lich der Kassenérztlichen Vereinigung mitzuteilen.

Die Kassenérztlichen Vereinigungen kdonnen die Kommissionen fur diagnosti-
sche Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin beauftragen, die in Be-
trieb befindlichen Einrichtungen daraufhin zu Uberprifen, ob sie den Bestim-
mungen gemal3 den Anlagen | bis 11l dieser Vereinbarung entsprechen. Die Ge-
nehmigung fir die Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen der diagnosti-
schen Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin wird nur erteilt, wenn
der Arzt in seinem Antrag sein Einverstandnis zur Durchfiihrung einer solchen
Uberpriifung erklart.
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8 15 Anpassung an geadnderte Anforderungen an die apparative Ausstattung

(1)

(@)

(1)

- nicht besetzt -

§ 16 Zeugnisse

Soweit nach dieser Vereinbarung fir den Nachweis der fachlichen Qualifikation
die Berechtigung zum Fihren der in dieser Vereinbarung in den 88 5 bis 10 ge-
nannten Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnungen ausreichend ist, ist diese Be-
rechtigung durch die Vorlage des Facharztzeugnisses nachzuweisen.

Soweit die fachliche Qualifikation nicht mit einem Zeugnis nach Abs. 1 nachge-
wiesen wird, miussen die Uber eine radiologische, strahlentherapeutische oder
nuklearmedizinische Téatigkeit vorzulegenden Zeugnisse von dem zur Weiter-
bildung erméchtigten Arzt unterzeichnet sein und insbesondere folgende Anga-
ben enthalten:

a) Fuor die diagnostische Radiologie bzw. diagnostische Nuklearmedizin:

- Uberblick tiber die Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Ab-
teilung, in der die Weiterbildung stattfand

- Beschreibung der durchgefiihrten Untersuchungen und angewandten
Techniken

— Zahl der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten sowie Zahl der
selbststandig durchgefiihrten Untersuchungen und diagnostischen
Beurteilungen

- Beurteilung der Befahigung des Antragstellers zur selbstandigen
Durchfihrung von Untersuchungen bestimmter Organe und zur
selbststandigen Anwendung bestimmter Untersuchungstechniken

Als radiologische bzw. nuklearmedizinische Tatigkeit im Sinne dieser Verein-
barung gilt nicht die alleinige Teilnahme an Rontgenbildbesprechungen (soge-
nannte Film-Visiten) bzw. nuklearmedizinischen Befundbesprechungen oder
die Teilnahme an Einfihrungs- oder Fortbildungskursen.

b)  Fir die Strahlentherapie:

- Uberblick der Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Abteilung,
in der die Weiterbildung stattfand

- Beschreibung der durchgefuhrten Bestrahlungsplanungen und Be-
strahlungstechniken

— Zahl der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten sowie Zahl der
selbststandig durchgefuhrten Bestrahlungen

- Beurteilung der Befahigung des Antragstellers zur selbstandigen
Durchfiihrung von Strahlenbehandlungen

8§ 17 Kolloquien

Bestehen trotz der Berechtigung zum Fihren einer Gebiets- bzw. Teilgebiets-
bezeichnung oder der vorgelegten Zeugnisse begriindete Zweifel, dass die in
Abschnitt B dieser Vereinbarung festgelegten Anforderungen an die fachlichen
Befahigungen erflillt sind, so kann die Kassenarztliche Vereinigung die Ertei-
lung der Genehmigung fur die Ausfihrung und Abrechnung der beantragten
Leistungen von der erfolgreichen Teilnahme an einem Kolloquium abhangig
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machen. Das gleiche gilt, wenn der antragstellende Arzt im Vergleich zu dieser
Vereinbarung eine abweichende, aber gleichwertige Befahigung nachweist.

(2) Wird die fachliche Qualifikation nach

a)
b)
c)
d)
e)

8 5 Abs. 3 (Allgemeine Roéntgendiagnostik),

8§ 7 Abs. 2 (Computertomographie),

8§ 8 (Knochendichtemessung) abs. 3,

8 9 Abs. 1c oder Abs. 3c (Strahlentherapie) oder
8 10 Abs. 2 (Nuklearmedizin)

erworben, darf die Genehmigung zur Ausfihrung und Abrechnung von Leistun-
gen der diagnostischen Radiologie, Knochendichtemessung, Strahlentherapie
und Nuklearmedizin nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium er-
folgen.

E — In-Kraft-Treten, Ubergangsregelungen

8§ 18 In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt am 1. April 1993 in Kraft. Sie ersetzt die Richtlinien der Kas-
senarztlichen Bundesvereinigung fur Radiologie und Nuklearmedizin vom 8. Dezem-
ber 1979 in der Fassung vom 9. Dezember 1989.

§ 19 Ubergangsregelungen

Arzte, die vor In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung tiber eine Genehmigung zur Aus-
fuhrung und Abrechnung von Leistungen der diagnostischen Radiologie, der Strah-
lentherapie und Nuklearmedizin verfiigen, behalten diese.
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Anlage | — Diagnhostische Radiologie

Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse la

Zahnaufnahmen und
Aufnahmen der Alveo-
larfortsatze der Kiefer

Klasse Ib
Klasse Ic

Panorama-Schichtauf-
nahmen der Zahne
und/oder der Kiefer so-
wie der Kiefergelenke

Klasse Id

Weichteilprofilaufnahmen
des Gesichtsschadels,
auch dentale Fern-
aufnahmen

Klasse le

Aufnahmen des Glied-
malienskeletts, ausge-
nommen Schultergelenk,
Huftgelenk und Ober-
schenkel

Klasse Il

Aufnahmen des Skeletts,
Nativaufnahmen der
Weichteile und des
Bauchraumes, Aufnah-
men des Harnapparates,
Aufnahmen zur Lympho-
graphie, Sialographie,
Aufnahmen der Thoraxo-
rgane

*)
entspricht IEC 336

Rohrenspannung > 50 kV;
Brennflecknennwert maximal
1,5 nach DIN 6823"

entfallt

Panorama-Schichtaufnah-
megerat mit eng eingeblen-
detem Strahlenblindel

Generatorleistung von 0,8
kW bei 80 kV; Brennfleck-
nennwert maximal 1,5 nach

DIN 6823"

Generatorleistung 1 kW bei
75 kV; Brennflecknennwert
maximal 1,5 nach DIN

6823"

Generatorleistung 30 kW bei
100 kV; 6-Puls- oder 12-
Puls-Generator oder &quiva-
lente Welligkeit mit einer der
Kurzzeitnennleistung des
Generators entsprechenden
Drehanodenrdhre; Brenn-
flecknennwert maximal 2,0
nach DIN 6823")
Belichtungsautomatik und
Maoglichkeit zur freien Wahl
der Aufnahmedaten flrr Spe-
Zialeinstellungen

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und Zielvorrichtung

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und zur Voranzeige
des dem Untersuchungszweck ange-
passten Strahleneintrittsfeldes (Licht-
visier oder gleichwertige mechanische
Zentriereinrichtung)

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und zur Voranzeige
des dem Untersuchungszweck ange-
passten Strahleneintrittsfeldes (Licht-
visier)

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und zur Voranzeige
des dem Untersuchungszweck ange-
passten Strahleneintrittsfeldes (Licht-
visier)

Rasteraufnahmeeinrichtung mit auf
den jeweiligen Fokus-Filmabstand
fokussierten Streustrahlenlaufraster;
fur Aufnahmen am Stammskelett Ras-
teraufnahmevorrichtung mit Streu-
strahlenlaufraster fir Aufnahmen im
Stehen und Liegen; bei mindestens 60
Linien/cm genugt ein feststehender
Streustrahlenraster

Ein Mindest-FFA von 1 m, fir Aufnah-
men der Thoraxorgane von
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an

die Strahlenerzeugungs-

systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse Il

Gesamte Rontgendia-
gnostik, insbesondere
alle Rontgenuntersu-
chungen, die eine Durch-
leuchtung erfordern kon-
nen. Dazu gehdren auch
Arthrographie, Mye-

lographie, Phlebographie flecknennwert maximal 2,0

und Hysterosal-
pingographie. Ausge-
nommen von Anwen-
dungsklasse lll sind:
Aufnahmen zur arteriel-
len angiographischen
Rontgenuntersuchung,
zur Venographie des
Korperstammes (Anwen-
dungsklasse 1V) und Auf-
nahmen der weiblichen
und mannlichen Brust
(Mammographie-
Vereinbarung geman

§ 135 Abs. 2 SGB V).

*)
entspricht IEC 336

Generatorleistung 30 kW bei

100 kV; 6-Puls- oder 12-

Puls-Generator oder aquiva-
lente Welligkeit mit einer der

Kurzzeitnennleistung des

Generators entsprechenden

Drehanodenrdhre; Brenn-

nach DIN 6823
Belichtungsautomatik und

Maoglichkeit zur freien Wahl
der Aufnahmedaten fir Spe-

Zialeinstellungen

1,5 m, fur Wirbelsdulenganzauf-
nahmen von mindestens 3 m, muss
eingehalten werden kdnnen

Fur Schichtuntersuchungen:
Schichtaufnahmegerét fur variable
lineare Verwischung mit Schichtwinkel
bis 40 Grad oder mehrdimensionale
Verwischung; Streustrahlenraster

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und zur Voranzeige
des dem Untersuchungszweck ange-
passten Strahleneintrittsfeldes (Licht-
visier)

Rasteraufnahmeeinrichtung mit auf
den jeweiligen Fokus-Filmabstand
fokussierten Streustrahlenlaufraster;
fur Aufnahmen am Stammskelett Ras-
teraufnahmevorrichtung mit Streu-
strahlenlaufraster fir Aufnahmen im
Stehen und Liegen; bei mindestens 60
Linien/cm genugt ein feststehender
Streustrahlenraster

Ein Mindest-FFA von 1 m, fir Aufnah-
men der Thoraxorgane von 1,5 m, fur
Wirbelsaulenganzaufnahmen von min-
destens 3 m, muss eingehalten wer-
den kénnen

Einrichtung zur Réntgen-Fernseh-
Durchleuchtung mit automatischer
Dosisleistungsregelung; Aufldsung
von mindestens 1 Lp/mm Uber zwei
Drittel des Bilddurchmessers bezogen
auf 25 cm BV-Nenndurchmesser
(nach DIN 6868 Teil 50)

Bei Aufzeichnung vom Ausgangs-
schirm des Rontgenbildverstarkers:

Caesiumjodid-Eingangsschirm und
Auflésung von mindestens 2 Lp/mm
Uber das gesamte Bildformat

Fur Rontgenuntersuchungen des Ver-
dauungstraktes stufenlose Um-
legbarkeit des Durchleuchtungsge-
rates bis zur Kopftieflage und Zielauf-
nahmegeréat oder BV-Aufnahme-
system mit automatischer Umschal-
tung der Betriebsdaten der Rontgen-
réhre von der Durchleuchtung zur
Aufnahme
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse IV

Gesamte Rontgendia-
gnostik einschlief3lich
Aufnahmen zur arteriel-
len angiographischen
Rontgenuntersuchung
und zur Venographie des
Korperstammes.
Ausgenommen von An-
wendungsklasse IV sind:
Aufnahmen der weibli-
chen und mannlichen
Brust (Mammographie-
Vereinbarung geman

§ 135 Abs. 2 SGB V)

*

) entspricht IEC 336

Generatorleistung 50 kW bei
100 kV; 6-Puls- oder 12-
Puls-Generator oder aquiva-
lente Welligkeit mit einer der
Kurzzeitnennleistung des
Generators entsprechenden
Drehanodenrdhre; Brenn-
flecknennwert maximal 1,5
nach DIN 6823
Belichtungsautomatik und
Maoglichkeit zur freien Wahl
der Aufnahmedaten flr Spe-
zialeinstellungen

Bei Zweiebenen-Simultan-
Serienangiographie missen
beide Rohren (ggf. zusam-
men) die volle Ausnutzung
der Generatornennleistung
gestatten

Far Schichtuntersuchungen:
Schichtaufnahmegerét fur variable
lineare Verwischung mit Schichtwinkel
bis 40 Grad oder mehrdimensionale
Verwischung; Streustrahlenraster

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels und zur Voranzeige
des dem Untersuchungszweck ange-
passten Strahleneintrittsfeldes (Licht-
visier)

Rasteraufnahmeeinrichtung mit auf
den jeweiligen Fokus-Filmabstand
fokussierten Streustrahlenlaufraster;
fur Aufnahmen am Stammskelett Ras-
teraufnahmevorrichtung mit Streu-
strahlenlaufraster fir Aufnahmen im
Stehen und Liegen; bei mindestens 60
Linien/cm genugt ein feststehender
Streustrahlenraster

Ein Mindest-FFA von 1 m, fur Aufnah-
men der Thoraxorgane von 1,5 m, fur
Wirbelsaulenganzaufnahmen von
mindestens 3 m, muss eingehalten
werden kénnen

Einrichtung zur Rontgen-Fernseh-
Durchleuchtung mit automatischer
Dosisleistungsregelung; Aufldsung
von mindestens 1 Lp/mm Uber zwei
Drittel des Bilddurchmessers bezogen
auf 25 cm BV-Nenndurchmesser
(nach DIN 6868 Teil 50)

Bei Aufzeichnungen vom Ausgangs-
schirm des Rontgenbildverstarkers:
Caesiumjodid-Eingangsschirm und
Auflésung von mindestens 2 Lp/mm
Uber das gesamte Bildformat

Fur Rontgenuntersuchungen des Ver-
dauungstraktes stufenlose Umleg-
barkeit des Durchleuchtungsgerates
bis zur Kopftieflage und Zielaufnah-
megerat oder BV-Aufnahmesystem
mit automatischer Umschaltung der
Betriebsdaten der Rontgenrdhre von
der Durchleuchtung zur Aufnahme
Fur angiographische Serienaufnah-
men: automatischer Film- oder Kas-
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse V

Durchleuchtungskontrol-
le und Kontrollaufnah-
men bei Versorgung von
Verletzungen der Glied-
malfien

Klasse VI

Durchleuchtungskontrol-
le und Kontrollaufnahm-
en im Verlauf von Opera-
tionen, bei Versorgung
von Verletzungen der
GliedmalRRen oder des
Rumpfes

Klasse VII
- unbesetzt -
Klasse VIl

Computer-Tomographie
(Kopf und/oder Korper)

Generatorleistung: 1 kW bei
75 kV; Brennflecknennwert
maximal 1,8

Bei Brennflecknennwert
maximal 0,3
Generatorleistung auch klei-
ner als 1 kW bei 75 kV fir
Untersuchungen der
peripheren Extremitaten
(ausschl. Knie).

Generatorleistung: 2 kW bei
90 kV am 2-Puls-Generator
(mit digitalem Bildspeicher:
1kW);

Brennflecknennwert maximal
1,8

Generatorleistung
10 kW bei 100 kV

settenwechsler oder BV-Aufnah-
mesystem bzw. Kinematographie-
Einrichtung

Fiur Schichtuntersuchungen:
Schichtaufnahmegerét fur variable
lineare Verwischung mit Schichtwin-
kel bis 40 Grad oder mehrdimensiona-
le Verwischung; Streustrahlenraster

Mobile Rontgeneinrichtung mit Ront-
gen-Fernseh-Durchleuchtung mit au-
tomatischer Dosisleistungsregelung
Auflésung von mindestens 1 Lp/mm
Uber zwei Drittel des Bilddurchmes-
sers bezogen auf 25 cm BV-Nenn-
durchmesser (nach DIN 6868 Teil 50)

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels

Bei digitaler Bildaufzeichnung:
Matrix 512 x 512, 8 bit, 50 Hz
Maoglichkeit zur digitalen Speicherung

Mobile Réntgeneinrichtung mit Ront-
gen-Fernseh-Durchleuchtung mit au-
tomatischer Dosisleistungsregelung
Auflésung von mindestens 1 Lp/mm
Uber zwei Drittel des Bilddurchmes-
sers bezogen auf 25 cm BV-Nenn-
durchmesser (nach DIN 6868 Teil 50)

Einrichtung zur Begrenzung des Nutz-
strahlenbiindels

Bei digitaler Bildaufzeichnung:
Matrix 512 x 512, 8 bit, 50 Hz
Mdglichkeit zur digitalen Speicherung

Messfeld:

mindestens 20 cm Durchmesser fur
den Kopf,

mindestens 40 cm flr den Korper-
stamm

Digitale Ubersichtsaufnahme als Ein-
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse IX

Digitale Subtraktions-
angiographie
Ausgenommen DSA des
Herzens (Anwendungs-

klasse X)

*

entspricht IEC 336

Generatorleistung 50 kW bei
100 kV; 12-Puls oder aqui-
valente Welligkeit
Einstellung der Aufnahme-
daten aus Testschuss- oder
Durchleuchtungsdaten, au-
tomatische Dosisleistungs-
regelung fir Fernseh-Durch-
leuchtung

Rontgenstrahler: 50 kW,
Brennflecknennwert maximal
1,5 nach DIN 6823+*)
Anodenspeicherkapazitéat
mindestens 200 kW sec,
Dauerleistung 300 W

stellhilfe a.-p. und lateral:
mindestens 20 x 20 cm fir den Kopf,
mindestens 40 x 30 cm fur den Kor-
perstamm

Dunnste Schicht: hochstens 2 mm

Zwischen Abtastebene und Tisch-
langsachse muss eine Neigung von
mindestens 20° maglich sein

Fir die verwendeten Betriebsbedin-
gungen:

a) Auflésung bei 50 % Kontrast:

0,8 mm fur den Kopf

1,2 mm fur den Kérperstamm

b) Auflésung bei 0,5 % Kontrast:
7 mm fur den Kopf
12 mm fur den Korperstamm

Fir die unter a) und b) genannten
Bedingungen darf die Scanzeit héchs-
tens 5 sec und die Dosis nicht mehr
als 0,05 Gray, gemessen frei Luft in
der Systemachse, betragen.

Die Dosis wird Ublicherweise aus ei-
ner Messung mit einer mindestens 10
cm langen lonisationskammer ermit-
telt (Langendosisprodukt). Aus dem
Langendosisprodukt wird durch Divi-
sion mit der normierten Schichtdicke
die Dosis in der Achse berechnet
(siehe auch DIN 6868, Teil 53).

Untersuchungsgerat mit der Mog-
lichkeit fUr Spezialeinstellungen ent-
sprechend der Untersuchungsart

Fernsehkette:
Signal: Rauschverhaltnis 1000:1,
Bandbreite 5 MHz

Bildverarbeitung:
Matrix 512 x 512 Pixel, 8 bit, 50 Hz,
Frequenz mind. 2 Bilder/sec

Speichermdglichkeit:
250 Bilder, variable Kontrast- und Hel-
ligkeitsverstarkung
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse X

Digitale (Subtraktions-)
Angiographie des Her-
zens

Klasse Xl
Knochendichtemessung
a) weggefallen

b) weggefallen)

c)
Knochendichtemessung
mittels planarer Strahlen-
absorptionsmessung

und digitaler Auswertung
(DXA)

%
entspricht IEC 336

Generatorleistung 80 kW bei
100 kV; 12-Puls oder aqui-
valente Welligkeit

Einstellung der Aufnahme-
daten aus Testschuss- oder
Durchleuchtungswerten,
automatische Dosisleis-
tungsregelung fir Réntgen-
Fernseh-Durchleuchtung.
Rontgenstrahler: 80 kW,
Brennflecknennwert maximal
1,5 nach DIN 6823+*)
Anodenspeicherkapazitét
mindestens 250 kW sec,
Dauerleistung 300 W

Strahlenerzeugungssystem
mit Rontgenrbéhre; Erzeu-
gung zweier statistisch signi-
fikant getrennter Energies-
pektren

Untersuchungsgerat mit der Moglich-
keit fir Spezialeinstellung (C- oder U-
Bogen-Gerét) zur Ventrikulographie
und Koronarographie, insbesondere
sog. halbaxialer Aufnahmen

Fernsehkette:
Signal: Rauschverhaltnis 1000:1,
Bandbreite 5 MHz

Bildverarbeitung:
Matrix 512 x 512, 8 bit, 50 Hz, Fre-
guenz mind. 25 Bilder/sec

Speichermdglichkeit:
1200 Bilder, variable Kontrast- und
Helligkeitsverstarkung

Untersuchungsgerat mit Scaneinheit,
Rechner, Kontrolleinrichtung des
Messortes und Einrichtung zur Kalib-
rierung und Kontrolle von Linearitat
und Reproduzierbarkeit

Ortsauflésung:
< 2mm

Abtastgeschwindigkeit:
= 25 cm2/min.

Linearitat:
im Bereich von 0,5 bis 1,5 g/cm2
max. Abweichung 5 %

Reproduzierbarkeit:
Variationskoeffizient < 1 %
fur Messungen am Prufkorper

Dokumentation:

Einrichtung zur bildlichen Darstellung
des Messergebnisses und zur graphi-
schen Darstellung des Ergebnisses im
Referenzbereich
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

Klasse XlI

Digitale Bildverstéarker-
Radiographie

(Digitale Durchleuchtung,

digitale Aufnahme, digi-
tale Subtraktion)

Untersuchungen wie in
den Klassen | bis IV

Ausgenommen von An-
wendungsklasse XII
sind: Thoraxtibersichts-
aufnahmen, Feinstruk-
turaufnahmen des Ske-
lettes

Klasse XllI

Digitale Lumineszenz-
Radiographie

Digitale Aufnahmen
Digitale Subtraktion

Untersuchungen wie in
den Klassen | bis VI

*
entspricht IEC 336

Generatorleistung 50 kW bei
100 kV, 12-Puls-Generator
oder aquivalente Welligkeit

Automatische Belichtungs-
steuerung der Aufnahmen

Rontgenstrahler:

50 kW, Brennflecknennwert
max. 1,5 nach DIN 6823%)
Anodenspeicherkapazitat
mindestens 200 kW sec,
Dauerleistung 300 W

Generatorleistung 30 kW bei
100 kV, 6-Puls- oder 12-
Puls-Generator oder &quiva-
lente Welligkeit mit einer der
Kurzzeitnennleistung des
Generators entsprechenden
Drehanodenrbhre; Brenn-
flecknennwert max. 1,8 nach
DIN 6823%)

Belichtungsautomatik und
Maoglichkeit zur freien Wahl
der Aufnahmedaten insbe-
sondere fur Spezialeinstel-
lungen

Allgemein:

Mindestanforderungen wie in den
Klassen | bis IV

Zusatzlich:

Hochauflosende Rontgen-Fernseh-
Durchleuchtung mit automatischer
Dosisleistungsregelung
Fernsehkette:

Signal: Rauschverhaltnis = 1000 : 1,
Bandbreite 15 MHz
Bildverarbeitung:

Matrix 1024 x 1024, 8 bit, 50 Hz be-
zogen auf 25 cm BV-Nenndurch-
messer

Frequenz mindestens 1 Bild/sec,
Speichermoglichkeit: 32 Bilder Mdg-
lichkeiten der Fensterung, Filterung
und Grauwerttransformation

Bilddokumentation in voller Auflésung
als Hardcopy

Allgemein:
Mindestanforderungen wie in den
Klassen | bis VI

Zusatzlich:

Formate der Speicherleuchtstofffolien
entsprechend der untersuchten Regi-
on und Fragestellung

Bilddatenerfassung:

Matrix: = 1700 x 1700 formatunab-
hangig, 10 bit, 50 Hz Bildelementgro-
Re:< 0,2 mm bei maximalem Format

Objektbezogene Bildverarbeitung
Darstellung der ausgelesenen Matrix
sowie Dokumentation in voller Auf-
I6sung und in den gewahlten Graut6-
nen auf einem Film (Hardcopy)
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Anlage Il — Strahlentherapie

Anwendungsklassen Mindestanforderung an Mindestanforderung an die Aus-
die Strahlenerzeugungs-  stattung der Untersuchungseinrich-
systeme tungen

Klasse |

Therapie mit weichen

Strahlen

a) Rontgen-Nahbestrah- Spezielle Rontgenréhren mit
lungstherapie Tubussen fur Fokus-Haut-
Zur Bestrahlung von gut- Abstande bis 5 cm

artigen Erkrankungen

der Haut sowie primaren

und sekundéaren bosarti-

gen Tumoren der Haut

einschlieRlich der

Schleimhaut und Binde-

haut

b) Réntgen-Weichstrahl- Wahlbare Réntgenspannung
therapie von 10 bis maximal 100 kV;
Zur Bestrahlung von gut- Eigenfilterung der Rohre:
artigen Erkrankungen 0,5 - 1,0 mm Beryllium

der Haut sowie primaren
und sekundaren bosarti-
gen Tumoren der Haut
einschlie3lich der
Schleimhaut und Binde-
haut

Klasse Il
Therapie mit harten
Strahlen

a) Zur Bestrahlung gut-  Wahlbare Réhrenspannun-
artiger Erkrankungen gen mindestens 100 KV
und zur symptomati- (Orthovolttherapie)

schen und palliativen

Bestrahlung von bdsarti-

gen Geschwilsten und

Metastasen

b) Zur Bestrahlung gut-  Caesiumbestrahlungsgeréat
artiger Erkrankungen

und zur symptomati-

schen und palliativen

Bestrahlung von bdsarti-

gen Geschwilsten und

Metastasen

Klasse Il

Therapie mit ultraharten
Strahlen
(Hochvolttherapie)

Zur palliativen Bestrah-  Kobaltbestrahlungsgerat Simulation oder Verifikation der Be-
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Anwendungsklassen

Mindestanforderung an
die Strahlenerzeugungs-
systeme

Mindestanforderung an die Aus-
stattung der Untersuchungseinrich-
tungen

lung von bosartigen Ge-
schwilsten und Metasta-
sen und zur kurativen
Bestrahlung, soweit mit
der Dosis der jeweils
palliative oder kurative
Effekt im Zielvolumen
erreicht werden kann.
Klasse IV

Therapie mit ultraharten
Strahlen
(Hochvolttherapie)

a) Kurative und palliative
Strahlentherapie

b) Kurative und palliative
Strahlentherapie

c¢) Kurative und palliative
Strahlentherapie ein-
schlieBlich Elektronen-
bestrahlungen

Klasse V

Intrakavitare und intersti-
tielle Strahlen- bzw. Kon-
takttherapie zur Be-
handlung von bosartigen
Tumoren sowie von gut-
artigen Erkrankungen an
der Korperoberflache
(Brachytherapie)

Quellen-Achs-Abstand:
< 65cm

Kobaltbestrahlungsgerat
Quellen-Achs-Abstand:
> 65 cm

Teilchenbeschleuniger mit
Photonenbetrieb

Teilchenbeschleuniger mit
Photonen- und Elektronen-
betrieb

Umschlossene Radionuklide

strahlung und Mdglichkeit zur rechner-
gestiitzten Bestrahlungsplanung

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Mdglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeraten

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Mdglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeraten

Simulator, Rechenanlage zur Dosis-
berechnung, Mdglichkeit der Bestrah-
lungsplanung an Schnittbildgeraten

Individuelle Bestrahlungsplanung und
Roéntgendokumentation der Appli-
katorlage bei intrakavitaren und in-
terstitiellen Applikationen
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Anlage Il - Nuklearmedizin

Die Einteilung der in der Nuklearmedizin zu verwendenden Gammakameras erfolgt
nach folgenden Typen:

Al:

A2:

B1l:

B2:

C1:

C2:

D1:

D2:

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 20 cm Durchmesser oder

rechteckig bzw. quasirechteckig mit einer Flache von mindestens 300 cm2. Ab-
schirmung geeignet fir Gammaenergien bis zu 200 KeV. Kristall-Dicke mind.
6,3 mm. Ausstattung: mindestens ein Kollimator mittlerer Auflésung (general
purpose).

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 20 cm Durchmesser oder

rechteckig bzw. quasirechteckig mit einer Flache von mindestens 300 cm2. Ab-
schirmung geeignet fir Gammaenergien bis zu 400 KeV. Kristall-Dicke mind.
9,5 mm. Ausstattung: mindestens je ein Kollimator mittlerer Auflosung (general
purpose) fur niedrige und hdéhere Energien.

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 25 cm Durchmesser oder
rechteckig, mit einer Seitenlange von mindestens 25 cm und mit einer Flache

von mindestens 600 cm2. Abschirmung geeignet fiir Gammaenergien bis zu
200 KeV. Kristall-Dicke mind. 6,3 mm. Ausstattung: mindestens ein Kollimator
mittlerer Auflosung (general purpose).

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 25 cm Durchmesser oder
rechteckig, mit einer Seitenlange von mindestens 25 cm und mit einer Flache

von mindestens 600 cm2. Abschirmung geeignet fiir Gammaenergien bis zu
400 KeV. Kristall-Dicke mind. 9,5 mm. Ausstattung: mindestens je ein Kol-
limator mittlerer Auflosung (general purpose) fur niedrige und héhere Energien.

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 35 cm Durchmesser oder
rechteckig, mit einer Seitenlange von mindestens 35 cm und mit einer Flache

von mindestens 1200 cm2. Abschirmung geeignet fiir Gammaenergien bis zu
200 KeV. Kristall-Dicke mind. 6,3 mm. Ausstattung: mindestens ein Kollimator
mittlerer Auflosung (general purpose).

Sichtfeld der Kamera kreisformig, mit mindestens 35 cm Durchmesser, oder
rechteckig, mit einer Seitenlange von mindestens 35 cm und mit einer Flache

von mindestens 1200 cm2. Abschirmung geeignet fiir Gammaenergien bis zu
400 KeV. Kristall-Dicke mind. 9,5 mm. Ausstattung: mindestens je ein Kol-
limator mittlerer Auflosung (general purpose) fir niedrige und héhere Energien.

Ringformige SPECT-Systeme oder spezielle Systeme mit mehreren rotierenden
Kamera-Messkdpfen mit einem axialen Sichtfeld von mindestens 10 cm Lénge
und einem transversalen Sichtfeld von mindestens 40 cm Durchmesser. Ab-
schirmung geeignet fir Gammaenergien bis zu 200 KeV.

Ringformige SPECT-Systeme oder spezielle Systeme mit mehreren rotierenden
Kamera-Messkdpfen mit einem axialen Sichtfeld von mindestens 10 cm L&nge
und einem transversalen Sichtfeld von mindestens 40 cm Durchmesser. Ab-
schirmung geeignet fir Gammaenergien bis zu 400 KeV.

Kameras der Klasse C konnen alle Leistungen der Klassen A und B, die Kameras
der Klasse B alle Leistungen der Klasse A, und alle Kameras der Kennzeichnung 2
kénnen alle Leistungen der Kennzeichnung 1 erbringen.
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Jede Gammakamera muss folgende Bedingungen erfullen:

1.

Die Systemauflosung fur einen Quellen-Kollimator-Abstand von 100 mm, ge-
messen nach IEC 789 bzw. DIN 6851, muss kleiner als 12 mm Halbwertsbreite
und 14 mm Aquivalenzbreite sein fiir Kameras der Klassen A1, B1, C1 und D1.
In den Klassen A2, B2, C2 und D2 muss mit dem Kollimator fr hohere Ener-
gien die Halbwertsbreite kleiner als 15 mm und die Aquivalenzbreite® kleiner
als 17 mm sein.

Die Impulsratencharakteristik der Kamera, gemessen nach IEC 789 bzw. DIN
6851 muss eine maximale gemessene Impulsrate von mindestens 50 000 Im-
pulsen pro Sekunde aufweisen.

Die inharente integrale Inhomogenitat der Kamera tiber dem vollen Sichtfeld,
gemessen nach IEC 789 Ausgabe 1992 bzw. DIN 6851, muss < + 8 % sein.

Bei SPECT-Systemen mit rotierendem Kamera-Messkopf muss ein Energie-
und eine Linearitatskorrektur vorhanden sein und die integrale Systeminhomo-
genitat, gemessen nach IEC 789 Ausgabe 1992 bzw. DIN 6851, muss <+ 10
% sein. Es muss zusatzlich die Maglichkeit einer Homogenitatskorrektur™ mit
Hilfe einer entsprechenden Homogenitatsaufnahme gegeben sein. Diese Ho-
mogenitatsaufnahme muss unter den gleichen Messbedingungen aufgenom-
men werden, wie sie zur Bestimmung der Systeminhomogenitat erforderlich
sind. Sie muss eine hohe statistische Gite aufweisen.

Bei der Anwendung von Gammakameras ist ein geeignetes Phantom nach DIN 6855
zur Uberprifung der Inhomogenitat vorzuhalten.

*)

Die Aquivalenzbreite ist gleich der Breite eines der Linienbildfunktion flachengleichen Rechtecks, wenn Linienbildfunktion und

Rechteck gleiche maximale Hohe haben. Fiir Kameras mit geringer Septenpenetration ist die Aquivalenzbreite etwa 15 % gro-
Rer als die Halbwertsbreite, bedingt durch Streustrahlung. Bei héherer Septenpenetration wird die Aquivalenzbreite entspre-
chend grofRer.

) Die Homogenitétskorrektur durch Multiplikation der Bildmatrix mit der Matrix einer Homogenitatsaufnahme erfordert eine hohe
statistische Gute der Korrekturmatrix (mind. 100 Mio. Impulse). Die nach einer solchen Korrektur verbleibende Inhomogenitéat ist
praktisch nur noch statistisch bedingt. Die Glte der korrigierten Homogenitat ist also kein eigentlicher Systemparameter, son-
dern sie hangt entscheidend davon ab, mit welcher Sorgfalt und wie haufig die notwendige Homogenitatsaufnahme gemessen

wird.
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Fur die einzelnen Anwendungsklassen gelten folgende Mindestanforderungen:

Klasse |
Planare Szintigraphie

a) Schilddrise
bei Verwendung von Ra-
dionukliden mit Energien
1) bis 200 KeV
2) bis 400 KeV

b) Herz
bei Verwendung von Ra-
dionukliden mit Energien
1) bis 200 KeV
2) bis 400 KeV

c) alle Organe

bei Verwendung von Ra-
dionukliden mit Energien

1) bis 200 KeV
2) bis 400 KeV

Klasse Il
Single-Photon-Emissions-
Computertomographie
(SPECT)

a) Hirn, Herz
bei Verwendung von Ra-
dionukliden mit Energien
1) bis 200 KeV
2) bis 400 KeV

b) alle Organe
bei Verwendung von Ra-
dionukliden mit Energien
1) bis 200 KeV
2) bis 400 KeV

Kameratyp Al
Kameratyp A2

Kameratyp B1
Kameratyp B2

Kameratyp C1
Kameratyp C2

Kameratyp B1, D1
Kameratyp B2, D2

Kameratyp C1, D1
Kameratyp C2, D2

Aktivimeter mit einem Messbereich
von 370 KBq (10 uCi) bis 11 GBq
(300 mCi) bis zu einem Volumen von
50 ml; Durchmesser des Proben-
schachtes in der Messkammer min-
destens 35 mm, Kalibrierung ftir ver-
schiedene Gammastrahler

Gammakamera mit Datenverarbei-
tungssystem zur Errechnung von
Funktionsparametern und Erstellen
von Funktionskurven sowie zur Kon-
trolle der physikalischen Leistungs-
parameter der Gammakamera. Ein-
richtungen zur Bildausgabe (Farb-
drucke, Multiformatkamera und
gleichwertige Einrichtungen)

Aktivimeter mit einem Messbereich
von 370 KBq (10 uCi) bis 11 GBq
(300 mCi) bis zu einem Volumen von
50 ml; Durchmesser des Proben-
schachtes in der Messkammer min-
destens 35 mm, Kalibrierung fur ver-
schiedene Gammastrahler

Rotationsfahige Aufhangung des
Messkopfes mit elektronischer Steue-
rung der Rotation und ein Datenver-
arbeitungssystem zur Bildrekonstruk-
tion in 3 Ebenen sowie zur Kontrolle
der physikalischen Leistungsparame-
ter der Gammakamera

Bei SPECT-Untersuchungen des
Hirns muss der Durchmesser des
transversalen Sichtfeldes der Kame-
ratypen D1 und D2 mindestens 20 cm
betragen
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Klasse Il

Globale Messung der Ra-  Organfunktions-Messplatz
dioaktivitat tber Organen
mittels Einzelsonden

Klasse IV

Kompartmentanalysen und Ganzkorperzahler
Nachweis von unbekann-

ten inkorporierten Radionu-

kliden

Klasse V

in-vitro-Diagnostik Bei Verwendung von %]

oder °'Co
in-vitro-Messplatz

Bei Verwendung anderer
Gammastrahler:

Bei Verwendung von Beta-
strahlern:
Flissig-Szintillationszahler

Aktivimeter mit einem Messbereich
von 370 KBq (10 uCi) bis 11 GBq
(300 mCi) bis zu einem Volumen von
50 ml; Durchmesser des Pro-
benschachtes in der Messkammer
mindestens 35 mm, Kalibrierung fur
verschiedene Gammastrahler

Kollimierte Messsonden fir Gamma-
strahlung mit Stativ, Differentialdiskri-
minator und elektronischem Zahler;
bei Untersuchung der Nieren min-
destens 2 Messsonden

Spezielle Abschirmung; Nachweis-
grenze fir Gamma-Strahler von min-
destens 370 Bq (10 nCi) bei gleich-
mafiger Verteilung des Strahlers im
Kdrper, Maglichkeit zur Spektrosko-

pie

Bohrlochmessplatz fir Einzel- oder
Mehrfachmessung von Gamma-
Strahlern mit Differentialdiskrimina-
tor; Szintillationskristall von min-
destens 25 mm Durchmesser und
Dicke zur Aufnahme eines Rohr-
chens, in dem die Radioaktivitat von
mindestens 0,5 ml in annahernder
4-n-Geometrie gemessen werden
kann, Abschirmung des Kristalls
mindestens 5 mm Blei

Bohrlochmessplatz fir Gamma-
Strahler mit Differentialdiskriminator;
Szintillationskristall von mindestens
38 mm Durchmesser und minde-
stens 50 mm Dicke zur Aufnahme
eines Rohrchens, in dem die Radio-
aktivitat von mindestens 2 ml in an-
nahernder 4-t-Geometrie gemessen
werden kann, Abschirmung des Kris-
talls

mindestens 50 mm Blei

Zahlausbeute von mindestens 40 %
fur *H und mindestens 80 % fur **C
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