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A
Allgemeine Bestimmungen

§1
Inhalt

Diese Vereinbarung regelt die Voraussetzungen fur die Ausfuhrung und Abrechnung von
Leistungen der Ultraschalldiagnostik. Fur die Anwendung dieser Vereinbarung sind die
Begriffsbestimmungen der Anlage 11l zu Grunde zu legen.

§2
Genehmigungspflicht

Die Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik im Rahmen
der vertragsarztlichen Versorgung durch die an der vertragsarztlichen Versorgung teil-
nehmenden Arzte ist erst nach Erteilung der Genehmigung durch die Kassenérztliche
Vereinigung zulassig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Arzt die nachstehenden
Voraussetzungen der fachlichen Befahigung (Abschnitt B) und der apparativen Ausstat-
tung (Abschnitt C und Anlage ) erfillt.

§3

Genehmigungsvoraussetzung

Die Erfullung der Voraussetzung zur fachlichen Befahigung und zur apparativen Ausstat-
tung ist gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Verfahren rich-
tet sich nach Abschnitt D dieser Vereinbarung. Das Nahere zur Durchfihrung des Ge-
nehmigungsverfahrens (z. B. Inhalte der Kolloquien, Zusammensetzung der Komissio-
nen) regelt die Kassenarztliche Bundesvereinigung in Richtlinien nach § 75 Abs. 7 und
§ 135 Abs. 3 SGB V.

B
Anforderungen an die fachliche Befahigung

§4

Erwerb der fachlichen Befahigung nach der Weiterbildungsordnung

Soweit die Weiterbildungsordnung in einem Fachgebiet fur eine Weiterbildung in der Ult-
raschalldiagnostik den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
vorschreibt, gilt die fachliche Befahigung durch die Vorlage ausreichender Zeugnisse
gemald § 11 Abs. 1 als nachgewiesen.
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§5

Erwerb der fachlichen Befahigung in einer standigen oder begleitenden Tatigkeit

(1) Soweit eine fachliche Qualifikation nicht nach § 4 nachgewiesen wird, kann die fach-
liche Befahigung in der Ultraschalldiagnostik durch eine standige oder begleitende Tatig-
keit erworben werden. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erfullen und durch die
Vorlage ausreichender Zeugnisse gemal} § 11 Abs. 1 nachzuweisen:

a)

b)

d)

FUr jeden der in Abs. 2 genannten Anwendungsbereiche eine mindestens
4monatige standige oder mindestens 24monatige begleitende Tatigkeit in der Ult-
raschalldiagnostik unter Anleitung

Die Anleitung hat bei einem zur Weiterbildung nach der Weiterbildungsordnung
entsprechend ermachtigten Arzt oder bei einem gemall § 7 in der Ultraschall-
diagnostik qualifizierten Arzt stattzufinden

Erbringung der in Abs. 2 genannten Anforderungen und ggf. Zusatzanforderungen
fur den jeweiligen Anwendungsbereich.

Die Tatigkeitszeiten in der Ultraschalldiagnostik, soweit sie entsprechend den An-
forderungen gemaf a) - c) durchgefuhrt werden, kdnnen wahrend der in den Zu-
satzanforderungen genannten Zeiten klinischer oder praktischen Tatigkeit abge-
leistet werden. Die in den Zusatzanforderungen genannten Zeiten klinischer oder
praktischer Tatigkeit konnen hierdurch entsprechend verkurzt werden.

Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium gemaf § 11 Abs. 4 nach Erflllung
der genannten Voraussetzungen

(2) In den jeweiligen Anwendungsbereichen sind folgende Anforderungen zu erflllen:

1

21

Gehirn durch die offene Fontanelle und durch die Kalotte

(B-Mode- und PW-Doppler-Verfahren)

- Facharzt fir Kinderheilkunde, Neurochirurgie, Neurologie, Radiologische
Diagnostik/Kinderradiologie, Radiologische Diagnostik/Neuroradiologie
B-Mode-Verfahren: 150 Sauglinge

PW-Doppler-Verfahren: 50 Sauglinge

Zusatzanforderung flr nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit in einem der oben genannten
Fachgebiete

Augen und Augenhohlen

(A-Mode- oder B-Mode-Verfahren oder Laufzeitmessungen)

- Facharzt fiir Augenheilkunde

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Augenheilkunde

Gesamte Diagnostik des Auges und der Augenhohlen
250 Patienten, davon:
150 Patienten mit Gewebsdiagnostik
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75 Patienten mit Biometrie der Achsenlange des Auges
25 Patienten mit Hornhautdickenmessungen

Biometrie der Achsenlénge des Auges und ihrer Teilabschnitte sowie
Messungen der Hornhautdicke
150 Patienten, davon 50 Patienten mit Hornhautdickenmessungen

Nasennebenhohlen

(A-Mode- oder B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fiir Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kinderheilkunde, Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, Radiologische Diagnostik

A-Mode-Verfahren: 100 Patienten

B-Mode-Verfahren: 200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

200 Patienten wahrend einer 2monatigen standigen oder 12monatigen be-
gleitenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik, davon
A-Mode-Verfahren: 100 Patienten

B-Mode-Verfahren: 100 Patienten

Gesichtsweichteile und Weichteile des Halses

(einschl. Speicheldriisen)

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fir Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Innere Medizin, Kin-
derheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Radiologische Diagnostik
200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patienten wahrend einer 2monatigen standigen oder 12monatigen be-
gleitenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Schilddriise

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheilkunde,
Nuklearmedizin, Radiologische Diagnostik

200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Chirurgie oder
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

Innere Medizin oder Nuklearmedizin

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patienten wahrend einer 2monatigen standigen oder 12monatigen be-
gleitenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Herz

Echokardiographie
(B-/M-Mode-Verfahren)

Erwachsene

- Facharzt fiir Innere Medizin

400 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kardiologischen Tatigkeit

Kinder (einschl. Sauglinge und Kleinkinder)

- Facharzt fir Kinderheilkunde/Kinderkardiologie

400 Kinder (einschl. Sauglinge und Kleinkinder)

Zusatzanforderung fur den Facharzt fur Kinderheilkunde:

Nachweis einer mindestens 12monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kinderkardiologischen Tatigkeit
Zusatzanforderung fiir sonstige nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kinderkardiologischen Tatigkeit

Doppler-Echokardiographie
(PW-/CW-Doppler- bzw. Duplex- bzw. B-Mode-Verfahren mit Farbkodie-
rung)

Erwachsene

- Facharzt fir Innere Medizin/Kardiologie

200 Patienten

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 6.1.1 (Echokardiographie/ Erwach-
sene)

Weitere Zusatzanforderung fur den Facharzt fir Innere Medizin:
Nachweis einer mindestens 12monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kardiologischen Tatigkeit

Weitere Zusatzanforderung fiir sonstige nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kardiologischen Tatigkeit

Kinder (einschl. Sauglinge und Kleinkinder)
- Facharzt fiir Kinderheilkunde/Kinderkardiologie
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6.3

300 Kinder (einschl. Sauglinge und Kleinkinder)

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 6.1.2 (Echokardiographie/ Kinder,
einschl. Sauglinge und Kleinkinder)

Zusatzanforderung fur den Facharzt fir Kinderheilkunde:

Nachweis einer mindestens 12monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kinderkardiologischen Tatigkeit
Weitere Zusatzanforderung fiir sonstige nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen kinderkardiologischen Tatigkeit

Belastungs-Echokardiographie
- Facharzt fiir Innere Medizin/Kardiologie
100 Patienten
Zusatzanforderungen:

Erflllung der Voraussetzung nach Nr. 6.1.1 (Echokardiographie/-
Erwachsene)

Weitere Zusatzanforderungen fur den Facharzt fur Innere Medizin:
Nachweis einer mindestens 12monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbar standigen praktischen kardiologischen Tatigkeit.

Thoraxorgane (ohne Herz)

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheil-
kunde, Radiologische Diagnostik

200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Chirurgie oder
Innere Medizin

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2monatigen standigen oder einer 12monatigen be-
gleitenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Brustdruse

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fur Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Radiologische
Diagnostik

200 Patientinnen

Zusatzanforderung:

Nachweis einer mindestens 6monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit in der gesamten Mamma-
diagnostik (Palpation, Mammographie, Punktion) im Fachgebiet Chirurgie
oder Frauenheilkunde und Geburtshilfe oder Radiologische Diagnostik
Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
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9.1

9.2

10

10.1

gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit in der gesamten Mamma-
diagnostik (Palpation, Mammographie, Punktion) im Fachgebiet Chirurgie
oder Frauenheilkunde und Geburtshilfe oder Radiologische Diagnostik

Abdomen und Retroperitoneum (einschl. Nieren)
(B-Mode-Verfahren)

Erwachsene

- Facharzt fiir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Radiologische
Diagnostik

400 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Chirurgie oder
Innere Medizin

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

300 Patienten in einer 3monatigen standigen oder 18monatigen beglei-
tenden Tatigkeit

Kinder

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheilkunde,
Radiologische Diagnostik

400 Kinder

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Kinderheilkunde
Bei Erfullung der Voraussetzungen nach Nr. 9.1 (Abdomen/Erwachsene):
200 Kinder in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen begleitenden
Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

300 Kinder in einer 3monatigen standigen oder 18monatigen begleitenden
Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Uro-Genitalorgane

Uro-Genitalorgane (ohne weibliche Genitalorgane)
(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheil-
kunde, Radiologische Diagnostik, Urologie

400 Patienten

Zusatzanforderung flr nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Chirurgie oder
Innere Medizin oder Kinderheilkunde oder Radiologische Diagnostik oder
Urologie
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10.2

11

111

11.2

Bei Erfullung der Voraussetzungen nach Nr. 9.1 (Abdomen/Erwachsene):
200 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

300 Patienten in einer 3monatigen standigen oder 18monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Weibliche Genitalorgane

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fir Frauenheilkunde und Geburtshilfe

300 Patientinnen

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbar standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

200 Patienten in einer 3monatigen standigen oder 18monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Schwangerschaftsdiagnostik
(geman den Mutterschafts-Richtlinien des Bundesausschusses der Arzte
und Krankenkassen)

Geburtshilfliche Basisdiagnostik

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt flir Frauenheilkunde und Geburtshilfe

300 Patientinnen

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Weiterfihrende differentialdiagnostische sonographische Untersu-
chung bei Verdacht auf Entwicklungsstorungen oder Verdacht auf fe-
tale Erkrankungen oder erhohtem Risiko

(B-Mode-Verfahren)

Ausbildung in der speziellen sonographischen Mi3bildungsdiagnostik

- Facharzt flir Frauenheilkunde und Geburtshilfe

200 Patientinnen, davon 30 Fehlbildungen

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 11.1 (Geburtshilfliche Basis-
diagnostik)

Weitere Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
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12

13

14

14.1

14.1.1

14.1.2

gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Bewegungsorgane (ohne Sauglingshiiften)

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt flir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheil-
kunde, Neurologie, Orthopédie, Radiologische Diagnostik

400 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Orthopadie
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

300 Patienten in einer 3monatigen standigen oder 18monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Sauglingshiiften

(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt fiir Kinderheilkunde, Orthopé&die, Radiologische Diagnostik

200 Sauglinge

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Kinderheilkunde
oder Orthopadie oder Radiologische Diagnostik/Kinderradiologie

GefaRdiagnostik
CW-Doppler

Extrakranielle hirnversorgende GefaRe

(CW-Doppler-Verfahren)

- Facharzt fur Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie/Gefél3chirurgie,
Innere Medizin, Kinderheilkunde, Neurochirurgie, Neurologie, Radiologische
Diagnostik

200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie/Gefalichirurgie oder Innere Medizin oder Neurochirurgie oder
Neurologie

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren eines anderen
Anwendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Extremitatenversorgende GefaRe
(CW-Doppler-Verfahren)

10
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14.1.3

14.1.4

14.2

14.2.1

- Facharzt fiir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Haut- und Geschlechtskrank-
heiten, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Radiologische Diagnostik

200 Patienten, davon

Arterien: 100 Patienten

Venen: 100 Patienten

Zusatzanforderung flr nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie/Gefalichirurgie oder Innere Medizin oder Radiologische Diagnos-
tik

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren eines anderen
Anwendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik, davon

Arterien: 50 Patienten

Venen: 50 Patienten

Gefale des mannlichen Genitalsystems

(CW-Doppler-Verfahren)

- Facharzt flr Haut- und Geschlechtskrankheiten, Radiologische Diagnostik,
Urologie

200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Urologie

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren eines anderen
Anwendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen begleiten-
den Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Feto-maternales GefaRsystem

(CW-Doppler-Verfahren)

- Facharzt fur Frauenheilkunde und Geburtshilfe

100 Patientinnen

Zusatzanforderung:

Erfullung der Voraussetzungen nach Nr. 11.2 (Weiterfuhrende differential-
diagnostische sonographische Untersuchungen des Feten)

Weitere Zusatzanforderungen fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer 18monatigen standigen klinischen oder vergleichbaren
standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe

PW-Doppler
Intrakranielle GefaRe
(transtemporal, transorbital, transnuchal)

- Facharzt fiir Innere Medizin, Kinderheilkunde, Neurochirurgie, Neurologie,

11
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14.3

14.3.1

14.3.2

Radiologische Diagnostik/Kinderradiologie, Radiologische Diagnostik/Neu-
roradiologie

200 Patienten

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 14.1.1 (CW-Doppler bei extra-
kraniellen hirnversorgenden Arterien)

Weitere Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Neurochirurgie
oder Neurologie oder Radiologische Diagnostik/Neuroradiologie

Duplex-Verfahren (einschl. Farbkodierung)

Extrakranielle hirnversorgende GefaRe

(Duplex-Verfahren)

- Facharzt fir Chirurgie/Geféal3chirurgie, Innere Medizin, Kinderheilkunde,
Neurochirurgie, Neurologie, Radiologische Diagnostik

200 Patienten

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 14.1.1 (CW-Doppler bei extra-
kraniellen hirnversorgenden Gefalien), soweit die fachliche Befahigung die-
ses Anwendungsbereiches nicht in einem Kurs nach § 6 Abs. 3 Nr. 12.4.1
erworben wird.

Weitere Zusatzanforderung fur nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie/ Gefalichirurgie oder Innere Medizin oder Neurochirurgie oder
Neurologie

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Extremitatenversorgende GefaRe

(Duplex-Verfahren)

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Haut- und Geschlechtskrank-
heiten, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Radiologische Diagnostik

400 Patienten, davon

Arterien: 200 Patienten

Venen: 200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie/Gefalichirurgie oder Innere Medizin

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches oder bei Erfullung der Voraussetzungen nach Nr.
14.1.2 (CW-Doppler bei extremitatenversorgenden Gefallen):

12



Ultraschall

14.3.3

14.3.4

14.3.5

200 Patienten in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen beglei-
tenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik, davon

Arterien: 100 Patienten

Venen: 100 Patienten

Abdominelle und retroperitoneale GefaRe sowie Mediastinum
(Duplex-Verfahren)

- Facharzt fur Chirurgie, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Radiologische
Diagnostik, Urologie

200 Patienten

Zusatzanforderung:

Erfullung der Voraussetzungen nach Nr. 9.1 (Abdomen, Erwachsene) oder
9.2 (Abdomen, Kinder)

Weitere Zusatzanforderung fur nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie oder Innere Medizin

GefaRe des weiblichen Genitalsystems

(Duplex-Verfahren)

- Facharzt fur Frauenheilkunde und Geburtshilfe

200 Patientinnen

Zusatzanforderung:

Erfullung der Voraussetzungen nach Nr. 10.2 (Weibliche Genitalorgane)
Weitere Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patientinnen in einer 2monatigen standigen oder 12monatigen be-
gleitenden Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Fetale Echokardiographie

(Duplex-Verfahren)

- Facharzt fiir Frauenheilkunde und Geburtshilfe

100 Patienten

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 11.2 (Weiterfihrende differential-
diagnostische sonographische Untersuchungen des Fetus)

Weitere Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

13
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14.3.6

14.4

14.4.1

15

Feto-maternales GefaRsystem (Duplex-Verfahren)

- Facharzt fir Frauenheilkunde und Geburtshilfe

100 Patienten

Zusatzanforderung:

Erflllung der Voraussetzungen nach Nr. 11.2 (Weiterfihrende differential-
diagnostische sonographische Untersuchungen des Feten)
Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

B-Mode

Venen der Extremitaten

- Facharzt fir Allgemeinmedizin, Chirurgie, Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Radiologische Diagnostik

200 Patienten

Zusatzanforderung flr nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18-monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen angiologischen Tatigkeit im Fachgebiet
Chirurgie/Gefalichirurgie oder Innere Medizin

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mode-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereiches:

100 Patienten in einer 2-monatigen standigen oder 12-monatigen begleiten-
den Tatigkeit in der Ultraschalldiagnostik

Wurde eine Genehmigung fur die Duplexsonographie der extremitatenver-
sorgenden Gefalle bereits erteilt, gilt die fachliche Befahigung fur die Venen
der Extremitaten mit dem B-Mode-Verfahren als nachgewiesen.

Haut und Subcutis (einschlieBlich subkutaner Lymphknoten)
(B-Mode-Verfahren)

- Facharzt flir Haut- und Geschlechtskrankheiten

200 Patienten

Zusatzanforderung fiir nicht genannte Arzte:

Nachweis einer mindestens 18monatigen standigen klinischen oder ver-
gleichbaren standigen praktischen Tatigkeit im Fachgebiet Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten

14
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§6

Erwerb der fachlichen Befahigung durch Ultraschallkurse

(1) Soweit eine Weiterbildung nach §§ 4 oder 5 nicht nachgewiesen wird, kann die fach-
liche Befahigung in der Ultraschalldiagnostik durch Ultraschallkurse erworben werden.
Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erfullen und nachzuweisen:

Erbringung der in § 5 genannten Untersuchungszahlen unter der Anleitung

a)

b)

eines gemal § 7 qualifizierten Arztes oder

eines Arztes, der die Berechtigung fur die Ausfihrung und Abrechnung von
Leistungen in der vertragsarztlichen Versorgung des jeweils in § 5 genann-
ten Anwendungsbereiches besitzt oder

bei einem zur Weiterbildung nach der Weiterbildungsordnung entsprechend
ermachtigten Arztes

Erbringung der in § 5 aufgefuhrten Zusatzanforderungen im jeweiligen An-
wendungsbereich

Erfolgreiche Teilnahme an folgenden Kursen, die unter der Anleitung eines gemaf
§ 7 a-d (Qualifikation der Ausbilder) in der Ultraschalldiagnostik qualifizierten Arz-
tes stattfinden:

1.

Grundkurs Uber Indikationsbereich und physikalisch-technische Basiskennt-

nisse unter EinschluR praktischer Ubungen.

Das vom Kursleiter auszustellende Zertifikat Gber die Teilnahme am Grund-

kurs mul3 Angaben Uber den Anwendungsbereich und den Kursinhalt ent-

halten.

Aufbaukurs zur Korrektur und Verbesserung der Untersuchungstechnik un-

ter EinschluR praktischer Ubungen.

Der Aufbaukurs kann durch eine Hospitation, die eine mindestens 4wdchige

standige Tatigkeit umfaldt, ersetzt werden, die unter Anleitung eines gemaf}

§ 7 (Qualifikation der Ausbilder) in der Ultraschalldiagnostik qualifizierten

Arztes durchgefuhrt wird.

Das vom Kursleiter auszustellende Zertifikat Uber die Teilnahme am Auf-

baukurs muf} insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Anwendungsbereich und Kursinhalt

- Bestatigung, dall hochstens 10 Kursteilnehmer in einer Ausbil-
dungsgruppe gleichzeitig unterwiesen wurden

In dem Zertifikat Uber die Teilnahme am Aufbaukurs kann bereits die Anzahl

der vom Kursteilnehmer vorgelegten Dokumentationen - bis zu einem Drittel

der jeweils in § 5 genannten Zahlen - bestatigt werden, wenn die schriftliche

und apparatetypische Dokumentation den fachlichen Anforderungen genu-

gen.

Abschlul3kurs zur Vervollstandigung der Kenntnisse und Fahigkeiten.

Vorangehend ist die nach § 5 jeweils erforderliche Anzahl von durch-

gefuhrten Ultraschalluntersuchungen in Form von schriftlichen und appara-

tetypischen sowie den fachlichen Anforderungen genigenden Doku-

mentationen nachzuweisen, soweit sie nicht bereits im Aufbaukurs (Nr. 2)

anerkannt wurde. In der Belastungs-Echokardiographie kdnnen nur digitale

Bilddokumentationen anerkannt werden.

15



Ultraschall

d)

Das vom Kursleiter auszustellende Zertifikat Uber die Teilnahme am Ab-
schluRkurs muf} insbesondere folgende Angaben enthalten:
- Anwendungsbereich und Kursinhalt
- Bestatigung, dal} hochstens 10 Kursteilnehmer gleichzeitig in einer
Ausbildungsgruppe unterwiesen wurden
- Anzahl der vorgelegten Dokumentationen, wenn die schriftliche und
apparatetypische Dokumentation den fachlichen Anforderungen ge-
nugt
- Bestatigung der erfolgreichen Abschlul3prifung
- Beurteilung der Befahigung des Antragstellers zur selbststandigen
Durchfuhrung von ultraschalldiagnostischen Untersuchungen des je-
weiligen Anwendungsbereiches
Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium gemal § 11 Abs. 4 nach Erfullung
der vorgenannten Voraussetzungen

(2) Fur die Durchfuhrung der in Abs. 3 durchgeflihrten Kurse gelten folgende allgemeine

Anforderungen:

a) Zwischen Grund- und AbschluRkurs mul} ein Zeitraum von mindestens 9 Monaten
liegen.

b) Fir die in Abs. 3 Nrn. 1 bis 11 und 13 genannten Anwendungsbereiche aul3er Nr.
5 (Herz) kann der Grundkursus interdisziplinar durchgefuhrt werden. Der Aufbau-
und AbschluBkursus muf’ sich jedoch auf die spezifischen Anwendungsbereiche
beziehen.

c) In der gesamten Gefalddiagnostik (Abs. 3 Nr. 12) muld der Grundkursus interdiszi-
plinar durchgefuhrt werden.

d) Die Kurse fur die extrakraniellen hirnversorgenden Gefalle (Abs. 3 Nr. 12.4.1) und
extremitatenversorgenden Gefalde (Abs. 3 Nr. 12.4.2) mit dem Duplex-Verfahren
(einschl. Farbkodierung) kénnen in Kombination mit dem CW-Doppler-Verfahren
durchgefuhrt werden.

e) Fir die Ultraschalldiagnostik des feto-maternalen Gefallsystems mit dem CW-

Doppler-Verfahren ist ein Kurs nach Abs. 3 Nr. 12.3.4 (Feto-maternales Gefal3sys-
tem mit dem Duplex-Verfahren) nachzuweisen.

(3) Fur die Durchfihrung der Kurse in den jeweiligen Anwendungsbereichen gelten fol-
gende spezielle Anforderungen:
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Grundkurs Aufbaukurs AbschluBkurs
Anwendungsbereiche Stunden | an mind. Stunden | an_mind. Stunden | an_mind.
aufeinander aufeinan- aufeinan-
folgenden der folgen- der folgen-
Tagen den Tagen den Tagen
Fiir die in den Nrn. 1 bis 11 genannten Anwendungsbereiche auBer Nr. 5 (Herz) kann der Aufbau- und AbschluBBkursus sind auf den jewei-
Grundkurs gemal3 Abs. 2 b interdisziplindr durchgefiihrt werden. ligen Anwendungsbereich zu beziehen
1 Gehirn durch die offene Fontanelle und durch die Kalotte 16 2 16 2 12 2
2 Augen und Augenhohlen
2.1 Augen und Augenhdhlen (gesamte Diagnostik einschl. Nr. 2.2) 18 3 18 3 12 2
2.2 Biometrie des Auges und Messungen der Hornhautdicke 10 2 10 2 6 1
3 Nasennebenhoéhlen sowie Gesichtsweichteile und Weichteile des Halses (einschl. 16 2 16 2 12 2
Speicheldriisen)
4 Schilddriise 16 2 8 1 8 1
5 Herz
5.1 Echokardiographie
5.1.1 Erwachsene 30 4 30 4 16 2
5.1.2  Kinder (einschl. Sduglinge und Kleinkinder) 30 4 30 4 16 2
5.2 Doppler-Echokardiographie
521 Erwachsene 18 3 18 3 12 2
5.2.2  Kinder (einschl. Sduglinge und Kleinkinder) 18 3 18 3 12 2
5.3 Belastungs-Echokardiographie -- -- 8 1 8 1
6 Abdomen und Retroperitoneum (einschl. Nieren) sowie Thoraxorgane (ohne Herz)
AulBerdem kénnen die Kurse beinhalten: Uro-Genitalorgane (ohne weibliche Genital-
organe) (6.1), Schilddriise (4)
6.1 Erwachsene 30 4 30 4 16 2
6.2 Kinder 30 4 30 4 16 2
7 Brustdriise 16 2 16 2 12 2
8 Uro-Genitalorgane
8.1 Uro-Genitalorgane (ohne weibliche Genitalorgane) 24 3 24 3 16 2
8.2 Weibliche Genitalorgane 24 3 24 3 16 2
9 Schwangerschaftsdiagnostik
9.1 Geburtshilfliche Basisdiagnostik 24 3 24 3 16 2
9.2 Weiterfuhrende Differentialdiagnostik des Feten 24 3 24 3 16 2
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Grundkurs Aufbaukurs AbschluBBkurs
Anwendungsbereiche Stunden | an mind. Stunden | an mind. Stunden | an mind.
aufeinan- aufeinan- aufeinan-
der folgen- der folgen- der folgen-
den Tagen den Tagen den Tagen
10 Bewegungsapparat (ohne Sauglingshiiften) 16 2 16 2 12 2
11 Siuglingshiiften 16 2 16 2 12 2
In der gesamten Geféal3diagnostik (Nr. 12) mull der Grundkurs geméal Abs. 2 c interdisziplindr 24 3 Aufbau- und AbschluBkursus sind auf den jeweili-
durchgefiihrt werden. gen Anwendungsbereich zu beziehen
12 GefaBRdiagnostik
12.1 CW-Doppler
12.1.1 Extrakranielle hirnversorgende Gefale . i 16 2 12 2
12.1.2 Extremitatenversorgende Gefale
) . : -- -- 16 2 12 2
12.1.3 Gefal’e des mannlichen Genitalsystems
-- -- 8 1 8 1
12.1.4 Feto-maternales Gefallsystem Nachweis von Kursen nach Nr. 12.3.4
(Feto-maternales Gefé3system mit dem Duplex-Verfahren)
12.2 PW-Doppler -- - 12 2 12 2
12.2.1 Intrakranielle Gefalle
Zusétzlich Erfiillung der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 14.1.1 oder
Nr. 12.1.1 (Extrakranielle hirnversorgende Gefél3e/CW-Doppler) oder
Nr. 12.4.1 (Extrakranielle hirnversorgende Gefée/Duplex u. CW-Doppler)
12.3 Duplex-Verfahren (einschl. Farbkodierung)
12.3.1 Abdominelle und retroperitoneale Gefafle sowie Mediastinum -- -- 16 2 12 2
12.3.2 Gefale des weiblichen Genitalsystems -- -- 16 2 12 2
12.3.3 Fetale Echokardiographie -- -- 20 3 16 2
12.3.4 Feto-maternales Gefaflsystem -- -- 20 3 16 2
12.4 Duplex-Verfahren (einschl. Farbkodierung) in Kombination mit CW-Doppler
12.4.1 Extrakranielle hirnversorgende Gefalle -- -- 20 3 16 2
Bei Erfiillung der Voraussetzungen nach § 5 Abs 2 Nr. 14.1.1 oder
Nr. 12.1.1 (Extrakranielle hirnversorgende Gefdl3e/CW-Doppler) -- -- 12 2 12 2
12.4.2 Extremitatenversorgende Gefalle -- -- 20 3 16 2
Bei Erfiillung der Voraussetzungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 14.1.2 oder
Nr. 12.1.2 (Extremitatenversorgende Gefdl3e/CW-Doppler) -- -- 12 2 12 2
12.5 B-Mode-Verfahren
12.5.1 Venen der Extremitaten -- -- 12 2 12 2
13 Haut und Subcutis (einschl. subkutaner Lymphknoten) 16 2 16 2 8 1
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§7
Qualifikation der Ausbilder

(1) Qualifizierte Ausbilder im Sinne dieser Vereinbarung sind entweder im entsprechen-
den Fachgebiet nach der Weiterbildungsordnung ermachtigte Arzte oder Arzte, die andere
Arzte in der Ultraschalldiagnostik anleiten und ausbilden. Letztere kénnen nur in denjeni-
gen Methoden anleiten und ausbilden, in denen sie personlich tatig sind. Folgende Vor-
aussetzungen sind dabei zu erfullen und nachzuweisen:

a) Die Erflllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen gemal} dieser Ver-
einbarung fur den in § 5 genannten Anwendungsbereich, in der die Ausbildung
stattfindet

b) Eine mindestens 36-monatige eigenverantwortliche Tatigkeit im Bereich der Ul-
traschalldiagnostik

C) Die zehnfache Zahl der in § 5 spezifisch geforderten Untersuchungszahlen

d) Eine abgeschlossene facharztliche Weiterbildung

§7a
Auflagen zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befahigung

Fur Arzte, denen eine Genehmigung zur Durchfiihrung und Abrechnung der sonographi-
schen Untersuchung der Sauglingshufte in der vertragsarztlichen Versorgung gemal § 4
oder § 5 Abs. 2 Nr.13 oder § 6 Abs. 3 Nr. 11 erteilt worden ist, besteht folgende Auflage
zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befahigung:

e RegelmaRige Uberpriifung der arztlichen Dokumentation (Bild- und Schriftdokumenta-
tion) nach Anlage IV (RegelmaRige Uberpriifung der arztlichen Dokumentation bei der
sonographischen Untersuchung der Sauglingshufte, Auflage zur Aufrechterhaltung der
fachlichen Befahigung sowie Anforderungen an die Dokumentation)

C
Anforderungen an die apparative Ausstattung

§8
Apparative Ausstattung

(1) Die Ausstattung und Anforderungen an die Untersuchungsgerate zur Ultraschall-
diagnostik mufl® Mindestanforderungen an die Geratesicherheit, biologische Sicherheit und
technische Leistungsfahigkeit erfullen und richten sich nach Anwendungsklassen. Fur die
einzelnen Anwendungsklassen gelten die in der Anlage aufgeflihrten Mindestanforderun-
gen. Die Mindestanforderungen gelten fur jeden Arbeitsplatz.

(2) Gerate nach dem Dopplerprinzip zum alleinigen qualitativen Nachweis der Blutstro-

mung und/oder der darauf aufbauenden Druckmessungen sind nicht Gegenstand dieser
Vereinbarung.
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D
Verfahren

§9

Genehmigungsverfahren

(1) Antrage auf Genehmigung zur Ausflihrung und Abrechnung von Leistungen der Ul-
traschalldiagnostik sind an die zustdndige Kassenarztliche Vereinigung zu stellen. Uber
die Antrage und Uber den Widerruf oder die Ricknahme einer erteilten Genehmigung ent-
scheiden die zustandigen Stellen der Kassenarztlichen Vereinigung. Vor Erteilung der Ge-
nehmigung zur Ausfihrung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik sind
die vorgelegten Zeugnisse, Zertifikate und Bescheinigungen von der Kassenarztlichen
Vereinigung zu Uberprifen.

(2) Dem Antrag auf Genehmigung zur Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen der

Ultraschalldiagnostik sind insbesondere beizufligen:

1. Zeugnisse gemal § 11 Abs. 1 oder Zertifikate gemal® § 6 Abs. 1 ¢ (Ultraschall-
kurse) fir den Nachweis der fachlichen Befahigung

2. Nachweis der Erfullung der Anforderungen an die apparative Ausstattung gemaf
§ 8 und der Anlage I. Der Nachweis kann durch die Gewahrleistung des Herstellers,
dal} das verwendete Gerat diesen Anforderungen entspricht, gefuhrt werden.

3. Bei Erwerb der fachlichen Befahigung nach § 5 (standige/begleitende Tatigkeit):
Soweit die Anleitung nicht von einem zur Weiterbildung nach der Weiterbildungs-
ordnung entsprechend ermachtigten Arzt durchgefluihrt wurde, der Nachweis, dal}
die Anleitung des Antragstellers bei einem gemal § 7 (Qualifikation der Ausbilder)
qualifizierten Arzt stattgefunden hat. Auf diesen Nachweis kann verzichtet werden,
wenn der zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung die fachliche Qualifikation ge-
mal § 7 dieses Ausbilders bereits nachgewiesen ist.

4. Bei Erwerb der fachlichen Befahigung nach § 6 (Ultraschallkurse):

a) Die Nachweise, dal® die Kurse bei einem gemall § 7 a-d (Qualifikation der
Ausbilder) qualifizierten Kursleiter und die Anleitung des Antragstellers bei
einem gemaf § 6 Abs. 1 a qualifizierten Arzt stattgefunden haben. Auf diese
Nachweise kann verzichtet werden, wenn der zustandigen Kassenarztlichen
Vereinigung die fachliche Qualifikation des Kursleiters und des anleitenden
Arztes bereits nachgewiesen ist.

b) Bestatigung des gemal § 6 Abs. 1 a anleitenden Arztes, dal} die geforderten
Untersuchungszahlen unter seiner Anleitung erbracht wurden.

c) Fur jeden der in § 5 genannten Anwendungsbereiche sind 40 Dokumentatio-
nen von Patientenuntersuchungen vorzulegen. Dabei mussen mindestens
die Halfte der Dokumentationen pathologische Befunde und die Untersu-
chungen aus allen Organen bzw. Untersuchungsgebieten der beantragten
Anwendungsbereiche reprasentativ enthalten sein.

(3) Der Arzt hat jede Veranderung an der zugelassenen ultraschalldiagnostischen Einrich-
tung unverzlglich der Kassenarztlichen Vereinigung mitzuteilen.

(4) Die Kassenarztlichen Vereinigungen konnen die Sonographie-Kommissionen be-
auftragen, die in Betrieb befindlichen Ultraschalldiagnostikgerate daraufhin zu Uberprifen,
ob sie den Bestimmungen gemal der Anlage | dieser Vereinbarung entsprechen. Die Ge-
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nehmigung fur die Ausfiihrung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik
wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem Antrag sein Einverstandnis zur Durchfuhrung ei-
ner solchen Uberpriifung erklart.

(5) Die Genehmigung zur Durchfuhrung und Abrechnung der sonographischen Unter-
suchung der Sauglingshufte in der vertragsarztlichen Versorgung entsprechend § 4 oder
§ 5 Abs. 2 Nr.13 oder § 6 Abs. 3 Nr. 11 ist zu entziehen, wenn der Arzt die Auflagen zur
Aufrechterhaltung der fachlichen Befahigung gem. § 7a nicht erfullt.

§ 10
Anpassung an geanderte Anforderungen an die apparative Ausstattung

Der Arzt ist verpflichtet, die apparative Ausstattung den Anderungen dieser Vereinbarung
im Rahmen der vorgesehenen Ubergangsfristen gemaR der Anlage | anzupassen und die
Anpassung der Kassenarztlichen Vereinigung anzuzeigen. Wird die Anpassung nicht frist-
gerecht vorgenommen, endet die Genehmigung flur die Ausfiihrung und Abrechnung von
Leistungen der Ultraschalldiagnostik mit Ablauf der Ubergangsfrist.

§ 11

Zeugnisse und Kolloquien

(1) Die Uber eine ultraschalldiagnostische Tatigkeit nach §§ 4 oder 5 vorzulegenden

Zeugnisse mussen von dem zur Weiterbildung ermachtigten Arzt oder von dem gemal} § 7

qualifizierten Arzt unterzeichnet sein und insbesondere folgende Angaben enthalten:

-- Uberblick tber die Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Abteilung, in der die
Weiterbildung stattfand

-- Beschreibung der durchgefuhrten Untersuchungen und angewandten Techniken

-- Zahl der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten sowie Zahl der selbststandig
durchgefuhrten Untersuchungen und diagnostischen Beurteilungen. Zahl der patho-
logischen Befunde

-- Beurteilung der Befahigung des Antragstellers zur selbststandigen Durchfuhrung
von ultraschalldiagnostischen Untersuchungen

(2) Soll eine fachliche Befahigung fur ultraschalldiagnostische Untersuchungen an Kin-
dern nachgewiesen werden, mufd aus dem Zeugnis hervorgehen, daf} die Untersuchungen
bei Kindern durchgefuhrt wurden.

(3) Bestehen trotz der vorgelegten Zeugnisse, Zertifikate und Dokumentationen begrin-
dete Zweifel, dal® die in Abschnitt B dieser Vereinbarung festgelegten Anforderungen an
die fachliche Befahigung erflllt sind, so kann die Kassenarztliche Vereinigung die Ertei-
lung der Genehmigung fur die Ausfuhrung und Abrechnung der beantragten Leistungen
von der erfolgreichen Teilnahme an einem Kolloquium abhangig machen. Das gleiche gilt,
wenn der antragstellende Arzt im Vergleich zu dieser Vereinbarung eine abweichende,
aber gleichwertige Befahigung nachweist.

(4) Wird die fachliche Befahigung nach

a) § 5 in einer standigen oder begleitenden Tatigkeit oder

b) § 6 in Ultraschallkursen

erworben, darf die Genehmigung zur Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen in der
Ultraschalldiagnostik nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem Kolloquium erfolgen.
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(5) Arzte, welche

-- Ultraschalluntersuchungen des feto-maternalen Gefaldsystems mit dem Duplex-
Verfahren oder

-- die fetale Echokardiographie mit dem Duplex-Verfahren

ausfuihren und abrechnen wollen, missen ihre fachliche Befahigung in einem Kolloquium

nachweisen.

E
Inkrafttreten und Ubergangsregelungen

§12
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 1. April 1993 in Kraft. Sie ersetzt die Richtlinien der Kassen-
arztlichen Bundesvereinigung fur Ultraschalluntersuchungen vom 7. Dezember 1985 in der
Fassung vom 11. Juli 1987.

§13
Ubergangsregelungen

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Vereinbarung von den Kassenarztlichen Vereinigungen
erteilten Genehmigungen bleiben unberuhrt.

(2) Antrage auf Genehmigung zur Ausflihrung und Abrechnung von Leistungen der Ul-
traschalldiagnostik, die ein Arzt vor Inkrafttreten dieser Vereinbarung gestellt hat, sind auf
Grund der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Bestimmungen zu entscheiden.

Arzte, die nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung einen Antrag stellen und den Erwerb ih-
rer fachlichen Befahigung in einer standigen oder begleitenden Tatigkeit nach § 4 der Ult-
raschall-Richtlinien der Kassenarztlichen Bundesvereinigung in der Fassung vom 11. Juli
1987 begonnen haben und nachweisen, dal sie bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung
mindestens die Halfte der geforderten Tatigkeitszeiten und Untersuchungszahlen gemaf
den Bestimmungen der oben genannten Richtlinien erbracht haben, kdnnen den Erwerb
ihrer fachlichen Befahigung nach den Ultraschall-Richtlinien der Kassenarztlichen Bun-
desvereinigung in der Fassung vom 11. Juli 1987 abschliel3en.

(3) Tatigkeitszeiten und Untersuchungszahlen, die bis zum 31. Marz 1993 gemal} den
Ultraschall-Richtlinien der Kassenarztlichen Bundesvereinigung in der Fassung vom 11.
Juli 1987 abgeleistet worden sind, kdnnen auf die in dieser Vereinbarung geforderten Ta-
tigkeitszeiten und Untersuchungszahlen angerechnet werden.

(4) Ultraschallkurse in Form von Grund-, Aufbau- und Abschlu3kursen, die bis zum 31.
Marz 1994 auf der Grundlage der Ultraschall-Richtlinien der Kassenarztlichen Bun-
desvereinigung in der Fassung vom 11. Juli 1987 abgeschlossen wurden, kdnnen bis 31.
Marz 1996 anerkannt werden.

(5) Arzte, die beim Inkraftireten dieser Vereinbarung ein Ultraschalldiagnostikgerat auf-
grund einer gemaf der Ultraschall-Richtlinie der Kassenarztlichen Bundesvereinigung er-
teilten Genehmigung durch eine Kassenarztliche Vereinigung betreiben, das den Anforde-
rungen an die apparative Ausstattung dieser Vereinbarung nicht entspricht, durfen dieses
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bis zum 31. Marz 1998 weiterverwenden, soweit nicht in nachstehenden Fallen abwei-

chende Fristen aufgefuhrt werden:

a) Arzte, die ein CW-Doppler- oder PW-Doppler-Ultraschallgerat betreiben, bei dem
nach Nr. 3.4.3 der Anlage dieser Vereinbarung keine Nullinie durchgehend erkenn-
bar ist, kdnnen dieses Gerat weiterbetreiben.

b) Arzte, die ein Ultraschalldiagnostikgerat der Anwendungsklasse X (Sauglings-
haften) betreiben, das nicht Gber einen Linearscanner verfugt, konnen dieses bis
zum 31. Marz 1994 weiterverwenden.

c) Ultraschalldiagnostikgerate, die bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung betrieben
werden oder mit denen bis zum 30. September 1993 ein Antrag auf Genehmigung
fur die Ausflihrung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik ge-
stellt wird und welche die Anforderungen dieser Vereinbarung erfullen, konnen wei-
terverwendet werden, selbst wenn sie den Anforderungen der IEC-Norm 1157 nicht
entsprechen.

d) Arzte, die nach dem 30. September 1993 einen Antrag auf Genehmigung fiir die
Ausfuhrung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschalldiagnostik stellen und
nicht nachweisen kdnnen, daly das Ultraschalldiagnostikgerat den Anforderungen
der IEC-Norm 1157 entspricht, konnen dieses dann weiterverwenden, wenn der
entsprechende Nachweis der Kassenarztlichen Vereinigung bis zum 31. Marz 1995
vorgelegt wird.

e) Arzte, die ein Ultraschalldiagnostikgerat der Anwendungsklasse X (Sauglingshiif-
ten) betreiben, welches die Anforderung an das Abbildungsverhaltnis nicht erfullt,
konnen dieses bis zum 30. Juni 1998 weiterverwenden. Buchstabe b) bleibt unbe-
ruhrt.

(6) Arzten, denen fir die Ausfiihrung und Abrechung von Ultraschalluntersuchungen des
feto-maternalen Gefaldsystems mit dem Duplex-Verfahren bereits eine Genehmigung er-
teilt wurde, behalten diese Genehmigung, wenn sie bis zum 31. Dezember 1994 einen
Antrag zur Teilnahme an einem Kolloquium gestellt und bis zum 30. September 1995 an
einem Kolloquium erfolgreich teilgenommen haben, es sei denn, dal} die Genehmigung
auf Grund eines erfolgreich durchgefuhrten Kolloquiums erteilt wurde.

(7) Fur Arzte, die bis zum 31. Marz 1996 einen Antrag zur Ausfiihrung und Abrechnung
von Leistungen der Belastungs-Echokardiographie gestellt haben, gilt die Anforderung an
die Untersuchungszahl nach § 6 Abs. 1 Buchstabe a) als erflllt, wenn folgende Voraus-
setzungen erfullt und nachgewiesen werden:

a) Selbstandige Durchflihrung von 10 000 Echokardiographien

b) Selbstandige Durchfuhrung von 100 Belastungs-Echokardiographien

(8) Bei Arzten, denen vor In-Kraft-Treten der Anlage IV eine Genehmigung fiir die Ausfiih-
rung und Abrechnung der sonographischen Untersuchung der Sauglingshufte in der ver-
tragsarztlichen Versorgung entsprechend § 4 oder § 5 Abs. 2 Nr. 13 oder § 6 Abs. 3 Nr. 11
erteilt worden ist, erfolgt eine erstmalige Uberpriifung der arztlichen Dokumentationen frii-
hestens 12 Monate nach In-Kraft-Treten der Anlage IV.
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Apparative Ausstattung

1. Geratesicherheit

Neben den in dieser Vereinbarung festgelegten Anforderungen an die apparative
Ausstattung von Ultraschallgeraten sind die einschlagigen gesetzlichen Bestim-
mungen, wie die Medizingerateverordnung, das Geratesicherheitsgesetz, das
Hochfrequenzgesetz sowie die entsprechenden nationalen Normen zu beachten.

Es durfen in der vertragsarztlichen Versorgung nur Ultraschalldiagnostikgerate ver-
wendet werden, die der IEC-Norm 1157 entsprechen.

2, Technische Leistungsfahigkeit

Die Ausstattung und die Anforderungen an Einrichtungen zur Ultraschalldiagnostik
richten sich nach Anwendungsklassen. Bei allen Geraten ist eine interne oder ex-
terne anschliefbare Prufmoglichkeit ihrer wesentlichen Systemeigenschaften zu
gewahrleisten. Fur die Beschallung des Patienten sind die fir den jeweiligen Un-
tersuchungszweck geeigneten Schallkopfe und Nennfrequenzen zu verwenden,
wenn in den einzelnen Anwendungsklassen nichts anderes bestimmt ist. Ein kon-
vexer Curved-Array mit einem Radius < 20 mm gilt als Sektorscanner.

3. Allgemeine Geratemerkmale

Die in den Anwendungsklassen genannten Geratemerkmale mussen in allen Fallen
jeweils den nachfolgend genannten Mindestanforderungen gentigen. Alle Angaben,
die schallgeschwindigkeitsabhangig sind (Meflabstande etc.), sind auf eine Schall-
geschwindigkeit von 1540 m/s bezogen. Wird eine andere Schallgeschwindigkeit zu
Grunde gelegt, ist diese anzugeben.

3.1 A-Mode-Gerat mit Amplituden-Zeitdarstellung

3.1.1 Elektronischer Laufzeit- bzw. Entfernungsmalistab

3.1.2 Der Mel¥fehler darf 3 % des Objektabstandes bzw. der Laufzeit nicht Uber-
schreiten. Fur Mef3strecken < 17 mm ist ein absoluter Mel¥fehler von 0,5 mm
oder 0,65 ps zulassig. Zur Uberpriifung des MeRfehlers ist ein geeignetes
Testobjekt mit bekannter Schallgeschwindigkeit bzw. Echolaufzeit zu ver-
wenden.

3.1.3 Einstellbare kalibrierte Sendeleistung und/oder Empfangsverstarkung

3.1.4 Systemubliche Bilddokumentation mit Maf3stabsinformation
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3.2

B-Mode-Gerat zur Schnittbilddarstellung mit automatischer Abtastung

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

B-Bild-Darstellung mit Hilfe eines Bildspeichers und mit mindestens 16 Grau-
stufen, sowie der Mdoglichkeit, mittels elektronischer Marker Distanzen im
Standbild auf dem Bildschirm direkt anzuzeigen.

Der Mef¥fehler des angezeigten Markerabstandes darf 3 % des Objektab-
standes nicht Uberschreiten. Fir MelRstrecken < 33 mm ist ein absoluter
Meffehler von 1,0 mm zulassig.

Einstellbare kalibrierte Sendeleistung und/oder Empfangsverstarkung sowie
einstellbarer Tiefenausgleich.

Systemubliche Bilddokumentation mit Mafstabsinformation, Anzeige der

Nennfrequenz, von MelRwerten und von besonderen Signalverarbeitungs-
methoden.

Gerat zur Time-Motion-Darstellung (M-Mode)

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

M-Bild-Darstellung mit zeitlich fortlaufender Registrierung mit Hilfe eines
Bildspeichers und mit mindestens 16 Graustufen, sowie der Moglichkeit, mit-
tels elektronischer Marker Distanzen im Standbild auf dem Bildschirm direkt
anzuzeigen.

Der Melfehler des angezeigten Markerabstandes darf 3% des Objektab-
standes nicht Uberschreiten. Fur MeRstrecken < 17 mm ist ein absoluter
MeRfehler von 0,5 mm zulassig. Eine zeitliche Auflosung der M-Mode-
Darstellung von mindestens 5 ms (PRF = 200 Hz) muf} mdglich sein.

Einstellbare kalibrierte Sendeleistung und/oder Empfangsverstarkung sowie
einstellbarer Tiefenausgleich.

Systemubliche Bilddokumentation mit Malstabsinformation, Anzeige von
MelRwerten und Anzeige von besonderen Signalverarbeitungsmethoden.

CW-Doppler und PW-Doppler mit Erfassung der Stromungsrichtung

3.4.1

3.4.2

Gerat zur Wiedergabe der Dopplerinformation entlang einer vorgegebenen
Strahlrichtung. Bei PW-Dopplern Gber die Untersuchungstiefe verschiebba-
res MelRvolumen wahlbarer Lange.

Zweikanalige flurichtungsorientierte akustische Wiedergabe der Doppler-
signale.
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5

Soweit keine Spektralanalyse durchgefuhrt wird: direktionelle simultane Dar-
stellung und fortlaufende Registriermoglichkeit einer der Dopplershift propor-
tionalen Grofle mit durchgehend erkennbarer Nullinie und Zeitmalistab. Mog-
lichkeit zur Invertierung der FluRrichtungsanzeigen. Eine vierstufige Fre-
quenztreppe mit Festfrequenzen (z.B. Abweichung von fg + 0,025 % und +
0,05 %) ist ausreichend.

Ubersprechdampfung zwischen beiden Richtungskanalen > 30 dB, MeRfeh-
ler fr Zeit < 3 % des Soll-Wertes, Melfehler fur Frequenz < 0,01 % der
Sendefrequenz Fg. Untere Grenzfrequenz < 200 Hz. Zuschaltbares Hoch-
pal¥filter zur Eliminierung niederfrequenter Storanteile. Bei CW-Dopplern
mul} bei einem Einstrahlwinkel von 0° Grad mindestens eine Geschwindig-
keit von 6 m/s noch mel3bar sein.

Einstellbare kalibrierte Sendeleistung und/oder Empfangsverstarkung.

Systemubliche Kurvendokumentation mit Strdomungs- und Zeitinformation
sowie Anzeige von besonderen Signalverarbeitungsmethoden.

Duplexscan mit einer Schallkopfeinheit zur B-Bild- und Dopplerdarstellung

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.6

zusatzlich zu den Anforderungen nach 3.2 (B-Mode-Gerat)

Anzeige der Dopplerschallrichtung im B-Bild und Mdglichkeit, die Doppler-
schallrichtung Uber wenigstens 2/3 des B-Bild-Darstellungsbereiches zu ver-
schieben.

Darstellung der Lage und GrolRe des Doppler-Melvolumens und Mdglichkeit,
das Meldvolumen Uber dem dargestellten Tiefenbereich zu verschieben.

Einblendung eines Cursors zur automatischen Bestimmung des Winkels zwi-
schen Gefaly und Dopplerstrahlrichtung. Der Deckungsfehler zwischen dem
tatsachlichen Ort des Mel3volumens und dem angezeigten Ort im B-Bild darf
3 % der groften B-Bild-Abmessung nicht Uberschreiten.

Anzeige der Dopplersendefrequenz, der Frequenz des Wandfilters und der
Pulsrepetitionsfrequenz (PRF) und der auswertbaren Dopplershift.

Spektralanalyse zur Aufzeichnung der zeitlich verénderlichen spektralen Zu-

3.6.1

sammensetzung des Dopplersignals

Fortlaufende direktionelle Darstellung des Dopplerspektrums mit Hilfe eines
Bildspeichers mit Zeit- und Frequenzmalistab. Zeitmaldstab in mind. 3 Stufen
umschaltbar, wobei die niedrigste Geschwindigkeit einen Zeitraum von mind.
8 Sekunden umfassen mul.
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.7

Die Frequenzachse muf} in wenigstens + 32 nicht interpolierten Stufen auf-
I6sbar sein. Einstellbare Dehnung der Frequenzachse in mindestens 3 Stu-
fen.

Der Mel¥fehler der Zeit- und Frequenzachse darf 3% nicht Gberschreiten.

Die Amplitudendarstellung der einzelnen spektralen Anteile mufd in minde-
stens 8 Helligkeits- oder Farbstufen auflosbar sein.

Maoglichkeit der Darstellung des gespeicherten Spektrums (Freeze-Mode)
und frei positionierbarer elektronischer Cursor zur direkten Messung am Bild-
schirm fur Frequenz und Zeit.

Systemubliche Bilddokumentation mit Frequenz- oder Geschwindigkeits-
information sowie Anzeige von besonderen Signalverarbeitungsmethoden.

Farbkodierte Darstellung der Stromungsinformationen im B-Bild

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Codierung der Stromungsrichtungen durch unterschiedliche Grundfarben;
Darstellung der Stromungsgeschwindigkeit in mindestens 7 Helligkeitsstufen
der jeweiligen Grundfarbe. 3 umschaltbare Tiefenbereiche mit angepaldter
PRF; Abbildung der farbig codierten Stromungsinformation im B-Bild bzw. im
M-Mode.

Anzeige des auswertbaren Geschwindigkeitsbereiches oder des auswert-
baren Dopplershifts.

Systemubliche Bilddokumentation mit Frequenz- oder Geschwindigkeits-
information sowie Anzeige von besonderen Signalverarbeitungsmethoden.

Far die einzelnen Anwendungsklassen gelten folgende zusatzliche Mindestanforderungen:
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Anwendungsklassen Mindestausstattung Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

I. Kopfregion

1.1 Gehirn bei Sauglin-
gen

a) Untersuchungen durch B-Mode-Gerat
die offene Fontanelle

b) Untersuchungen durch B-Mode-Gerat
die Kalotte

1.2 Augen- und Augen-
hdéhlen

1.2.1 Gewebsdiagnostik ~ A-Mode-Gerat
und Laufzeitmessungen

(Biometrie) auRerhalb der

optischen Achse

des Auges; aulder Mes-

sungen der Horn-

hautdicke (Pachymetrie)

1.2.2
a) Achsenlange
und Teilabschnitte

Laufzeit-MeRgerat

Scanmodus:  Sektorscan
Nennfrequenz: 5-7,5 MHz
Fokusbereich: 2 -5cm

Scanmodus: Sectorscan
Nennfrequenz: mind. 3,5 MHz
Fokusbereich: 4 -7 cm

Nennfrequenz: mind. 6 Mhz
Zulassiger Melfehler des Laufzeit-
oder Tiefenmalstabes:

* 1% (eine Abweichung von 0,2
mm ist zulassig); einstellbare Sen-
derleistung und in dB kalibrierte
Empfangerverstarkung;

Maximale Gesamtempfindlichkeit
bezogen auf den Standardreflektor
W38 > 64 dB

Gesamtdynamik > 80 dB
Tiefenauflosung in Wasser
(-6dB)<0,6 mm

Bildrate am Sichtgerat > 15 Hz
Der zeitliche Abstand zwischen
dem Empfang des Echos und der
Darstellung auf dem Monitor darf
0,1 s nicht Uberschreiten

Zeitliche Aufldsung der Bildschirm-
darstellung (ggf. mit Lupenfunktion)
bei digitalen Geraten < 0,13 ps
bzw. 0,1 mm

Nennfrequenz: mind. 6 MHz
Numerische und/oder graphische
Ausgabe mit Dokumentation der
Laufzeiten oder Tiefen automatisch
erfalter Echos, zulassige Abwei-
chung der Laufzeitanzeige inner-
halb £ 0,5 % flr die Einzelmessung
(eine Abweichung von = 0,1 mm ist
zulassig); Amplituden-
Zeitdarstellung mit Kennzeichnung
der ausgewerteten Echos
Maximale Gesamtempfindlichkeit
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Anwendungsklassen Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

b) Messungen der Horn-  Laufzeit-Melgerat
hautdicke (Pachymetrie)

1.2.3 Gewebsdiagnostik  B-Mode-Gerat
und Laufzeitmessungen

(Biometrie) aul3erhalb der

optischen Achse

des Auges; aulder Mes-

sungen der Achsenlange

und Teilabschnitte sowie

der Hornhautdicke (Pa-

chymetrie)

bezogen auf den Standardreflektor
W38 > 64 dB

Tiefenauflésung in Wasser
(-6dB)<0,6 mm

Bildrate am Sichtgerat > 15 Hz

Der zeitliche Abstand zwischen
dem Empfang des Echos und der
Darstellung auf dem Monitor darf
0,1 sec nicht Uberschreiten
Zeitliche Aufldsung der Bildschirm-
darstellung (ggf. mit Lupenfunktion)
bei digitalen Geraten < 0,13 ps
bzw. 0,1 mm

Nennfrequenz: mind. 20 MHz
Numerische und/oder graphische
Ausgabe der Laufzeit oder Tiefe
automatisch erfaldter Echos der
Hornhaut

Tiefenauflosung in Wasser

< 0,1 mm (-6 dB);

der Mel¥fehler der angezeigten
Strecken darf 0,05 mm nicht Gber-
schreiten
Amplituden-Zeit-Darstellung der
Echos ist nicht erforderlich

Nennfrequenz: mind. 6 MHz
Maximale Gesamtempfindlichkeit
bezogen auf den Standardreflektor
W38 > 64 dB

Gesamtdynamik > 80 dB
Tiefenauflésung in Wasser
(-6dB)<1,0 mm

Bildrate am Sichtgerat > 15 Hz

Der zeitliche Abstand zwischen
dem Empfang des Echos und der
Darstellung auf dem Monitor darf
0,1 sec nicht Uberschreiten
Zeitliche Aufldsung der Bildschirm-
darstellung (ggf. mit Lupenfunktion)
bei digitalen Geraten < 0,13 ps
bzw. 0,1 mm

Der Mel¥fehler des angezeigten
Markerabstandes darf 0,5 mm nicht
uberschreiten

Einstellbarer Tiefenausgleich ist
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Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

1.3 Nasennebenhohlen

A-Mode-Gerat

oder
B-Mode-Gerat

nicht erforderlich

Nennfrequenz: 3 - 5 MHz
Kleinster MelRbereich: <3cm
Mindestens 2 einstellbare Mel3be-
reiche

Nennfrequenz: 5-7,5 MHz
Fokusbereich: 1,5-2,5cm
Kleinster Abbildungsbereich: < 4
cm
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Anwendungsklassen Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

Il. Gesichtsweichteile B-Mode-Gerat
und Weichteile des Hal-

ses, einschl. Schild-

und Speicheldriisen

(auBer GefaRdiagnostik)

lll. Thoraxorgane
(ohne Herz)

3.1 Transcutane Dia- B-Mode-Gerat
gnostik

3.2 Endodiagnostik B-Mode-Gerat

IV. Herz

4.1 Strukturdarstellung B-Mode-Gerat mit M-
Mode-Darstellung

Belastungs-Echokardio-
graphie

Nennfrequenz: 5,0 - 7,5 MHz
Arbeitsbereich: 0,5-4,0 cm;
Linear- und Curved-Array mit um-
schaltbarem Sendefokus mit Fo-
kuslagen in

0,5-2,0cmund 2,0 - 4,0 cm Tiefe;
Sektorscanner missen mit einer
integrierten Vorlaufstrecke betrie-
ben werden; Linear- oder Curved
Array sind bei abweichender Fo-
kuslage mit einer adaptierbaren
Vorlaufstrecke zu versehen
Bildfeldbreite: mind. 3 cm ab Haut-
oberflache; bei Curved-Arrays und
Sektorscannern ist hierbei ein ma-
ximaler Scanwinkel bis zu + 30
Grad zulassig

Bildfeldtiefe: mind. 5 cm

Scanmodus:  Sektorscanner
Nennfrequenz: 3 -5 MHz
Nennfrequenz: mind. 5 MHz

Scanmodus:  Sektorscanner
Bildsektor:mind. 45°
Bildfolge:mind. 20 Bilder/sec
Nennfrequenz fur

- Sauglinge und Kleinkinder

im Bereich von 5-7,5 MHz
- Kinder:

im Bereich von 3 - 5 MHz
- Erwachsene:

im Bereich von 2 - 3,5 MHz
Maglichkeit der synchronen Schrei-
bung des EKG in allen Be-
triebsarten sowie ggf. zugeschal-
teter Signale auf demselben Regi-
striermedium in mindestens 3 Ge-
schwindigkeiten, wobei die nied-
rigste Geschwindigkeit mindestens
einen Zeitabschnitt von 8 Sekun-
den darstellt
zusatzlich:

EKG-getriggerte Bildspeicherung
mit der Moglichkeit der kontinuierli-
chen Bilddarstellung in
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Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

Transoesophageale Dar-
stellung

4.2 FluRdarstellung

bei Doppler-Sonographie

bei Anwendung des Du-
plex-Verfahrens

bei Anwendung si-
multaner zweidi-
mensionaler Flu3dar-
stellungsverfahren

V. Abdomen und Retro-
peritoneum (einschl.
Nieren) und Venen der
Extremitaten

5.1 Transcutane Dia-
gnostik

PW-Doppler und CW-
Doppler; jeweils mit
Spektralanalyse

Duplex-Scan mit CW-
und PW-Doppler

B-Mode-Gerat mit Far-
bcodierung

B-Mode-Gerat

einem Zyklus unter Verwendung
der Seit-zu-Seit-Darstellung
Nennfrequenz: mind. 5 MHz

Nennfrequenz: 2 - 5 MHz
Maoglichkeit zur synchronen EKG-
Darstellung

Bei der Bilddarstellung der Spek-
tralanalyse: Mdglichkeit zur ma-
nuellen Eingabe einer Hullkurve
sowie zur automatischen Berech-
nung der mittleren und maximalen
Geschwindigkeit und des Ge-
schwindigkeit-Zeit-Integrals aus der
Hullkurve

B-Bild-Darstellung nach 4.1 (Struk-
turdarstellung)

Dopplerdarstellung nach 4.2 (Fluf3-
darstellung bei Doppler-Sonogra-
phie)

B-Bild-Darstellung nach 4.1 (Struk-
turdarstellung);

Farbige Darstellung:
Nennfrequenz: 2 - 5 MHz
Bildsektor: mind. 45°
Bildwiederholungsfrequenz:

mind. 10 Bilder/s

EKG-getriggerte Speicherung des
Bildes; farbige Bilddokumentation
mit Malstabsinformation

Nennfrequenz fur
- Sauglinge und Kleinkinder
im Bereich von 5-7,5 MHz
- Kinder und Erwachsene:
im Bereich von 3 - 5 Mhz
bei Untersuchungen der Venen der
Extremitaten:
Scanmodus: Linearscan oder Cur-
ved-Array oder Sektorscan mit in-
tegrierter
Vorlaufstrecke
Nennfrequenz: 5 - 10 MHz
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Anwendungsklassen Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

5.2 Endo-Diagnostik B-Mode-Gerat
des Gastrointesti-

naltraktes

(einschl. Oesophagus)

VI. Uro-Genitalorgane

6.1 Transcutane Dia- B-Mode-Gerat
gnostik

6.2 Endodiagnostik B-Mode-Gerat
6.3 Transcutane Dia- B-Mode-Gerat

gnostik des Hodens

VIIl. Schwangerschafts-

diagnostik

7.1 Transcutane Dia- B-Mode-Gerat
gnostik

7.2 Endodiagnostik B-Mode-Gerat

VIIl. GefaRdiagnostik’

") Gerate nach dem Dopp-
lerprinzip zum alleinigen
qualitativen Nachweis der
Blutstrdmung und/oder
der darauf aufbauenden
Druckmessungen sind
nicht Gegenstand dieser
Vereinbarung.

Nennfrequenz: mind. 7,5 MHz

Nennfrequenz: 3 -5 MHz

Nennfrequenz: mind. 5 MHz
Fokusbereich: 1-4 cm

Nennfrequenz: mind. 5 MHz
Arbeitsbereich: 0,5 - 2,5 cm;
Sektorscanner mussen mit einer in-
tegrierten Vorlaufstrecke betrieben
werden; Linear- oder Curved-Array
sind bei abweichender Fokuslage
mit einer adaptierbaren Vorlauf-
strecke zu versehen

Bildfeldbreite: mind. 3 cmin 1 cm
Tiefe; bei Curved-Arrays und Sek-
torscannern ist hierbei ein maxima-
ler Scanwinkel bis zu

+ 30 Grad zulassig

Bildfeldtiefe:  mind. 4 cm
Zoomdarstellung: Zeitliche axiale
Auflésung der Bildschirmdarstel-
lung < 0,2 ys bzw. < 0,15 mm

Nennfrequenz: mind. 3 MHz
Abbildungsbreite des Abtastsy-
stems mind. 9,5 cm in 6 cm Tiefe

Nennfrequenz: 5-7,5 MHz
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Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

8.1 CW-Doppler

8.1.1 Extrakranielle hirn-
versorgende Gefalle, Ex-
tremitatenversorgende
Gefalle sowie Gefalte
des mannlichen Genital-
systems

8.1.2 Feto-maternales
Gefaly-

system

8.2 PW-Doppler
8.2.1 Intrakranielle Gefa-
Re

8.2.2 Gefalidiagnostik
durch die offene Fonta-
nelle

8.3 Duplex-Verfahren
8.3.1 Gefalde der Kopfre-
gion, extremitatenversor-
gende Gefalle

8.3.2 Abdominelle und
retroperitoneale Gefalte
sowie Mediastinum

8.3.3 Gefalidiagnostik
des weiblichen Genital-

CW-Doppler

CW-Doppler mit Spekt-
ral-
analyse

PW-Doppler

PW-Doppler

Duplex-Scan

Duplex-Scan

Duplex-Scan

Nennfrequenz: 4 - 10 MHz

Bei Durchfuhrung der Spektrum-
analyse: zeitliche Auflosung minde-
stens 20 ms bei grofter Auflosung

Nennfrequenz: 2 - 5 MHz

Nennfrequenz: 1 -2 MHz

Zur Durchschallung des Knochens
geeignete Sendefrequenz und Sen-
deleistung; hochste mel3bare
Dopplerfrequenz in einer Tiefe bis
zu 7 cm mindestens 0,2 % der
Sendefrequenz

Nennfrequenz: 3 -5 MHz

Nennfrequenz: 5 - 10 MHz
Bildfeldbreite in 1,5 cm Tiefe min-
destens 3 cm

PW- oder CW-Doppler mit einer der
Lage und GroRRe des Gefalles an-
gepalten Sendefrequenz
Mdglichkeit zur Dopplerauswertung
wenigstens ab 1 cm Tiefe

Bei Systemen mit einem exzen-
trisch angeordneten Dopplersystem
muf eine Dopplerauswertung we-
nigstens ab 2 cm Tiefe (gemessen
am Zentralstrahl des B-Bildes)
maoglich sein.

B-Bild Anforderungen wie Klasse V
(Abdomen und Retroperitoneum
einschl. Nieren)

PW- oder CW-Doppler mit einer der
Lage und GroRe des Gefales an-
gepaldten Sendefrequenz

Bei Systemen mit einem exzen-
trisch angeordneten Dopplersystem
muf eine Dopplerauswertung we-
nigstens ab 2 cm Tiefe (gemessen
am Zentralstrahl des B-Bildes)
maoglich sein.

B-Bild Anforderungen wie Klasse
VII (Schwangerschaftsdiagnostik)
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Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

systems

und fetale Echokardio-
graphie

8.3.4 Feto-maternales
Gefaly-

system

IX. Brustdriise

X. Sauglingshuften

Duplex-Scan

B-Mode-Gerat

B-Mode-Gerat

PW- oder CW-Doppler mit einer der
Lage und GroRRe des Gefalles an-
gepalten Sendefrequenz

B-Bild Anforderungen wie Klasse
VIl (Schwangerschaftsdiagnostik);
PW- oder CW-Doppler mit einer der
Lage und GroRRe des Gefales an-
gepalten Sendefrequenz

Scanmodus: Linearscan oder Cur-
ved-Array mit integrierter Vor-
laufstrecke oder Sektorscan mit
integrierter Vorlaufstrecke
Nennfrequenz: mind. 5,0 MHz
Arbeitsbereich: 0,5 -4,0 cm;

bei Linear- und Curved-Array um-
schaltbarer Sendefokus mit Fokus-
lagenin0,5-1,7cm, 1,5-3,5cm
und 3,0 - 5,0 cm Tiefe;

Linear-Arrays sind bei abweichen-
der Fokuslage mit einer adaptier-
baren Vorlaufstrecke zu versehen;
Curved-Array und Sektorscanner
mussen mit einer integrierten Vor-
laufstrecke mit linearer Ankopp-
lungsflache betrieben werden; bei
Sektorscannern mit Einfachfo-
kussierung muf® der Fokuspunkt in
1,0 - 2,0 cm Tiefe liegen
Zoomdarstellung: Zeitliche axiale
Auflosung der Bildschirmdarstel-
lung < 0,2 ys bzw. < 0,15 mm
Bildfeldbreite: mind. 5 cm in 1,5 cm
Tiefe und maximal 8 cm ab Haut-
oberflache; bei Curved-Arrays und
Sektorscannern ist hierbei ein ma-
ximaler Scanwinkel bis zu + 20
Grad zulassig;

bei einem zusatzlichen Schallkopf
kann die Bildfeldbreite mind. 3,8 cm
ab Hautoberflache betragen.
Bildfeldtiefe: mind. 5 cm

Bildrate: mind. 15 Bilder/s bei Ein-
fachfokus

Scanmodus: Linearscan
Nennfrequenz: 5,0 - 7,5 MHz
Arbeitsbereich: 1 -4 cm
Bildfeldtiefe:  mind. 5,0 cm

35



Anlage |

Ultraschall

Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

XI. Bewegungsorgane
(ohne Sauglingshiiften)

XIl. Haut und Subcutis
(einschl. subkutaner
Lymph-

knoten)

12.1 Diagnostik der Haut

12.2 Diagnostik der Sub-
cutis und subkutaner
Lymphknoten

B-Mode-Gerat

B-Mode-Gerat
mit Farbcodierung

B-Mode-Gerat

Abbildungsverhaltnis des Untersu-
chungsgebietes auch in der Doku-
mentation mindestens 1,7 : 1

Scanmodus: Linear- oder Curved-
Array oder Sektorscan mit inte-
grierter Vorlaufstrecke
Nennfrequenz: 5-7,5 MHz
Arbeitsbereich: 0,5 -4,0 cm;

bei Linear- und Curved-Array um-
schalt-

barer Sendefokus mit Fokuslagen
in

0,5-2,5cmund 2,5 - 5,0 cm Tiefe;
Sektorscanner missen mit einer
integrierten Vorlaufstrecke betrie-
ben werden; Linear- oder Curved-
Array sind bei abweichender Fo-
kuslage mit einer adaptierbaren
Vorlaufstrecke zu versehen
Bildfeldbreite: mind. 5 cmin 1,5 cm
Tiefe; bei Curved-Arrays und Sek-
torscannern ist hierbei ein maxima-
ler Scanwinkel bis zu

+ 30 Grad zulassig

Bildfeldtiefe: mind. 6,0 cm

Scanmodus: Linearscan mit integ-
rierter Wasservorlaufstrecke
Linienabstand: < 0,1 mm
Bildfeldbreite: > 12,0 mm
Nennfrequenz: mind. 22 MHz
Fokusbereich: 0 - 0,5 cm

Die Membran der Wasservor-
laufstrecke mufd abnehmbar sein

Scanmodus: Linear- oder Curved-
Array oder Sektorscan mit integrier-
ter Vorlaufstrecke

Nennfrequenz: 7,5 - 15 MHz
Bildfeldbreite: > 25,0 mm
Fokusbereich: 0,0 - 2,0 cm
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Ultraschall

Anwendungsklassen

Mindestausstattung

Mindestanforderungen an die Aus-
stattung der Untersuchungsgerate

Sektorscanner mussen mit einer
integrierten Vorlaufstrecke betrie-
ben werden;

Linear- oder Curved-Array sind bei
abweichender Fokuslage mit einer
adaptierbaren Vorlaufstrecke zu
versehen
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Erlauterungen der verwendeten technischen Begriffe

A-Mode-Gerat:
Ultraschallgerat zur Amplitudendarstellung der Ultraschallechos als Funktion der Laufzeit
des Echos bzw. des Abstands der echogebenden Struktur vom Schallkopf.

Amplitudendarstellung bei Dopplergeraten:
Siehe Spektralanalyse

Arbeitsbereich:
Der Bildtiefenbereich, in dem die maximale Schallintensitat des Fokuspunktes auf der
Schallfeld-Achse um bis -6 dB abgefallen ist (synonym: "Fokusschlauchlange").

Auswertbarer Geschwindigkeitsbereich:

Bedingt durch Aliasing (Nyquistgrenze) ist der Eindeutigkeitsbereich (auswertbarer Ge-
schwindigkeitsbereich) aller PW-Dopplersysteme eingeschrankt. Geschwindigkeiten
(Dopplerverschiebungen) auRerhalb des Eindeutigkeitsbereichs kdnnen nicht mehr ein-
deutig einer Geschwindigkeit (Dopplerverschiebung) zugewiesen werden.

Bildrate, Bildfolge:
Bildwiederholfrequenz.

Bildspeicher:
Digitaler Speicher (RAM), in dem die digitalen Daten eines Bilds abgelegt werden.

B-Mode, B-Mode-Bild, B-Mode-Darstellung:

2-dimensionales Grauwert-Ultraschallbild (Brightness Mode). Die Helligkeiten der einzel-
nen Bildpunkte im Schnittbild entsprechen den Echosignalhdéhen (Echoamplituden) an die-
sem Ort.

Curved-Array-Schallkopf:
Schallkopf mit einer gekrimmten Anordnung nebeneinander liegender Piezoelemente.
Das Bildfeld kann grob als trapezférmig bezeichnet werden.

CW-Doppler:

Verfahren zur Bestimmung der Frequenz- (Phasen-) Verschiebungen bzw. Wellenlan-
genanderungen einer kontinuierlich emittierten und empfangenen Schallwelle (Continuous
Wave) auf Grund des Dopplereffekts. Das Verfahren besitzt keine Axial-auflésung betref-
fed den Ort, aus dem ein Dopplersignal gewonnen wird. CW-Dopplerverfahren besitzen
keine physikalische Obergrenze (Nyquistfrequenz) bezlglich der Eindeutigkeit der Be-
stimmung der Dopplerverschiebung.
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Dopplereffekt, Dopplerverschiebung, Dopplershift:

Frequenz- (Phasen-) Verschiebungen bzw. Wellenlangenanderungen eines Signals be-
dingt durch die Relativbewegung von Sender (Streuer, Reflektor) und Beobachter (Schall-
kopf) zueinander.

Dopplerinformation:
Akustisch und graphisch ausgegebene oder Uber die Spektralanalyse angezeigte Angabe
der ermittelten Dopplerverschiebungen des Ultraschallsignals.

Dopplerschallrichtung:
Richtung der Schallausbreitung.

Dopplersignale:
Die dopplerverschobenen Anteile der Echosignale.

Dopplerspektrum:
Zeitlich fortlaufende Darstellung nach Frequenz (Geschwindigkeit) und Amplitude der Er-
gebnisse der Spektralanalyse der Dopplersignale.

Duplexscan:
Ultraschallverfahren, bei dem mit einer Schallkopfeinheit sowohl ein B-Bild als auch ein
Dopplerspektrum gewonnen werden kann.

Dynamik des Sichtgerats:
Das Verhaltnis des grof3ten, am Sichtgerat noch darstellbaren Echosignals ohne Erreichen
der Sattigung, zum kleinsten, noch sichtbaren Echosignal, in Dezibel.

Einstrahlwinkel:

Der Winkel, unter dem die Ultraschallsignale auf eine interessierende Struktur (i.a. das
stromende Blut) trifft. Der Doppler-Cursor ist stets zwischen 0° und 90°einstellbar. Bei 0°
ist der Fluld parallel zur Schallausbreitungsrichtung gerichtet. Bei 90° ist der FIuR senk-
recht zur Schallausbreitungsrichtung gerichtet.

Empfangsverstarkung:
Elektronische Verstarkung der empfangenen Echosignale nach der Umwandlung der em-
pfangenen Schallechos in elektrische Signale im Schallkopf.

Fokusbereich:
Der Bildtiefenbereich, in dem der Sende- und Empfangsfokus liegt.

Fokuslage:
Lage des Fokuspunkts auf der Schallfeld-Achse.
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Freeze-Mode:
Bilddarstellung, bei dem alle Echtzeitfunktionen gestoppt sind.

Frequenz:
Anzahl der Ereignisse (Schwingungen) pro Zeiteinheit. Die MaReinheit ist Hertz, Hz = 1/s.

Gesamtdynamik:

Summe aus Dynamik des Sichtgerats und Variationsbreite von Sendeleistung und/oder
Empfangerverstarkung, in Dezibel. Die Gesamtdynamik wird fur hohe Echoamplituden
durch die Ubersteuerungsgrenze, fir niedrige Echoamplituden durch Rauschen begrenzt.

Gesamtempfindlichkeit:
Nachweisempfindlichkeit eines Ultraschallsystems (Summe aus der Sende-, Empfangs-,
Sichtgerat- und Schallkopf-Empfindlichkeit) flir das Echo eines Standardreflektors.

-- A-Mode und Laufzeitmel3gerate:
= diejenige (nominelle) kleinstmogliche Verstarkereinstellung in (dB), die ein
10 mm hohes Echo am Sichtgerat erzeugt von der Oberflache eines ebenen, auf
maximale Antwort justierten Standardreflektors, welcher sich in einem definierten
Abstand vom Schallkopf (abhangig vom Anwendungsgebiet des Ultraschalldiagnos-
tikgerats; fur die Augenheilkunde: 30 ps) befindet.

-- B-, M-Mode-Gerate:
= diejenige (nominelle) kleinstmdgliche Verstarkereinstellung in (dB), die eine so-
eben feststellbare Erhohung der Leuchtdichte am Sichtgerat erzeugt als Echo der
Oberflache eines ebenen, auf maximale Antwort justierten Standardreflektors, wel-
cher sich in einem definierten Abstand vom Schallkopf (abhangig vom Anwen-
dungsgebiet des Ultraschalldiagnostikgerats; fur die Augenheilkunde: 30 ps) befin-
det.

Grauwerte, Graustufen:

Die analogen Echoamplituden werden in digitale Werte Ubersetzt (A/D-Wandlung). Diese
digitalen Werte sind proportional den Helligkeitswerten des auf dem Monitor dargestellten
Bildes.

Hochpalfilter, Wandfilter:

FrequenZfilter zur Eliminierung niederfrequenter Signalanteile, wie z. B. Wandgerausche
im Dopplersignal.
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IEC 1157:

Requirements for the declaration of the acustic output of medical diagnostic ultrasonic
equipment (Genf, 1992). Diese internationale Norm der IEC (International Electrotechnical
Commission) spezifiziert die Anforderungen flr die Hersteller-Deklaration der akustischen
AusgangsgrofRen von medizinisch-diagnostischen Ultraschallgeraten.

IEC 854:
Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment
(Genf, 1986). IEC = International Electrotechnical Commission.

Intensitat:

Die Schallintensitat entspricht der Energie (Energiefluld der Schallstrahlung), die senkrecht
durch eine Einheitsflache hindurchflief3t. Eine gebrauchliche Einheit ist Milliwatt pro Quad-
ratzentimeter [mW/cmZl.

Kavitation:
Die Bildung von Gasblaschen durch die Einwirkung von Ultraschall.

Linear-Array Schallkopf:
Schallkopf mit einer geraden Anordnung nebeneinanderliegender Piezoelemente. Das
Bildfeld ist rechteckig.

Marker, Cursor:
Ein Zeichen (Mel3kreuz) im Bild, das fur Melizwecke oder als Zeiger verwandt werden
kann.

Maximale Gesamtempfindlichkeit:

Die jenseits der Einstellung "Gesamtempfindlichkeit fur Standardreflektorecho" an den be-
treffenden Einstellreglern noch maximal verbleibende Reserve fur eine Steigerung der
Sendeleistung und/oder Empfangerverstarkung in (dB). Dieser Wert wird zusammen mit
dem verwendeten Standardreflektor als Bezugspegel angegeben.

MeRvolumen:
Bei PW-Dopplern werden nur Echos, die aus einem vom Anwender festgesetzten Bereich
kommen, der Dopplerauswertung unterzogen.

M-Mode, M-Mode-Bild, M-Mode-Darstellung, TM-Mode, TM-Mode-Bild:

Ein Grauwert-Ultraschallabbildungsverfahren (Time Motion Mode), bei dem das zeitliche
Verhalten von Gewebsstrukturen langs einer ausgewahlten Ultraschallinie als Funktion der
Zeit dargestellt wird. Die Helligkeiten der einzelnen Bildpunkte im Bild entsprechen den
Echosignalhohen an diesem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Auftragung erfolgt
langs der Abszisse als Zeitachse. Die Ordinate ist die Skala fur die Bildtiefe.
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Nennfrequenz:

Dies ist die vom Hersteller und Vertreiber angegebene Frequenz des Schallkopfs. Schall-
kopfe besitzen zwangslaufig Fertigungstoleranzen und emittieren Schallwellen mit einer
bestimmten (Mitten-) Frequenz, die in der Nahe der Nennfrequenz liegt. Zur Vereinfa-
chung wird z. B. ein Schallkopf mit einer wahren Mittenfrequenz von 3,4 MHz mit der
Nennfrequenz 3,5 MHz bezeichnet.

Nullinie bei Dopplerdarstellung:
Die Linie, die dem unverschobenen Signal entspricht. Diese Linie wird i.a. als Zeitachse
verwandt.

Pulsrepetitionsfrequenz (PRF):
Die Frequenz, mit der einzelne Ultraschallpulse vom Schallkopf ausgesandt werden. Der
Kehrwert der PREF ist der zeitliche Sendepulsabstand.

PW-Doppler, Puls-Dopplerverfahren:

Frequenz- (Phasen-) Verschiebungen bzw. Wellenlangenanderungen eines Schallpulses
(Puls Wave) auf Grund des Dopplereffekts. Da zeitlich kurze Schallpulse vom Schallkopf
ausgesandt werden, kann mit diesem Verfahren ein Dopplersignal aus einem definierten
Ort gewonnen werden. Puls-Dopplerverfahren besitzen eine Obergrenze (Nyquistfre-
quenz) bezuglich der Eindeutigkeit der Bestimmung der Dopplerverschiebung.

Richtungskanale:

Die Dopplersignale werden getrennt gemaf der BlutfluRrichtung vom Schallkopf weg oder
zum Schallkopf hin Uber zwei unterschiedliche Signalwege ausgewertet und zur Darstel-
lung gebracht.

Scanwinkel:
Max. Offnungswinkel der sektorférmigen Abtastung bei einem Sektorscanner.

Schallgeschwindigkeit:

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls ist materialabhangig und differiert je nach
Gewebeart und von Mensch zu Mensch innerhalb eines Geschwindigkeitsbereichs von ca.
+ 10 % um den Wert von 1540 m/s. Bei Ultraschallgeraten wird i.a. von einer konstanten
Schallausbreitungsgeschwindigkeit von 1540 m/s ausgegangen. In der Ophtalmologie gel-
ten andere Werte.

Schallkopf:

Der Teil eines Ultraschallsystems, von dem aus der Schall emittiert und von dem die E-
chos empfangen werden. An dem Piezoelement im Schallkopf erfolgt eine Umwandlung
der elektrischen Signale in akustische (Schall-) Signale und umgekehrt.

42



Anlage Il Ultraschall

Sektorscan:
Sektorférmige Bilddarstellung mit einem Sektorscanner.

Sektorscanner, Sektorschallkopf:
Ein elektronischer oder mechanischer Schallkopf, dessen Bildfeld einem Kreissektor
(Kreisausschnitt) entspricht.

Sendefrequenz, Dopplersendefrequenz:
Die Mittenfrequenz des ausgesandten Ultraschallsignals.

Sendeleistung, Schallsendeleistung:
Wert der vom Schallkopf ausgehenden Schallintensitat.

Signalverarbeitung:

Die mit Hilfe des Ultraschalls gewonnenen Bilder sind abhangig von der Art der Datener-
fassung und der Bildverarbeitung. Die gesamte Kette vom Empfang der Schallechos bis
zur Darstellung auf dem Monitor ist eine Aneinanderreihung von Signalveranderungen. Zu
den bekanntesten Signalveranderungen (Signalverarbeitungsschritten) gehoéren z. B. die
Echoflanken (Enhancement) und der Tiefenausgleich.

Spektralanalyse der Dopplersignale:
Zerlegung in ihre einzelnen Frequenzkomponenten mit den zugehdrigen Amplituden der
Komponenten (analog dem Prisma bei der Spektralzerlegung des Lichts).

Spektrale Anteile:
Die einzelnen Frequenzen mit ihren Amplituden bei der Spektralanalyse.

Standardreflektor W38:

Ebener Schallreflektor mit gewebsahnlichen Eigenschaften aus HEMA (working standard
plane interface nach IEC 854). Reflektivitat bezogen auf den idealen Reflektor (Reflekti-
onskoeffizient = 1; angenahert Grenzflache Wasser-Luft)

-16,6 £ 0,7 dB.

Stromungsrichtung:

Dopplersysteme messen nur die Geschwindigkeitskomponente der Blutstromung parallel
zur Ausbreitungsrichtung des Schalls. Somit sind Flisse senkrecht zur Aus-
breitungsrichtung des Schalls nicht detektierbar.

Temperaturerhohung:
Die unvermeidliche Absorption von Schallenergie im Gewebe kann dort zu einer Tempera-
turerhohung fuhren.

Tiefenauflosung:
Axiale Ortsauflésung.
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Tiefenausgleich, TGC, DGC:
Bildtiefenabhangige elektronische Verstarkung der empfangenen Echosignale nach der
Umwandlung der empfangenen Schallechos in elektrische Signale im Schallkopf.

Ubersprechdiampfung:

Trennung der beiden Richtungskanale so, da® von dem Signal in einem Kanal moglichst
wenig im anderen Kanal wahrgenommmen werden kann. Ahnlich der Kanaltrennung beim
Stereoradio.

Untere Grenzfrequenz des Dopplersignals:
Die niedrigste Frequenz, die noch vom Gerat angezeigt oder ausgegeben wird.

Zweikanalige fluBorientierte akustische Wiedergabe:

Die Dopplersignale werden getrennt gemaf der BlutfluRrichtung vom Schallkopf weg oder
zum Schallkopf hin Uber zwei unterschiedliche Lautsprecher in Stereo wiedergegeben.
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Begriffsbestimmungen

Wird zur Zeit noch bearbeitet
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Anlage IV

RegelmiRige Uberpriifung der arztlichen Dokumentation bei der sonographischen
Untersuchung der Sauglingshifte, Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen
Befahigung sowie Anforderungen an die Dokumentation

§1
Inhalt und Ziel

Diese Vereinbarung regelt die zusatzlichen Voraussetzungen fur die Ausfihrung und Ab-
rechnung der sonographischen Untersuchung der Sauglingshufte zur Friherkennung der
Huftgelenksdysplasie und -luxation sowie der kurativen sonographischen Kontrolluntersu-
chung. Mit dieser kontinuierlichen Qualitatssicherungsmaf®nahme soll eine stets gleich-
bleibende Untersuchungsqualitat derjenigen Arzte gewahrleistet werden, die das hiiftso-
nographische Screening bei Sauglingen durchfuhren. Dies betrifft neben der Qualitat der
Bild- und Schriftdokumentation auch die vom untersuchenden Arzt veranlassten diagnosti-
schen und/oder therapeutischen Konsequenzen.

§2

Uberpriifung der drztlichen Dokumentation

Arzte, die eine Genehmigung zur Durchfiihrung und Abrechnung der sonographischen
Untersuchung der Sauglingshufte in der vertragsarztlichen Versorgung gemafl § 4 oder
§ 5 Abs. 2 Nr. 13 oder § 6 Abs. 3 Nr. 11 der Ultraschall-Vereinbarung gem. § 135 Abs. 2
SGB V erhalten haben, sind zur Aufrechterhaltung ihrer fachlichen Befahigung verpflichtet,
regelmaRig jeweils innerhalb von 24 Monaten an einer Uberpriifung der &rztlichen Doku-
mentation (Bild- und Schriftdokumentation) teilzunehmen.

§3
Umfang

(1) Die Uberprifung der arztlichen Dokumentation umfasst die Qualitat der selbstéandig
durchgefuhrten sonographischen Untersuchung der Sauglingshifte mit ihren dia-
gnostischen Informationen sowie der Nachvollziehbarkeit und Schlussigkeit der me-
dizinischen Fragestellung, Befundung und Indikationsstellung flir mdgliche Folge-
maflnahmen.

(2) Die sich aus der jeweiligen Anamnese, dem klinischen oder sonographischen Befund
ergebenden Konsequenzen flr das vom Vertragsarzt veranlasste weitere diagnosti-
sche und/oder therapeutische Vorgehen sind ebenfalls im Umfang der Uberprifung
enthalten.
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§4

Anforderung der Dokumentationen durch die Kassenarztliche Vereinigung

Die Kassenarztliche Vereinigung fordert von jedem Arzt die Dokumentationen (Bild- und
Schriftdokumentationen) Uber durchgefihrte Hlftsonographien bei Sauglingen von min-
destens 12 Patienten an. Die Auswahl der anzufordernden Dokumentationen erfolgt durch
die Kassenarztliche Vereinigung.

§5

Anforderungen an die Bilddokumentation

Folgende Anforderungen an die Bilddokumentation sind zu erfullen:

a) Die Identifikation der Patienten muss eindeutig sein (Name, Geburtsdatum, Untersu-
chungsdatum).

b) Es sind Ultraschallbilder von zwei unterschiedlichen, zeitverschiedenen Einstellungen
jeder Hufte vorzulegen. Die Messlinien mussen auf einem der beiden Ultraschallbil-
der eingezeichnet sein. Die Seitenbezeichnungen mussen auf jedem Ultraschallbild
vorhanden sein. Das Abbildungsverhaltnis auf den Bilddokumenten (Ausdruck, keine
Videos) muss mindestens 1,7:1 betragen.

c) Die Ultraschallbilder missen in der Standardebene nach Graf angefertigt sein. Aus-
schlie3lich bei der Positionskontrolle von mit Schienen versorgten Luxationshiften
kann in begrindeten Fallen (d. h., wenn die Schiene nicht abgenommen werden
darf) bei angelegter Schiene von der Grafschen Standardebene abgewichen werden,
um das Repositionsergebnis des Huftgelenks darzustellen. Folgende Bildmerkmale
(anatomische Strukturen) missen dargestellt und eindeutig erkennbar sein:

- Unterrand des os ilium mit knéchernem und ggf. knorpeligen Erker
- mittlerer Pfannendachbereich (korrekte Schnittebene)

- labrum acetabulare

- gerade Abbildung des os ilium parallel zum Bildrand

Die Winkelbefunde (Alpha- und Beta-Winkel) sind auf der Grundlage der Auswertung
jeweils eines Bildes pro Gelenkseite zu ermitteln.

d) Die Ultraschallbilder missen vom untersuchenden Arzt unterschrieben sein oder es
muss der Name des untersuchenden Arztes eindeutig aus der Bilddokumentation
hervorgehen.

§6
Anforderung an die schriftliche Dokumentation
(1) Die schriftiche Dokumentation der sonographischen Friherkennungs-Untersuchung

der Sauglingshufte hat gemall der Anlage 3 zu Abschnitt B Nr. 3 der Richtlinien des
Bundesausschusses der Arzte und Krankenkassen uber die Fruherkennung von
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Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres ("Kinder-
Richtlinien") zu erfolgen. Die schriftiche Dokumentation der sonographischen Kon-
trolluntersuchung muss - fur jede Hufte getrennt - neben anamnestischen Angaben
klinische Angaben wie Stabilitdt des Huftgelenks und Abspreizhemmung sowie den
Hufttyp nach Graf einschliellich Alpha- und Beta-Winkel auf jeder Gelenkseite ent-
halten.

Weiterhin sind die diagnostischen und ggf. die therapeutischen Konsequenzen zu
dokumentieren:

- Kontrolluntersuchung

- Behandlungsempfehlung "breit wickeln"

- Behandlungsempfehlung "Krankengymnastik"
- Behandlungsempfehlung "Spreizbehandlung"
- andere Behandlungsempfehlung

) §7
Durchfiihrung der Uberpriifung durch die Sonographie-Kommission und
Auswertung der durchgefuihrten QualitatssicherungsmafBnahmen

Die Durchfiihrung der Uberprifung einschlieBlich der Beurteilung der &rztlichen Do-
kumentation (Bild- und Schriftdokumentation) erfolgt durch die Sonographie-
Kommission der Kassenarztlichen Vereinigung.

Die Beratung des Arztes nach § 10 Abs. 2 kann in Form eines Kolloquiums stattfin-
den. Die Durchfihrung der Kolloquien richtet sich nach den Qualitatssicherungs-
Richtlinien der Kassenarztlichen Bundesvereinigung gemal § 75 Abs. 7 SGB V.

Damit die Partner der Bundesmantelvertrage entscheiden konnen, ob und in welcher
Weise die nach dieser Vereinbarung durchgefuhrten Qualitatssicherungsmalnahmen
weitergefuhrt werden, sind deren Ergebnisse von den jeweiligen Kassenarztlichen
Vereinigungen zu sammeln, zusammenzufassen und jahrlich auszuwerten. Eine Zu-
sammenstellung ist den Vertragspartnern auf Anforderung zur Verfigung zu stellen.

In die jahrliche Auswertung gem. Abs. 3 werden mindestens folgende Angaben ein-
bezogen:

- Anzahl gepriifter Arzte gem. § 2

- Anzahl geprufter Dokumentationen pro Arzt gem. § 4

- Ergebnisse der Beurteilung der Dokumentationen gem. § 8

- Anzahl durchgefuhrter Wiederholungsprifungen gem. § 11 Abs. 2 und 3
- Anzahl durchgefuhrter Kolloquien gem. § 7 Abs. 2

- Anzahl Genehmigungsentziige gem. § 11 Abs. 3
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(1)

§8

Beurteilungsstufen

Je Arzt werden insgesamt folgende Unterlagen in die Beurteilung durch die Sono-
graphie-Kommission einbezogen:

. 48 Bilddokumentationen gem. § 5
12 Schriftliche Dokumentationen gem. § 6

Die Beurteilung der bildlichen und schriftichen Dokumentationen erfolgt je Patient
nach folgenden Stufen:

Stufe I

Stufe Il:

Stufe Ill:

regelgerecht (keine oder geringfugige Mangel)

eingeschrankt (geringe Mangel)

Patientendokumentationen sind der Stufe Il insbesondere dann zuzuord-
nen, wenn die Bildmerkmale (anatomische Strukturen) eines Huftgelenks
nur eingeschrankt dargestellt sind (z. B. Abbildungsverhaltnis nicht ein-
gehalten, Schnittebenen zu weit ventral oder dorsal) und/oder die Befun-
dung in der Schriftdokumentation nur eingeschrankt nachvollziehbar ist (z.
B. diagnostische und ggf. therapeutische Konsequenzen).

unzureichend (schwerwiegende Mangel)

Patientendokumentationen sind der Stufe Ill insbesondere dann zuzuord-
nen, wenn die Bildmerkmale (anatomische Strukturen) eines Huftgelenks
unzureichend dargestellt sind (z.B. Ultraschallbilder nicht befundbar)
und/oder die Befundung in der Schriftdokumentation unzureichend nach-
vollziehbar ist (z. B. behandlungsbedurftiger Befund nicht erkannt).

§9

Anforderungskriterien

Die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation werden erfullt, wenn

héchstens zwei Patientendokumentationen der Stufe Il und keine der Stufe Il zuge-
ordnet wurde.

Die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation werden nicht erfullt, wenn

mindestens drei Patientendokumentationen der Stufe Il zugeordnet werden mussten

und/ oder

mindestens eine Patientendokumentation der Stufe Il zugeordnet werden musste.
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§10
Information und Beratung des Arztes durch die Kassenarztliche Vereinigung

(1) Das Ergebnis der Uberpriifung der Dokumentation wird dem Arzt durch die Kassen-
arztliche Vereinigung innerhalb von vier Wochen mitgeteilt.

(2) Der Arzt wird Uber die bestehenden Mangel informiert und soll eingehend beraten
werden, wie die Mangel behoben werden kénnen. Die Beratung zur Behebung von
technischen Mangeln kann mit Zustimmung des Arztes auch am Ort der Leistungs-
erbringung (Arztpraxis etc.) durchgefuhrt werden.

§ 11
Prufungsintervalle/
Folgen bei nicht sachgerecht durchgefiihrter Dokumentation

(1) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation gem. § 9 erflillt, hat
eine erneute Prufung innerhalb von 24 Monaten zu erfolgen.

(2) Werden die Anforderungen an eine sachgerechte Dokumentation nicht erfullt, mas-
sen

o Arzte, bei denen mindestens drei Beurteilungen der Stufe Il und keine Beurtei-
lung der Stufe Ill erfolgt sind, innerhalb von sechs Monaten und

) Arzte, bei denen hochstens zwei Beurteilungen der Stufe Il erfolgt, innerhalb
von drei Monaten

an einer erneuten Uberpriifung der Dokumentation (Wiederholungspriifung) teiinehmen.

(3) Wenn bei der ersten Prafung mindestens drei Beurteilungen der Stufe 1l erfolgt sind,
ist die Genehmigung mit der Mitteilung Uber die festgestellten Mangel zu widerrufen.
Wenn bei der Wiederholungsprifung mindestens drei Dokumentationen der Stufe |l
zugeordnet werden mussten, ist die Prufung innerhalb von sechs Monaten erneut zu
wiederholen. Wenn bei der Wiederholungsprifung mindestens eine Patientendoku-
mentation der Stufe Ill zugeordnet werden musste, ist die Genehmigung zu widerru-
fen. Wenn bei der erneuten Wiederholungsprufung die Anforderungskriterien gem.
§ 9 nicht erflllt werden, ist die Genehmigung zu widerrufen. Ein erneuter Antrag auf
eine Genehmigung kann friihestens nach Ablauf von sechs Monaten nach der Mittei-
lung Uber den Widerruf der Genehmigung gestellt werden.

§12
Ubergangsregelungen, In-Kraft-Treten

(1) An den Qualitatsuberprufungen der arztlichen Dokumentation mussen sich auch die

Vertragsarzte beteiligen, die ihre Genehmigung zur Durchfihrung und Abrechnung
von Sauglingssonographien vor In-Kraft-Treten der Anlage IV erhalten haben. Bei

50



Anlage IV Ultraschall

diesen Arzten erfolgt die erstmalige Uberpriifung der &rztlichen Dokumentation frii-
hestens zwoIf Monate nach In-Kraft-Treten der Anlage IV.

(2) Die Anderungen treten am 01.04.2005 in Kraft.

Protokollnotiz

Sofern bei den Kassenarztlichen Vereinigungen regionale Durchfiihrungsbestimmungen
vereinbart wurden, die zu den Regelungen der Anlage IV der Ultraschallvereinbarung min-
destens gleichwertig sind, kdnnen diese durch die Partner der Bundesmantelvertrage an-
erkannt werden. Die in § 7 vorgeschriebene Auswertung muss dabei entsprechend sicher-
gestellt sein.
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